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vRE´SUME´
La tomographie photoacoustique est une nouvelle modalite´ d’imagerie pre´clinique non
invasive combinant l’imagerie optique et les ultrasons. Dans le pre´sente forme, elle permet
de mesurer la distribution initiale de pression acoustique ge´ne´re´e par l’absorption photo-
nique dans les tissus biologiques, et refle`te ainsi les proprie´te´s optiques du spe´cimen examine´.
Cette technique s’appuie notamment sur la diffusion optique dans les tissus pour approfon-
dir le champ d’imagerie par rapport aux techniques d’imagerie optique fonctionnant dans
les re´gimes balistique ou quasi-balistique. Par exemple, elle pourrait notamment permettre
l’imagerie des structures profondes chez des mode`les murins, qui sont fre´quemment utilise´s
en recherche translationnelle. En outre, les principaux absorbants dans les tissus tels que
l’oxyhe´moglobine, la de´soxyhe´moglobine et les lipides, ainsi que les agents de contraste exo-
ge`nes ont un profil d’absorption distinct qui pourrait eˆtre mis a` profit par les techniques de
diffe´renciation multispectrales.
L’objectif global de ce projet est d’appliquer la tomographie photoacoustique pour l’ima-
gerie du syste`me vasculaire chez la souris, et plus spe´cifiquement l’imagerie mole´culaire de
la plaque d’athe´roscle´rose. L’imagerie mole´culaire vise la de´tection non invasive de sondes
cible´es, dans le but d’apporter une information comple´mentaire aux donne´es anatomiques.
Pre´sentement, plusieurs modalite´s d’imagerie mole´culaire peuvent eˆtre applique´es a` la de´tec-
tion de la plaque d’athe´rome. Cependant, aucune ne parvient a` s’imposer sur tous les crite`res
de´cisionnels tels que la sensibilite´, la re´solution spatiale ou temporelle, le niveau d’exposition
a` des rayonnements ionisants, la profondeur de pe´ne´tration ou le couˆt. L’imagerie photoa-
coustique est une modalite´ hybride entre les techniques optiques et l’imagerie ultrasonore,
qui profite donc de la sensibilite´ de l’optique avec la re´solution spatiale ultrasonore.
L’arche aortique a e´te´ choisie comme re´gion d’inte´reˆt cible´e pour ce projet. En effet, il
s’agit du lieu de formation pre´coce de la plaque chez des mode`les de souris athe´roscle´rotiques ;
elle fournit e´galement des repe`res anatomiques uniques permettant un repositionnement pre´-
cis pour des e´tudes re´pe´te´es d’imagerie. A` ce jour, tre`s peu d’e´tudes ont e´te´ consacre´es au
syste`me cardiovasculaire en photoacoustique. Les re´sultats de cette the`se constituent donc
une contribution originale au domaine. E´tant donne´ que le sang est a` l’origine d’un fort
contraste photoacoustique endoge`ne, l’observation de ce contraste purement vasculaire est
une condition favorable a` la faisabilite´ de l’imagerie mole´culaire dans cette re´gion. Aussi, la
majeure partie de ce travail est oriente´e vers l’obtention de ce contraste sanguin in vivo chez
la souris.
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La premie`re contribution de cette the`se est lie´e la re´alisation de simulations du proble`me
direct en photoacoustique. Cet objectif visait a` estimer l’ordre de grandeur de la pe´ne´tration
lumineuse possible dans les tissus diffusants ou vasculaires, ainsi que l’influence de divers
facteurs expe´rimentaux. Le signal de pression simule´ a d’abord e´te´ caracte´rise´ en faisant
varier des parame`tres telles la taille de la source, son uniformite´, son intensite´ ainsi que
l’atte´nuation ultrasonore dans les tissus. Un mode`le de filtrage a e´galement e´te´ applique´ sur les
signaux de manie`re a` reproduire la bande passante limite´e des transducteurs ultrasonores. Des
simulations Monte-Carlo ont e´te´ re´alise´es afin d’estimer l’e´tendue de la re´gion illumine´e pour
diffe´rentes valeurs du coefficient d’absorption optique. Un fantoˆme nume´rique reproduisant un
vaisseau sanguin a entre autres e´te´ utilise´ pour e´valuer l’influence de la de´pendance spectrale
du milieu sur l’absorption en profondeur.
La seconde contribution consiste en la fabrication d’un appareil d’imagerie photoacous-
tique en vue d’une application a` l’imagerie de l’arche aortique chez la souris. Le dispositif
comprenait e´galement un syste`me d’e´chographie en mode B statique afin de permettre la va-
lidation anatomique du contraste photoacoustique. Les composantes e´lectroniques du circuit
d’acquisition ont e´te´ place´es sur une carte de circuit imprime´ dessine´e sur mesure. La ma-
chine a` e´tats d’acquisition a e´te´ programme´e sur un re´seau logique programmable et un lien
de communication USB a e´te´ cre´e´ pour le transfert des donne´es. Un programme de controˆle
et de reconstruction des images a e´te´ e´crit afin de permettre une visualisation rapide du
contraste. Le dispositif a e´te´ caracte´rise´ et valide´ sur des fantoˆmes d’imagerie.
Un montage expe´rimental pour l’imagerie du petit animal a e´te´ re´alise´ en utilisant le
syste`me d’imagerie de´veloppe´, ainsi qu’un syste`me d’imagerie photoacoustique commercial.
Des acquisitions ont e´te´ effectue´es in vivo sur des souris. Le contraste e´chographique a per-
mis l’identification formelle de l’aorte ascendante et de l’arche aortique, soit les vaisseaux
cible´s par ce projet. L’injection d’une sonde mole´culaire a` base de nanocoquilles d’or visant
VCAM-1 a permis d’observer une augmentation de contraste photoacoustique dans la re´gion
aortique. Un contraste photoacoustique vasculaire a e´galement e´te´ obtenu avec une coupe
d’e´chocardiographie standardise´e. Les re´sultats obtenus in vivo sugge`rent que l’imagerie pho-
toacoustique pourrait potentiellement permettre l’imagerie de vaisseaux macroscopiques chez
la souris pour des applications mole´culaires.
vii
ABSTRACT
Photoacoustic tomography has emerged as a new preclinical imaging modality combining
optical and ultrasound techniques. In the present implementation, photoacoustic imaging is
used to recover the initial distribution of pressure generated by optical absorption in biological
tissues. Further computation could allow the recovery of optical properties such as the optical
absorption map. This technique relies on optical diffusion in turbid media in order to get a
deeper field-of-view compared to optical modalities in the ballistic or nearly ballistic regimes.
For instance, it could allow imaging of deep structures or organs in murin models, which
are commonly found in translational research. Moreover, the main endogenous absorbing
components of tissues such as oxy- or deoxyhemoglobin, lipids, or exogenous contrast agents
have a specific absorption profile that could feed multispectral unmixing techniques.
The main goal of this projet is to apply photoacoustic tomography for vascular imag-
ing in mice. More specifically, the technique is to be applied toward molecular imaging of
atherosclerotic plaque. Molecular imaging is directed to noninvasive detection of targeted
probes, in order to supplement anatomical data with complementary molecular information.
Currently, several imaging modalities can be used to detect the atheroma. However, for each
application a compromise must be made given that no technique is able to impose itself
with respect to all decision criterias such as sensitivity, spatial or temporal resolution, level
of exposure to ionizing radiation, depth of penetration or cost. Photoacoustic imaging is
an hybrid modality evolving between optical techniques and conventionnal ultrasound imag-
ing, and therefore benefits from the high sensitivity of optics as well as ultrasound spatial
resolution.
For this project, the aortic arch has been defined as the targeted region of interest. Indeed,
this area is prone to early plaque formation in atherosclerotic mice models and provides unique
landmarks for repositioning in repeated studies. To date, very few studies have investigated
the cardiovascular system in photoacoustics. Hence, the results of this thesis are an original
contribution to the field. Photoacoustic measurements are very sensitive to whole blood, and
therefore the detection of vascular contrast represents a window of opportunity for molecular
imaging. The main accomplishments of this work have been done toward the detection of
vascular contrast in vivo in mice.
In the first part of the thesis, we simulated the direct problem in photoacoustics. The
purpose of this methodological objective was to estimate the order of magnitude of the depth
of penetration of light in turbid or vascular tissues. The simulated pressure signal was first
investigated by varying multiple parameters such as the source dimensions, homogeneity and
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intensity in addition to the ultrasound attenuation of the simulated propagating medium.
The filtering effect due to the transducers limited bandwidth was also modeled and applied
to simulated signals. Monte Carlo simulations were also performed in order to estimate the
possible depth of imaging for different values of the optical absorption coefficient. A numerical
phantom comprising an artery was used to estimate the effect of spectral dependence of the
diffusive medium on the far-reaching absorption.
A photoacoustic imaging apparatus was then designed and developed for imaging the
aortic arch in mice. The apparatus comprised an ultrasound static B-mode echocardiographic
system to allow anatomical validation of photoacoustic contrast. The electronic components
of the acquisition circuit were assembled on a custom printed circuit board. The control
state machine was programmed on an FPGA, while the data transfer channel was provided
by a USB link. A nearly real-time reconstruction software was designed and implemented
for the purpose of fast repositionning. The apparus was characterized and validated by using
imaging phantoms.
An experimental setup for small animal imaging was designed and built. Acquisitions
were done in vivo using the custom photoacoustic imaging apparatus as well as a commercial
photoacoustic system. The echocardiogram allowed formal identification of the ascending
aorta and aortic arch. The injection of a molecular probe based on gold nanoshells targeting
VCAM-1 was followed by an increase in photoacoustic signal in the aortic region. A vascular
contrast was also obtained using a standardized echocardiographic view. These results suggest
that photoacoustic imaging could potentially be used for molecular imaging of macroscopic
vessels in atherosclerotic murin models.
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1.1 Orientation ge´ne´rale de la the`se
L’e´tude de l’interaction entre la lumie`re et les tissus biologiques couvre un champ re-
lativement large qui regroupe, entre autres, la the´rapie photodynamique, le de´tatouage au
laser, l’oxyme´trie, et l’imagerie optique. L’inte´reˆt pour l’optique biome´dicale repose sur la
recherche de proce´de´s rapides, performants et a` faibles couˆts. Les dernie`res de´cennies ont vu
une progression immense dans les techniques optiques aux e´chelles micro, me´so et macro-
scopique 1. Les microscopies confocale et multiphotonique ont e´tendu le potentiel de mesure
des fonctionnalite´s cellulaires, de meˆme que la tomographie par cohe´rence optique pour les
e´chelles tissulaires. Ces progre`s ont e´te´ rendus possibles par des perc¸e´es technologiques telles
que les lasers, et de nombreuses modalite´s be´ne´ficieront encore e´norme´ment de l’ame´lioration
de leurs composantes. Les modalite´s microscopiques ont un champ de vision comparable a`
celui d’une biopsie excisionnelle conventionnelle, et ne´cessitent, pour des mesures in vivo,
l’utilisation de feneˆtres optiques, d’implants ou d’autres approches similaires. Ce travail fo-
calisera plutoˆt sur les modalite´s in vivo non invasives a` l’e´chelle macroscopique et utilisant
une sonde mole´culaire, qui sont regroupe´es sous le vocable d’imagerie mole´culaire.
Les applications de l’imagerie mole´culaire sont extreˆmement nombreuses et comprennent
notamment les maladies cardiovasculaires (CV), plus grande cause de mortalite´ dans les pays
industrialise´s, et son pendant l’athe´roscle´rose, qui domine l’e´tiologie de ces maladies. Pour-
tant, elles ne sont pas l’apanage des socie´te´s modernes et le plus ancien cas connu d’athe´roscle´-
rose a e´te´ diagnostique´ sur une momie e´gyptienne, par tomodensitome´trie (CT) (Allam et al.,
2011). Ne´anmoins, il est certainement de´sirable d’obtenir un diagnostic plus pre´coce. L’athe´-
roscle´rose e´tant une maladie des arte`res, la capacite´ d’identifier les plaques vulne´rables avant
la ste´nose luminale et la rupture est la pierre angulaire de la de´tection pre´coce. De nombreux
individus de´veloppent des maladies CV en l’absence de profils de lipoprote´ines anormaux. Le
domaine ge´ne´ral de l’imagerie des maladies CV athe´roscle´rotiques comprend les changements
primaires survenant dans la paroi arte´rielle et la plaque, et les variations secondaires, lie´es a`
la structure et a` la fonction cardiaque. En moyenne, la plaque vulne´rable est non calcifie´e,
non ste´nose´e et de composition he´te´roge`ne, ce qui complique conside´rablement sa visualisa-
1. Les e´chelles micro, me´so et macroscopique sont associe´es aux organismes vivants dont la taille est
respectivement infe´rieure a` 1 mm, de 1 mm a` 1 cm, et supe´rieure a` 1 cm.
2tion non invasive (Falk et al., 1995). Le re´tre´cissement des arte`res a traditionnellement e´te´
de´tecte´ avec des techniques telles que l’angiographie, l’e´chographie, la tomodensitome´trie et
l’imagerie par re´sonance magne´tique (IRM) (Fayad et Fuster, 2001). Toutefois, le syndrome
coronarien aigu re´sulte majoritairement d’une rupture de plaque aux sites caracte´rise´s seule-
ment par un faible re´tre´cissement luminal (Myerburg et al., 1997). Plusieurs techniques de
cathe´te´risme ont e´te´ envisage´es pour e´valuer des caracte´ristiques morphologiques des plaques
(p. ex. e´paisseur de la chape fibreuse, contenu en lipides, e´tendue de la calcification) ou des
proprie´te´s me´caniques (p. ex. e´lasticite´), notamment l’angioscopie, la tomographie par cohe´-
rence optique (OCT), la thermographie, la spectroscopie proche infrarouge (NIRS), l’imagerie
par re´sonance magne´tique intravasculaire et les ultrasons intravasculaires (IVUS) (Fayad et
Fuster, 2001). A` cause de la proximite´ entre les capteurs et la paroi arte´rielle, ces techniques
sont en mesure d’apporter une grande re´solution spatiale. La faible e´paisseur de la paroi ar-
te´rielle saine pre´sente toutefois un de´fi conside´rable pour l’imagerie, ainsi que le mouvement
continu des structures et la dispersion des substrats pathologiques. E´galement, le cathe´te´risme
demeure une proce´dure complexe associe´e a` des complications potentielles. Actuellement, la
composition des plaques d’athe´roscle´rose ne peut pas eˆtre de´termine´e avec pre´cision in vivo,
bien que cette information puisse refle´ter l’e´tat d’avancement de la maladie et le niveau de
risque individuel. Les technologies d’imagerie mole´culaire sont pre´cise´ment destine´es a` appor-
ter ce type d’information mole´culaire. Bien que de nombreuses technologies soient destine´es a`
une application sur l’humain, les mode`les animaux demeurent une source d’information essen-
tielle dans l’e´tude de nombreuses pathologies, d’ou` la ne´cessite´ de concevoir des technologies
qui y sont adapte´es.
La tomographie photoacoustique (PAT) 2 est une modalite´ d’imagerie me´dicale non inva-
sive au confluent des technologies optiques et ultrasonores qui s’inscrit tout a` fait au sein des
techniques mole´culaires. Son principe de fonctionnement est simple : des impulsions bre`ves
de lumie`re sont injecte´es dans les tissus et sont diffuse´es par ceux-ci jusqu’a` l’absorption des
photons ou leur sortie. L’absorption provoque alors une expansion thermoe´lastique qui ge´ne`re
une onde de pression ultrasonore se propageant jusqu’en surface. En mesurant ces signaux de
pression, il est possible d’e´tablir la distribution spatiale des e´metteurs photoacoustiques dans
les tissus. L’effet photoacoustique peut eˆtre observe´ avec toute radiation qui augmente rapi-
dement (nano a` microseconde) la tempe´rature de l’e´chantillon, comme les micro-ondes 3 ou
la lumie`re proche infrarouge. Le contraste obtenu est duˆ aux absorbants optiques endoge`nes
comme l’oxyhe´moglobine, la de´soxyhe´moglobine ou les lipides ainsi qu’aux agents exoge`nes
comme les sondes cible´es destine´es a` l’imagerie mole´culaire. La diffusion ultrasonore e´tant
2. Aussi appele´e tomographie optoacoustique (MSOT).
3. On parle alors de tomographie thermoacoustique (TAT).
3relativement faible dans les tissus, la re´solution spatiale est similaire a` celle de l’imagerie
ultrasonore, soit environ 5-300 µm selon la profondeur et la bande spectrale ultrasonore utili-
se´e. L’imagerie photoacoustique be´ne´ficie donc de la forte sensibilite´ des techniques optiques
combine´e a` la re´solution de l’imagerie ultrasonore ; c’est la` son principal avantage. La pro-
fondeur de tissu pouvant ge´ne´rer un fort contraste a e´te´ rapporte´e comme e´tant de l’ordre
du cm (Xu et Wang, 2006), ce qui permettrait l’e´tude tomographique de nombreux tissus et
organes chez des mode`les murins, par exemple.
A` l’heure actuelle, l’imagerie photoacoustique demeure une technologie en constant de´ve-
loppement, autant au niveau des techniques d’instrumentation que de reconstruction d’image.
Ne´anmoins, de nombreuses applications ont e´te´ rapporte´es chez le petit animal en imagerie
fonctionnelle et mole´culaire (Xu et Wang, 2006; Yao et Jiang, 2011). L’imagerie mole´culaire
de l’athe´roscle´rose apparaˆıt alors comme une cible d’inte´reˆt pouvant be´ne´ficier du potentiel
de l’imagerie photoacoustique (PA) en terme de re´solution spatiale et temporelle, ainsi que
de profondeur de champ.
Les travaux pre´ce´dents re´alise´s dans ce champ d’e´tude sont rapporte´s a` la section 2.4.2,
tandis que le choix du mode`le animal est justifie´ a` la section 2.3. Les revues de litte´rature
ont e´te´ regroupe´es par the`me au fil des chapitres de la the`se, dont le plan est pre´sente´ a` la
section 1.3. Ces revues nous ont permis de de´finir les objectifs suivants orientant les travaux.
1.2 Objectifs de recherche
Le but principal de cette the`se est d’e´valuer le potentiel de la PAT applique´e a` la de´tec-
tion de la plaque d’athe´roscle´rose chez la souris. En particulier, le projet vise a` mesurer un
contraste PA sanguin endoge`ne au site de la plaque avec localisation anatomique (US) ainsi
que l’activite´ PA temporelle au site de la plaque suite a` l’injection d’une sonde mole´culaire.
Afin de re´aliser cet objectif global, des objectifs spe´cifiques ont e´te´ e´tablis.
Objectif 1. Effectuer des simulations du proble`me direct en photoacoustique.
E´tant donne´ la double nature - optique et acoustique - de l’effet photoacoustique, les simula-
tions des deux types devront eˆtre effectue´es afin d’expliquer les mesures sachant les proprie´te´s
du milieu. Meˆme si le cadre the´orique de l’imagerie PA est bien e´tabli, la re´alisation de cet
objectif nous donnera d’abord des e´le´ments de re´ponse au niveau de la faisabilite´ de l’imagerie
PA pour une cible aussi profonde que l’aorte, meˆme a` l’e´chelle des mode`les murins. Aussi, ces
simulations nous permettront de pre´dire l’allure des signaux observables et ainsi de faciliter
et d’acce´le´rer les processus de de´veloppement et de validation de l’appareil.
Objectif 2. De´velopper un appareil d’imagerie photoacoustique.
Il s’agit de concevoir et fabriquer un syste`me d’imagerie PA destine´ a` l’imagerie de la re´gion
4aortique chez la souris. Le syste`me devra e´galement eˆtre en mesure de produire des images
e´chographiques pouvant directement eˆtre mises en correspondance avec les images PA. En
effet, le repe´rage anatomique, reposant sur l’emplacement et la ge´ome´trie des organes, est
essentiel pour valider la spatialisation des sondes. Les ultrasons e´tant le mode de re´ception
de l’imagerie PA, l’ajout d’un mode par e´cho d’impulsion constitue un passage naturel lors du
de´veloppement d’un syste`me. Le syste`me devra produire un contraste PA en quasi temps re´el
pour corriger le positionnement de l’animal par rapport au syste`me. Le syste`me de´veloppe´
devra eˆtre teste´, caracte´rise´ et valide´ sur des fantoˆmes de tissus.
Objectif 3. Re´aliser des expe´riences in vivo en imagerie photoacoustique.
Des acquisitions in vivo devront eˆtre re´alise´es chez la souris, avec et sans injection d’une sonde
mole´culaire PA. Les re´gions d’inte´reˆt des images PA seront valide´es a` l’aide du contraste
e´chographique. E´tant donne´ que le sang est appele´ a` ge´ne´rer un fort contraste endoge`ne, la
visualisation de ce contraste pourrait nous renseigner sur la faisabilite´ de l’imagerie mole´cu-
laire. Ce dernier objectif permettra d’e´tablir les possibilite´s et limitations actuelles de la PA
pour l’imagerie vasculaire des mode`les murins et de proposer des ame´liorations futures.
1.3 Plan de la the`se
Cette the`se se divise en sept chapitres. Outre la pre´sente introduction, le deuxie`me cha-
pitre constitue un tour d’horizon de la pathophysiologie de l’athe´roscle´rose et des techniques
d’imagerie mole´culaire. Les caracte´ristiques des diffe´rentes technologies d’imagerie mole´cu-
laire du petit animal seront pre´sente´es sommairement, ainsi que les mode`les de souris athe´-
roscle´rotiques. L’imagerie PA ainsi situe´e, le cadre the´orique pre´sentera une revue du mode`le
de propagation photonique dans les tissus biologiques, ainsi que du mode`le acoustique suffi-
sant a` expliquer les mesures PA et par e´cho d’impulsion. L’effet photoacoustique sera revu
en de´tails, notamment afin de souligner les proprie´te´s a` l’origine du signal. Le chapitre 4
pre´sentera les re´sultats des simulations optique et acoustique du proble`me direct. Les aspects
touchant a` l’instrumentation de´veloppe´e seront pre´sente´s au cinquie`me chapitre. Une revue
de litte´rature de´crivant les principaux syste`mes utilise´s pour l’imagerie PA a` l’e´chelle macro-
scopique pre´ce´dera la description du syste`me fabrique´ dans le cadre de ce projet. Suivra, au
chapitre 6, les re´sultats de la caracte´risation du syste`me et de sa validation sur des fantoˆmes
d’imagerie. L’avant-dernier chapitre sera consacre´ aux re´sultats obtenus in vivo. Le chapitre
8 est une discussion ge´ne´rale destine´e a` synthe´tiser les travaux re´alise´s et leurs limitations,




Les maladies cardiovasculaires (MCV) sont une des premie`res causes de mortalite´ et de
morbidite´ dans le monde, pour un total estime´ en 2008 a` 17,3 millions de de´ce`s par an, soit
environ 30 % des de´ce`s survenus selon l’Organisation mondiale de la Sante´ (OMS, 2011).
L’athe´roscle´rose et ses complications sont a` l’origine de la vaste majorite´ des cas de MCV.
Une large proportion des patients affecte´s par un e´ve´nement aigu tel que la mort subite,
l’infarctus aigu du myocarde ou l’accident vasculaire ce´re´bral n’ont pas de symptoˆmes pre´a-
lables et de nouvelles strate´gies doivent eˆtre adopte´es en plus des me´thodes traditionnelles
pour e´radiquer l’e´pide´mie de MCV athe´roscle´rotiques. La de´tection et le traitement pre´coce
de l’athe´roscle´rose asymptomatique a` haut risque reste une solution en teˆte de liste (Schaar
et al., 2004). Bien que la rupture de plaque soit le type le plus commun de complication,
comptant pour environ 75 % des infarctus du myocarde (Finn et al., 2010), les plaques fau-
tives sont a` divers degre´s d’avancement (Naghavi et al., 2003). Une me´thode de de´tection
robuste devrait donc eˆtre applicable a` tous les stades physiologiques concerne´s.
2.2 Pathophysiologie
L’athe´roscle´rose est une inflammation chronique cause´e principalement par des pre´dis-
positions ge´ne´tiques et des comportements lie´s a` la sante´. Elle re´sulte de l’interaction entre
les lipoprote´ines modifie´es, les leucocytes, les plaquettes et les composantes cellulaires nor-
males de la paroi arte´rielle. La le´sion athe´roscle´reuse 1 consiste en l’e´paississement local de la
couche la plus inte´rieure de l’arte`re, l’intima. Du point de vue histologique, elle est constitue´e
de cellules, d’e´le´ments du tissu conjonctif, de lipides et de de´bris. La compre´hension de la
pathoge´ne`se a e´volue´ conside´rablement au cours des dernie`res de´cennies (Steinberg, 2004) et
repose sur la combinaison de recherches chez des mode`les animaux, des cultures cellulaires,
des le´sions humaines, des investigations cliniques et des e´tudes e´pide´miologiques. Nous nous
limiterons ici a` un bref survol des voies me´taboliques du choleste´rol et des e´ve´nements in-
flammatoires au site de le´sion. Il est important de noter que les aspects me´caniques jouent
e´galement un roˆle pre´ponde´rant car l’augmentation des phe´nome`nes menant a` l’athe´roscle´-
1. E´galement appele´e athe´rome ou plaque athe´romateuse.
6rose est attribuable au moins en partie aux forces me´caniques dues a` la haute pression pulse´e
sur la paroi endothe´liale.
2.2.1 Me´tabolisme et transport du choleste´rol
Choleste´rol
Toutes les cellules des mammife`res requie`rent du choleste´rol pour leurs membranes plas-
miques. Celui-ci peut eˆtre synthe´tise´ par le corps a` partir de substances plus simples, ou alors
re´cupe´re´ des sources alimentaires. Le cas e´che´ant, le corps compense pour l’apport en choles-
te´rol exoge`ne par la re´duction de la production interne. Le choleste´rol sert principalement a`
e´tablir la perme´abilite´ et la fluidite´ des membranes plasmiques, et ce, en s’intercalant entre
les mole´cules de phospholipides. A` l’inte´rieur des cellules, le choleste´rol est un pre´curseur de
plusieurs voies me´taboliques tels les acides biliaires, les hormones ste´ro¨ıdes et la vitamine
D. Il est e´galement implique´ dans le transport intracellulaire, la conduction nerveuse et la
signalisation cellulaire.
La synthe`se du choleste´rol commence avec une mole´cule d’ace´tyl-CoA et une mole´cule
d’ace´toace´tyl-CoA. Celles-ci sont hydrate´es pour former l’hydroxyme´thylglutaryl-coenzyme
A (HMG-CoA). Cette dernie`re est ensuite re´duite en me´valonate par l’enzyme HMG-CoA
re´ductase. Cette e´tape est le goulot d’e´tranglement de la synthe`se et le site d’action des
me´dicaments de la famille des statines (inhibiteurs compe´titifs de HMG-CoA re´ductase). Des
re´actions successives comprenant cinq produits interme´diaires sont ensuite ne´cessaires pour
arriver a` une mole´cule de choleste´rol (Stryer et al., 2000).
Lipoprote´ines
Les lipoprote´ines du sang sont une famille de complexes globulaires, ayant chacune un
noyau de lipides neutres entoure´ d’une monocouche de phospholipides et de prote´ines. Celles-
ci, appele´es apolipoprote´ines (notamment ApoA, ApoB, ApoC et ApoE), servent a` identifier
les conteneurs et leurs cargaisons distinctes, soit les diffe´rentes formes de lipides autrement
insolubles. Les chylomicrons sont les lipoprote´ines les plus larges et sont synthe´tise´es par
les intestins pour le transport des triglyce´rides et du choleste´rol die´te´tique jusqu’aux tissus
musculaires et adipeux. La lipase brise alors les chylomicrons et les acides gras entrent dans
les tissus. Les restants des chylomicrons sont ensuite absorbe´s par le foie. Les lipoprote´ines
de tre`s basse densite´ (VLDL), contenant l’ApoB-100 et l’ApoE, sont synthe´tise´s par le foie
et servent a` transporter les triglyce´rides et du choleste´rol non requis par le foie aux tissus
pe´riphe´riques. Une portion des VLDL est ensuite mature´e en lipoprote´ine de basse densite´
(LDL) par l’enle`vement des noyaux de triglyce´rides et la dissociation des apolipoprote´ines
7autres que ApoB. La majorite´ du choleste´rol endoge`ne est transporte´ par les LDL. Celles-
ci sont capte´es par les re´cepteurs LDLR pour internalisation par endocytose (Goldstein et
Brown, 1977). La concentration en LDL est associe´e exponentiellement au risque de sur-
venue d’un e´ve´nement cardiovasculaire aigu. A` l’instar du LDL, le contenu lipidique des
lipoprote´ines de haute densite´ (HDL) est forme´ essentiellement de choleste´rol. Cependant,
leur apolipoprote´ine principale est l’ApoA. Les concentrations plasmatiques de HDL sont
inversement associe´es a` l’athe´roscle´rose, ce qui en fait une cible the´rapeutique potentielle.
Toutefois, l’hypothe`se HDL demeure une question de recherche e´tant donne´ que la plupart
des e´tudes la soutenant ont e´te´ obtenues avec des variations marque´es des autres lipides (Ver-
geer et al., 2010). Le me´tabolisme du HDL est complexe et est influence´ par de nombreux
facteurs, mais leur me´canisme protecteur le plus reconnu est la promotion du flux de choleste´-
rol depuis les macrophages et son transport jusqu’au foie pour excre´tion subse´quence, appele´
transport inverse du choleste´rol. Les esters de choleste´rol du HDL peuvent eˆtre e´change´s avec
des LDL ou des VLDL contre des triglyce´rides via l’action de la prote´ine de transfert des
esters de choleste´rol (CETP). Le choleste´rol retourne´ au foie pourra, entre autres, eˆtre excre´te´
directement dans les voies digestives via la bile ou eˆtre transforme´ en sels biliaires.
2.2.2 Inflammation
La paroi arte´rielle normale est constitue´e de trois couches. La couche la plus inte´rieure,
l’intima, comprend une monocouche de cellules endothe´liales pose´es sur une membrane basale,
et contient typiquement une accumulation de matrice extracellulaire et de cellules musculaires
lisses disperse´es. La monocouche endothe´liale re´siste a` la coagulation et a` l’interaction avec
les leucocytes du flux sanguin. L’endothe´lium normal produit des substances vasodilatatrices
telles que l’oxide nitrique et les stimulateurs de fibrinolyse comme l’activateur tissulaire plas-
minoge`ne, qui re´duit les risques de thrombose. Une e´paisse lame e´lastique interne se´pare
l’intima de la couche me´dia. Cette couche interme´diaire est principalement constitue´e de
cellules musculaires lisses investies par une matrice extracellulaire riche en e´lastine et en col-
lage`ne. Une lame e´lastique externe vient de´marquer la me´dia de la couche la plus externe de
l’arte`re, l’adventice. Celle-ci contient les vasa vasorum, des mastocytes disperse´es ainsi que
des terminaisons nerveuses du syste`me autonome.
Strie lipidique
Les sites de pre´dilection pour la formation des le´sions sont associe´s a` un e´coulement
sanguin turbulent et une haute tension parie´tale, par exemple aux bifurcations du tronc vas-
culaire. Le LDL s’infiltre alors dans la paroi arte´rielle et est retenu dans l’intima au moins
8Figure 2.1 Progression d’une le´sion athe´roscle´reuse repre´sente´e sous forme simplifie´e. Le de´-
veloppement part d’un vaisseau sanguin normal (extre´mite´ gauche) a` un vaisseau avec plaque
et thrombus surimpose´ (extre´mite´ droite). Les cibles potentielles pour l’imagerie mole´culaire
sont indique´es a` chaque stade. Figure adapte´e de Wu et al. (2007) et Sanz et Fayad (2008).
9partiellement par la liaison entre l’ApoB-100 et les prote´oglycanes de la matrice extracellu-
laire (Skalen et al., 2002; Tabas et al., 2007). Le LDL, qui n’est plus prote´ge´ de l’oxydation
comme dans le plasma, est alors alte´re´ par des me´canismes enzymatiques et non enzyma-
tiques. Le LDL ainsi modifie´ (oxLDL) est immunoge´nique et serait un e´le´ment de´clencheur
de la cascade de re´ponses immunitaires inne´es et acquises implique´es dans l’inflammation
(Glass et Witztum, 2001; Leitinger, 2003; Hansson et Hermansson, 2011). Selon une hypo-
the`se, les plaquettes seraient les premie`res arrive´es sur les lieux du crime (Massberg et al.,
2002). Certaines de leurs glycoprote´ines se lieraient alors a` des re´cepteurs des cellules endothe´-
liales, ce qui contribuerait a` leur activation. Les cellules endothe´liales active´es vont exprimer
une varie´te´ de mole´cules d’adhe´sion des leucocytes, dont VCAM-1, qui se lie a` son ligand
comple´mentaire sur le leucocyte, l’inte´grine VLA-4 (Ley et Reutershan, 2006). Une fois atta-
che´ a` l’endothe´lium, la migration chimiotactique des leucocytes dans l’espace subendothe´lial
est provoque´e par la se´cre´tion de chimiokines telles que MCP-1 (re´cepteur CCR2) (Gerszten
et al., 2000) ; il s’ensuit alors une phase de roulement du leucocyte sur la paroi vasculaire,
puis la diape´de`se. Les phagocytes mononucle´aires tels que les monocytes/macrophages sont
les plus abondants dans les le´sions athe´roscle´reuses, mais les lymphocytes T, les cellules B, les
mastocytes, les cellules dentritiques et des neutrophiles s’y accumulent e´galement (Rotzius
et al., 2010; Weber et Noels, 2011). Une fois pre´sents dans l’intima, les monocytes peuvent se
diffe´rencier en macrophages sous l’impulsion d’un facteur de croissance comme M-CSF. Ils ex-
priment alors a` leur tour des re´cepteurs e´boueurs (p. ex. SR-A et CD-36) qui leur permettent
d’internaliser des lipoprote´ines modifie´es. Les cellules re´sultantes, appele´es cellules spumeuses
en raison de l’apparence sous microscope des ve´sicules lipidiques dans le cytoplasme, auraient
une panoplie de fonctions, dont la secre´tion de cytokines interleukines-1β (IL-1β) et TNF-α,
qui amplifient la re´ponse inflammatoire. Les macrophages ont deux me´canismes potentiels
principaux pour disposer du choleste´rol en exce`s : une modification enzymatique vers des
formes plus solubles ou le reflux via le transport membranaire ; l’accepteur serait alors HDL.
L’accumulation des cellules spumeuses dans la paroi forme la strie lipidique, un stade re´ver-
sible mais menant au de´veloppement de la le´sion athe´romateuse. La plupart des enfants aˆge´s
de plus de 10 ans ont des stries lipidiques (Kumar et al., 2007).
Le´sions avance´es
Les cellules de l’athe´rome prolife`rent, sous la gouverne de re´gulateurs comme le facteur
de croissance de´rive´ des plaquettes (PDGF). En particulier, dans l’intima, les cellules mus-
culaires lisses (SMC) subissent une modulation phe´notypique et produisent de la matrice
extracellulaire comprenant du collage`ne interstitiel, de l’e´lastine et des prote´oglycanes et
forment une chape fibreuse qui couvre la plaque. Les SMC et les cellules spumeuses peuvent
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mourir par apoptose (Geng et Libby, 2002) ; les lipides relaˆche´s sous forme de choleste´rol
cristallise´ et les de´bris cellulaires s’accumulent alors dans l’espace extracellulaire pour former
le noyau ne´crotique ; l’e´limination des cellules mortes (effe´rocytose) est alors de´fectueuse.
Les phagocytes active´s produisent des me´talloprote´inases matricielles (MMP) qui peuvent
de´grader la matrice extracellulaire qui donne sa rigidite´ a` la chape fibreuse. Les macrophages
se´cre`tent aussi le facteur tissulaire, qui peut interagir avec les plaquettes pour former les
thrombi. Les plaques avance´es favorisent e´galement le de´veloppement des microvaisseaux du
vasa vasorum qui s’e´tendent profonde´ment depuis l’adventice vers l’intima. L’angioge´ne`se de
ce re´seau pourrait supporter la croissante de la plaque en apportant l’oxyge`ne les nutriments
qui ne peuvent rejoindre les couches arte´rielles profondes par simple diffusion (Moreno et al.,
2006).
2.2.3 Rupture des plaques vulne´rables
Plusieurs sce´narios permettent d’expliquer la formation des thrombi qui interrompent le
flux sanguin localement ou dans les segments arte´riels en aval. Le sce´nario de la rupture de
la chape fibreuse mince est le sce´nario le plus e´voque´ (Finn et al., 2010). Si les me´canismes
fibrinolytiques re´ussissent a` dominer la coagulation, un thrombus mural plutoˆt qu’occlusif se
formera. Le sce´nario de l’e´rosion superficielle, responsable de 30 a` 35 % de l’e´tiologie de la mort
subite coronarienne (Finn et al., 2010), consiste en la desquamation de cellules endothe´liales
de la monocouche qui couvre l’intima et l’exposition subse´quente du collage`ne subendothe´lial
et du facteur von Willebrand qui promeut l’adhe´sion des plaquettes et leur activation. Des
thrombi attribuables aux nodules calcifie´s ont aussi e´te´ observe´s. La complexite´ des causes
des e´ve´nements CV aigus ont conduit a` la de´finition du paradigme du patient vulne´rable, ou`
le niveau de risque serait non seulement fonction de l’e´tat d’avancement des plaques, mais
e´galement de la coagulabilite´ sanguine et de la susceptibilite´ du myocarde a` de´velopper des
arythmies fatales (Naghavi et al., 2003).
2.3 Mode`les murins
L’athe´rome peut eˆtre produit au moins partiellement chez presque tous les mode`les ani-
maux avec une die`te qui e´le`ve le taux de choleste´rol sanguin (Roberts et al., 1965). Une
le´sion inflammatoire peut aussi eˆtre produite par un trauma direct a` la paroi, soit par une
e´le´vation de la pression arte´rielle ou par la de´nudation de l’endothe´lium par des moyens
chimiques ou physiques. Les souris sauvages sont ge´ne´ralement tre`s re´sistantes au de´velop-
pement de l’athe´roscle´rose, bien que la susceptibilite´ a` celle-ci varie conside´rablement selon
la ligne´e (Dansky et al., 1999). Les re´gimes tre`s athe´roge`nes comme la die`te Paigen (15,5 %
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gras, 1,25 % choleste´rol et 0,5 % de cholate de sodium), e´galement he´patotoxique, causent des
le´sions athe´roscle´reuses chez les ligne´es susceptibles comme C57BL/6 (Paigen et al., 1985).
Toutefois, ces le´sions progressent rarement au-dela` de la strie lipidique.
Le de´veloppement d’animaux modifie´s ge´ne´tiquement, en particulier les souris hypercho-
leste´role´miques, a permis un flux d’information bidirectionel entre humain et animal qui a
e´te´ crucial pour la compre´hension de la pathophysiologie et pour la validation de moyens
the´rapeutiques. Actuellement, la souris est e´tablie comme le mode`le le plus utilise´ pour la
recherche sur les le´sions athe´romateuses complexes (Meir et Leitersdorf, 2004; Maeda et al.,
2007), particulie`rement depuis le se´quenc¸age de son ge´nome. Toutefois, d’autres mode`les ani-
maux sont ne´cessaires pour e´tudier la pathologie, notamment pour des motifs mentionne´s
ci-dessous. Les mode`les standard sont la souris de´ficiente en apolipoprote´ine E (ApoE−/−), la
souris de´ficiente en re´cepteur du LDL (Ldlr−/−), ou surexprimant une variante dysfonction-
nelle de l’apolipoprote´ine E (ApoE*3-Leiden). La plupart des mode`les sont conc¸us a` partir
de la ligne´e C57BL/6.
Le premier mode`le de souris athe´roscle´rotique, la souris ApoE−/−, a e´te´ produit en 1992
par le groupe de Maeda (Piedrahita et al., 1992; Zhang et al., 1992) et inde´pendamment par
Plump et al. (1992). L’ApoE joue un roˆle central dans le me´tabolisme des lipoprote´ines et
est requis pour la clairance plasmatique des chylomicrons restants et de VLDL par le foie
(Mahley, 1988). Le de´ficit en ApoE dans les souris mutantes e´le`ve le taux de choleste´rol total
au-dessus de 500 mg/dL, et ce, meˆme sur re´gime chow (4,5 % gras, 0,02 % choleste´rol). La
die`te dite Western (21 % gras, 0,15 % choleste´rol) quadruple ce niveau (Piedrahita et al.,
1992; Plump et al., 1992). La souris ApoE−/− peut eˆtre conside´re´e comme un mode`le d’athe´-
roscle´rose similaire a` l’humain (Nakashima et al., 1994; Osada et al., 2000) et a des le´sions
se´ve`res qui peuvent eˆtre trouve´es dans l’arche aortique 2 et aux embranchements des arte`res
brachioce´phalique, subclavie`re et de la carotide commune a` 4-6 mois d’aˆge (Reddick et al.,
1994). Les souris de´ficientes en LDLR (Ldlr−/−) (Ishibashi et al., 1993) accumulent elles aussi
un exce`s de LDL plasmatique mais montrent des le´sions moins de´veloppe´es que ApoE−/−, en
particulier si elles sont nourries avec une alimentation chow. Les caracte´ristiques des le´sions
sont les meˆmes que pour ApoE−/−, mais leur formation est plus facile a` controˆler par des
changements die´te´tiques. Les taux de choleste´rol sanguin sont e´galement plus bas et donc un
peu plus pre`s des niveaux humains. Il existe une grande varie´te´ de mode`les murins d’athe´ro-
scle´rose (Maeda et al., 2007). La pre´dominance des e´tudes utilisant les deux types mentionne´s
ci-haut refle`te la facilite´ d’utiliser des souris avec un seul ge`ne de´fectueux, et le fait qu’ils ont
e´te´ les premiers a` eˆtre de´veloppe´s (Maeda et al., 2007). Le croisement de ces mode`les avec
des souris qui surexpriment ou sous-expriment d’autres ge`nes d’inte´reˆt a permis d’identifier
2. Plus souvent appele´e la crosse aortique.
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de nombreuses prote´ines qui acce´le`rent ou ralentissent le de´veloppement des le´sions. Bien
que l’athe´roscle´rose humaine ressemble a` celle de la souris, la formation des le´sions chez les
mode`les pre´sente´s se fait a` un rythme acce´le´re´. Les niveaux dantesques de choleste´rol atteints
ame`nent un questionnement sur la validite´ des transferts de certains re´sultats obtenus chez
la souris vers l’humain. En particulier, des divergences ont e´te´ observe´es pour au moins deux
processus principaux implique´s dans l’athe´roge´ne`se : le me´tabolisme des lipoprote´ines et les
voies inflammatoires (Zadelaar et al., 2007). Aussi, beaucoup d’incohe´rences ont e´te´ observe´es
entre diffe´rentes e´tudes chez la souris, ce qui pourrait s’expliquer par l’utilisation de souches
diffe´rentes et un manque de standardisation dans la mesure de la taille des le´sions (Zadelaar
et al., 2007). Une faiblesse e´vidente est l’absence de mode`le murin de plaque vulne´rable. En
effet, les souris ge´ne´tiquement modifie´es sont fre´quemment utilise´es pour e´tudier les me´ca-
nismes d’initiation et de progression mais de´veloppent rarement des ruptures spontane´es de
plaque avec thrombose ; d’autres mode`les sont alors ne´cessaires.
2.4 Imagerie mole´culaire
L’imagerie mole´culaire de´signe l’utilisation des techniques d’imagerie non invasives pour
l’e´tude des e´ve´nements mole´culaires et cellulaires chez des organismes in vivo. La plupart des
connaissances actuelles en athe´roscle´rose ont e´te´ infe´re´es d’observations histopathologiques
de mode`les animaux ou de tissus humain e´tudie´s a` diffe´rents stades de la maladie ou apre`s des
interventions the´rapeutiques. Les microscopes photonique et e´lectronique ont e´te´ les princi-
paux outils d’observation, apportant une re´solution subcellulaire fine mais avec un champ de
vision re´duit. En ge´ne´ral, il est beaucoup plus difficile d’e´tudier longitudinalement les meˆmes
voies mole´culaires chez les organismes intacts ou` la plupart des cellules sont situe´es dans les
tissus profonds (Weissleder et al., 2010). Le be´ne´fice est toutefois proportionnel au fardeau :
la possibilite´ d’observer des interactions complexes dans leur environnement natif ou` toutes
les boucles de re´troaction sont intactes. Entre autres, les barrie`res de transport pourront eˆtre
pre´serve´es chez l’organisme intact ainsi que les interactions avec le syste`me immunitaire ou
des organes ou tissus distants. Un second avantage principal est la possibilite´ d’imager chaque
sujet a` de multiples occasions ce qui permet des e´tudes de de´veloppement, de progression pa-
thologique ou d’effets the´rapeutiques. Puisque chaque animal peut servir comme son propre
controˆle, ce type d’e´tude peut compenser la variabilite´ biologique et interindividuelle pour
obtenir des re´sultats statistiquement significatifs avec moins d’animaux. Bien que certaines
techniques d’imagerie mole´culaire soient destine´es a` des applications cliniques e´ventuelles,
d’autres sont envisage´es pour une utilisation avec des mode`les animaux afin de re´pondre a`
des questions biologiques fondamentales, ou encore a` valider des me´dicaments.
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2.4.1 Sondes mole´culaires
Si cela e´tait possible en toutes circonstances, un contraste endoge`ne serait ide´al pour
quantifier la cible d’inte´reˆt. Par contre, les techniques actuelles d’imagerie ne permettent
pas toujours de distinguer les processus cellulaires, et des agents de contraste cible´s, appele´s
sondes mole´culaires, sont alors ne´cessaires. Le choix de la cible guide toute la chaˆıne de re-
cherche. Les prote´ines constituent d’excellentes cibles d’imagerie car elles sont tre`s pre´sentes
(102 a` 106 copies par cellule) et parce qu’elles re´sultent de l’expression ge´ne´tique et pas seule-
ment de la pre´sence de ge`nes (Weissleder et al., 2010). L’abondance et la spe´cificite´ de la cible
pour la pathologie a` l’e´tude est critique pour le succe`s de l’imagerie mole´culaire. Les mole´cules
d’adhe´sion cellulaire sont des cibles inte´ressantes pour l’e´tude de l’athe´roscle´rose a` cause de
leur participation dans les stades pre´coces de la pathologie. Les macrophages, les inte´grines
et les re´cepteurs mole´culaires sont e´galement privile´gie´s. La pre´sence d’enzymes spe´cifiques,
comme les me´talloprote´inases, oriente ge´ne´ralement la conception des sondes activables. Le
ligand de la sonde est souvent constitue´ d’un peptide ou d’un anticorps (Lee et al., 2010).
Tous les aspects de l’athe´roscle´rose depuis l’initiation jusqu’a` la complication thrombotique
sont des cibles potentielles pour l’imagerie mole´culaire, dans les limites du mode`le animal
(Jaffer et Weissleder, 2004). La plupart des sondes sont constitue´es de trois sections : une
composante chimique ayant une grande affinite´ pour la cible, une composante «antenne» a`
l’origine du signal de´tecte´ et un coupleur, facultatif selon le cas (Mulder et al., 2008). E´gale-
ment, une fonctionnalisation approprie´e est ne´cessaire pour re´duire la toxicite´ et les liaisons
non spe´cifiques. En effet, il est critique qu’une sonde ne perturbe pas significativement le
milieu dans lequel elle est injecte´e et qu’elle ne cause aucune toxicite´ aigu¨e ou chronique
pour le sujet. Pour produire des images avec un haut contraste, la sonde doit posse´der une
pharmacocine´tique 3 favorable, une haute efficacite´ de liaison et une grande spe´cificite´. Elle
doit e´galement eˆtre synthe´tisable de manie`re e´conomiquement viable.
La conception de sondes hybrides destine´es a` plusieurs modalite´s est possible et connaˆıt
meˆme un inte´reˆt grandissant (Sosnovik et al., 2005; Mulder et al., 2007). Les sondes qui
alte`rent leurs proprie´te´s photophysiques apre`s contact avec une cible sont dites activables ;
elles sont conc¸ues de manie`re a` ne pas produire de signal avant l’interaction avec leur cible. La
de´tection simultane´e de plusieurs cibles mole´culaires est appele´e multiplexage ; le proble`me
de la diffe´rentiation entre la sonde et le volume sanguin en est un cas particulier. A` l’heure
actuelle, un haut multiplexage (supe´rieur a` 3-5 sondes) n’est pas possible (Gambhir, 2010). Si
la contrainte de mesure simultane´e des cibles d’inte´reˆt est relaxe´e, alors des mesures se´rielles
pour de´terminer les niveaux de cibles additionnelles peuvent eˆtre effectue´es.
3. Les me´thodes de pharmacocine´tique cherchent a` de´crire l’e´volution temporelle simultane´e des concen-
trations de la substance exoge`ne dans diffe´rentes parties du corps (organes, tissus ou cellules.).
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Les facteurs influenc¸ant la biodistribution des sondes sont nombreux et comprennent la
lipophilie, le flux sanguin, la perme´abilite´, le potentiel de saturation, les voies d’e´limination
(re´nale ou he´patobiliaire) et le me´tabolisme (Weissleder et al., 2010). Par exemple, les grandes
nanoparticules sont enleve´es du pool sanguin par le syste`me re´ticuloendothe´lial beaucoup plus
efficacement que les petites. Le temps de « demi-vie» d’une nanoparticule dans le sang varie
entre quelques minutes et plusieurs douzaines d’heures, selon sa taille et le type de reveˆtement.
La pharmacocine´tique de la sonde de´pend de ces facteurs et peut eˆtre mode´lise´e pour extraire
de l’information quantitative sur les concentrations a` la cible (Huang et al., 2010).
2.4.2 Modalite´s d’imagerie chez l’animal
Du point de vue anatomique, les de´fis principaux pour l’imagerie de la plaque d’athe´-
roscle´rose sont la petite taille de la cible, la grande profondeur dans le corps ainsi que les
arte´facts de mouvements cause´s par la pulsation cardiaque. Les modalite´s pre´sente´es dans
cette section ne repre´sentent qu’une fraction des techniques d’imagerie disponibles, soit celles
qui sont actuellement envisage´es pour l’imagerie de la plaque.
Des syste`mes de´die´s pour l’imagerie des petits animaux sont disponibles pour toutes les
modalite´s d’imagerie incluant l’imagerie ultrasonore, la tomographie monophotonique d’e´mis-
sion (SPECT), la tomographie par e´mission de positons (TEP), l’imagerie par re´sonance ma-
gne´tique (IRM), la tomodensitome´trie (CT) et la tomographie par fluorescence (FMT). Le
tableau 2.1 re´sume les caracte´ristiques principales de ces syste`mes. Les valeurs donne´es sont
a` titre indicatif seulement et peuvent ne pas eˆtre approprie´es pour toutes les conditions ou
toutes les applications possibles. La re´solution spatiale renvoie a` la taille de la plus petite
structure qui peut eˆtre de´tecte´e sans ambigu¨ıte´, souvent de´crite en termes de la distance
la plus proche entre deux points ou lignes sources qui peuvent eˆtre se´pare´s sur une image.
Le temps d’acquisition de´signe le temps minimal ne´cessaire pour obtenir une image avec un
contraste raisonnable.
TEP et SPECT
Les techniques d’imagerie nucle´aire sont des technologies tre`s sensibles et en mesure de
de´tecter des concentrations de radiotraceurs de l’ordre du picomolaire. Une grande varie´te´
de sondes radioactives sont disponibles pour des applications cliniques ou pre´cliniques. Par
contre, les couˆts e´leve´s des appareils et des technologies relie´es (cyclotron pour TEP) freinent
leur adoption. De plus, les re´solutions spatiales atteignables sont significativement infe´rieures
au CT ou a` l’IRM. Pour des e´tudes longitudinales, les risques relie´s aux expositions re´pe´te´es
a` des radiations ionisantes sont une conside´ration importante. Funk et al. (2004) ont estime´
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Tableau 2.1 Survol des modalite´s d’imagerie mole´culaire pour utilisation chez le petit animal.





































































































































































































































































































































































que la dose de radiation sur le corps entier pour plusieurs e´tudes SPECT chez la souris e´tait
une fraction significative du parame`tre LD50/30 (50 % de mortalite´ en 30 jours) et assez
e´leve´e pour augmenter l’expression ge´ne´tique.
En SPECT, la performance d’un appareil de´pend de sa configuration pour une taˆche
d’imagerie donne´e ; une collaboration e´troite avec le fabricant est souvent ne´cessaire pour
mener a` bien des adaptations logicielles et mate´rielles. Cette modalite´ permet le multiplexage
des sondes si elles ont des e´nergies photoniques diffe´rentes. Toutefois, la demi-vie du 99mTc,
de 6,02 h, est trop courte pour obtenir une accumulation suffisante de sondes cible´es a` base
de peptides trac¸ables et d’anticorps monoclonaux. Typiquement, le traceur 111In (demi-vie
de 2,8 jours) est utilise´ pour ces applications, meˆme si la che´lation du 111In est plus difficile
et moins stable in vivo. Par exemple, le SPECT/CT a e´te´ utilise´ avec 111In pour l’imagerie
des monocytes chez ApoE−/− (Kircher et al., 2008). La longue demi-vie de 125I et le grand
nombre de compose´s disponibles en font un agent de plus en plus envisage´ chez la souris
(Clinthorne et Meng, 2010).
En TEP, un seul instrument peut servir a` beaucoup de traceurs chez la souris et le rat.
Par contre, cette technique ne permet pas le multiplexage et la pre´paration des sondes y
est plus complexe. L’imagerie TEP utilisant du fluorode´soxyglucose (FDG) lie´ au fluor 18
(18F-FDG) est l’approche la plus utilise´e pour l’imagerie de l’inflammation de la plaque ; elle
est hautement reproductible dans les e´tudes cliniques (Rudd et al., 2007).
IRM
L’imagerie par re´sonance magne´tique a l’avantage de permettre une haute re´solution spa-
tiale ainsi qu’un excellent contraste endoge`ne pour les tissus mous, et ce, sans exposition
a` des radiations ionisantes et sans injection d’un agent de contraste. La faiblesse princi-
pale de cette technique en imagerie mole´culaire est sa faible sensibilite´ en comparaison avec
l’imagerie nucle´aire. Cependant, certaines nanoparticules telles que les oxydes de fer super-
paramagne´tiques (USPIO) et les che´lates de gadolinium (p. ex. Gd-DTPA ou Gd-DOTA)
ont e´te´ utilise´es avec de nombreux ligands pour obtenir, respectivement, une re´duction du
signal T2/T
∗
2 et une hausse du signal T1 (Kooi et al., 2008). Une autre approche fait appel a`
des nanoparticules de perfluorocarbone porteur de 19F pour une de´tection par une se´quence
spe´cifique a` celui-ci (Neubauer et al., 2008). Kelly et al. (2005) ont utilise´ une sonde multi-
modale fluorescence/IRM a` base d’oxyde de fer re´ticule´ (CLIO) avec une se´quence d’environ
6 peptides ciblant VCAM-1 chez ApoE−/− pour montrer la captation dans les le´sions d’athe´-
rome, contrairement aux particules de controˆle sans peptide spe´cifique. Dans d’autres e´tudes,
des nanoparticules magne´tiques ont e´te´ adjointes a` un fluorochrome proche infrarouge pour
l’imagerie multimodale IRM/NIRF de la plaque (Jaffer et al., 2006b; Nahrendorf et al., 2006).
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Des nanoparticules trimodales IRM/TEP/fluorescence ont e´galement e´te´ cre´e´es (Nahrendorf
et al., 2008).
CT
La tomodensitome´trie offre un temps d’acquisition tre`s court et un bon contraste en
angiographie coronarienne. Toutefois, elle ne´cessite l’utilisation de radiations ionisantes et
d’agents ne´phrotoxiques. En imagerie mole´culaire, la tomodensitome´trie est majoritairement
utilise´e pour la coregistration de la morphologie du squelette. Des compose´s a` base d’iode
peuvent e´galement eˆtre injecte´s pour obtenir un contraste vasculaire. Plus re´cemment, des
micelles remplies d’iode ont e´te´ utilise´es avec un syste`me CT pour l’imagerie cible´e des
macrophages dans l’aorte du lapin (Hyafil et al., 2007). L’imagerie CT multi-e´nergie pourrait
permettre d’apporter un contraste spe´cifique aux sondes a` base d’e´le´ments ayant un nume´ro
atomique e´leve´ (Schlomka et al., 2008; Cormode et al., 2010).
E´chographie
On parle d’e´chographie, ou d’imagerie ultrasonore par e´cho d’impulsion, lorsque les ultra-
sons sont ge´ne´re´s et de´tecte´s par le meˆme dispositif, ce qui est ge´ne´ralement le cas. L’e´chogra-
phie est largement re´pandue, peu invasive et peu couˆteuse en comparaison avec les syste`mes
mentionne´s pre´ce´demment. La profondeur maximale atteignable par les syste`mes de haute
fre´quence est suffisante pour l’imagerie des vaisseaux chez les mode`les de petits animaux ;
un transducteur a` 20 MHz pourra pe´ne´trer jusqu’a` environ 3 cm, alors que la plupart des
organes de la souris sont situe´s a` une profondeur de 0,5-2 cm (Coatney, 2001). Toutefois,
les structures observables sont limite´es, a` cause de la pre´sence d’os et de poches de gaz. La
me´thode par e´chos conventionnelle (e´chographie) est la me´thode d’e´valuation privile´gie´e pour
l’e´valuation des parame`tres cardiaques chez la souris. Pour la visualisation des structures, un
transducteur a` large bande ope´rant minimalement a` 15 MHz avec un taux de re´pe´tition de
200-300 images par seconde est recommande´ (Hoit et Walsh, 1997; Scherrer-Crosbie et al.,
1998; Fitzgerald et al., 2003). Seule l’e´chographie posse`de une vitesse d’acquisition suffisante
pour eˆtre conside´re´e comme une technique en temps re´el. Toutefois, la variabilite´ interope´-
rateurs de l’examen e´chocardiographique demeure une proble´matique, spe´cialement pour des
e´tudes longitudinales (Collins et al., 2003).
L’imagerie ultrasonore mole´culaire est base´e sur l’utilisation de biocollo¨ıdes forme´s d’une
coquille organique (lipides, albumine de´nature´e ou polyme`res) de moins de 5 µm de dia-
me`tre emprisonnant un gaz (p. ex. octafluoropropane, de´cafluorobutane) (Ferrara et al.,
2007; Villanueva et Wagner, 2008; Kaufmann, 2009). Ces «microbulles», conc¸ues pour se
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lier a` l’endothe´lium, ont une fre´quence de re´sonance comprise dans la bande fre´quentielle des
transducteurs d’utilisation clinique. Une variante plus invasive de l’e´chographie convention-
nelle, l’imagerie par ultrasons intravasculaires (IVUS), produit des images du lumen et de
la paroi arte´rielle in vivo chez l’humain et les mode`les animaux de taille moyenne a` l’aide
d’un cathe´ter et d’un transducteur rotatif a` 30-40 MHz (MacNeill et al., 2003). Le contraste
intrinse`que permet alors la visualisation des couches arte´rielles saines et des couches anor-
males athe´romateuses. La strate´gie intravasculaire peut e´galement eˆtre utilise´e en conjonction
avec une sonde cible´e (Hamilton et al., 2004). Le de´veloppement de se´quences d’impulsions
ultrasonores spe´cifiques pourrait accroˆıtre la sensibilite´ et la spe´cificite´ des microbulles pour
l’imagerie de l’inflammation en athe´roscle´rose (Kaufmann et al., 2007).
Fluorescence
La tomographie optique de fluorescence (FMT) permet une de´tection rapide et sensible de
sondes fluorescentes (Weissleder et Pittet, 2008). La pe´ne´tration limite´e de la lumie`re dans les
tissus limite son utilisation in vivo. Les avantages de l’optique comprennent une grande sensi-
bilite´, une facilite´ d’utilisation et un faible couˆt. Toutefois, la forte absorption et diffusion de
la lumie`re de´grade la re´solution et re´sulte en un profil de sensiblite´ ine´gal avec une forte pre´fe´-
rence pour les cibles proches de la surface et les tissus avec un faible contenu sanguin. Aussi,
l’he´te´roge´ne´ite´ des tissus se refle`te au niveau des proprie´te´s optiques et leur segmentation
est ne´cessaire pour mode´liser ade´quatement la propagation lumineuse. Les sondes d’origine
synthe´tique comme les points quantiques 4 ont l’avantage de ne pas subir de blanchiment
apre`s une exposition prolonge´e et leur spectre d’e´mission peut eˆtre controˆle´ pre´cise´ment. Les
fluorophores organiques, quant a` eux, sont beaucoup moins brillants, moins stables, mais ils
sont e´galement juge´s moins toxiques que leurs comparses synthe´tiques. L’imagerie optique
permet le multiplexage de sondes et l’utilisation de sondes activables.
Photoacoustique
La tomographie photoacoustique posse`de une sensibilite´ similaire a` la tomographie op-
tique et la re´solution spatiale de l’imagerie ultrasonore. Le taux d’acquisition des images PA
est limite´ par la fre´quence de re´pe´tition du laser pulse´ utilise´. Les syste`mes d’imagerie PA
re´cents utilisent ge´ne´ralement l’intervalle entre deux impulsions lumineuses pour produire
un contraste ultrasonore conventionnel, et ainsi obtenir une coregistration anatomique du
spe´cimen. E´tant donne´ que cette modalite´ est le sujet de la pre´sente the`se, les conside´rations
pour l’imagerie et les applications chez l’animal sont de´taille´es dans les chapitres suivants, en
4. Les points quantiques sont des semi-conducteurs a` l’e´chelle nanome´trique dont les caracte´ristiques
e´lectroniques sont e´troitement lie´es aux dimensions.
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particulier aux sections 5.1 et 7.1.1. A` notre connaissance, jusqu’a` pre´sent une seule e´tude
d’imagerie PA a e´te´ re´alise´e au niveau de la re´gion aortique chez la souris (Taruttis et al.,
2010), en vue transversale et sans validation e´chographique. Les re´sultats ont notamment
montre´ une augmentation du signal dans les veines caves supe´rieures suite a` l’injection d’un
agent de contraste non spe´cifique, ainsi que la possibilite´ pour le signal photoacoustique de
traverser la cage thoracique malgre´ son amplitude re´duite par rapport au signal e´cho d’im-
pulsion.
2.5 Conclusion
L’athe´roscle´rose est une affection complexe qui implique un grand nombre de boucles de
re´troaction. L’e´tude des me´canismes de progression et de rupture de la plaque be´ne´ficierait
de l’imagerie mole´culaire de l’athe´rome chez des mode`les murins. Bien que certains facteurs
limitent la comparaison de donne´es quantitatives entre les sujets, la spe´cificite´ apporte´e par
l’imagerie mole´culaire demeure l’une de ses grandes forces. La tomographie photoacoustique
pourrait grandement ame´liorer la re´solution et la sensibilite´ des mesures tout en demeurant
non invasive. Les combinaisons modalite´/cible/mode`le pour l’e´tude de l’athe´roscle´rose sont
de´ja` tre`s nombreuses ; des revues de litte´rature plus exhaustives peuvent eˆtre trouve´es dans
Jaffer et al. (2006a), Saraste et al. (2009), Shaw (2009) et Kusters et al. (2012).
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CHAPITRE 3
PRINCIPES DE L’IMAGERIE PHOTOACOUSTIQUE
3.1 Introduction
L’imagerie photoacoustique implique trois principaux phe´nome`nes, lesquels peuvent eˆtre
approxime´s par trois types de mode`les distincts. Le premier de´crit la propagation lumineuse
dans le milieu cible, tandis qu’un second repre´sente le re´chauffement impulsif suivi d’une
expansion thermoe´lastique. Enfin, un troisie`me mode`le de´crit la propagation de l’onde ultra-
sonore jusqu’a` l’instrument de mesure et l’effet d’e´ventuels obstacles. L’objectif de ce chapitre
est de pre´senter une revue du cadre the´orique pour chacun de ces phe´nome`nes, suivant ainsi
le processus de formation d’image en imagerie photoacoustique. Nous pourrons alors lier les
caracte´ristiques optiques et acoustiques d’un spe´cimen au signal mesure´. Une bre`ve descrip-
tion des me´canismes d’interaction lumie`re-tissus implique´s dans l’imagerie PA sera pre´sente´e,
suivie des principaux mode`les de propagation photonique. La the´orie de l’imagerie ultraso-
nore conventionnelle sera ensuite expose´e. La dernie`re partie est consacre´e a` la ge´ne´ration
des formes d’onde observe´es en imagerie PA.
3.2 Biophotonique
Les tissus biologiques sont des mate´riaux optiquement inhomoge`nes. Les re´fractions mul-
tiples subies par un rayon lumineux lors de sa grande traverse´e se traduiront par une « marche
de l’ivrogne » a` l’inte´rieur du spe´cimen, jusqu’a` ce qu’il soit absorbe´ ou qu’il en ressorte. Le
parcours effectue´ par le photon moyen pourra alors eˆtre estime´ par la connaissance des pro-
prie´te´s optiques qui de´terminent le processus d’interaction et les domaines de validite´ des
approximations.
3.2.1 Me´canismes d’interaction lumie`re-tissus
A` l’e´chelle mole´culaire, les me´canismes d’interaction entre la lumie`re et les tissus biolo-
giques sont nombreux, qu’il s’agisse d’effets photochimiques, photothermiques ou par pho-
toablation. Pour une expe´rience donne´e, le phe´nome`ne dominant de´pendra de la puissance,
de la dure´e et de la longueur d’onde d’illumination ainsi que du type de mole´cules contenues
dans les tissus (Niemz, 2007). L’exposition lumineuse utilise´e en imagerie optique biome´-
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dicale est d’une intensite´ relativement faible 1 et non ionisante, ce qui limite notre revue a`
quelques processus photophysiques : la diffusion, la diffusion Raman, l’absorption ainsi que
deux processus de relaxation, soit la fluorescence et l’effet photothermique.
Diffusion
L’indice de re´fraction n est une proprie´te´ fondamentale de la propagation de la lumie`re
dans la matie`re. Il est de´fini, pour un milieu homoge`ne, comme le rapport entre la vitesse de
la lumie`re dans le vide a` la vitesse de la lumie`re dans ce milieu. Les cellules qui composent
les tissus biologiques sont constitue´es d’une grande varie´te´ d’organites et de mole´cules aux
indices de re´fraction distincts qui de´pendent de la longueur d’onde. La de´viation d’un photon
en fonction de sa longueur d’onde est appele´e dispersion, alors que l’effet global de redirection
des rayons lumineux est appele´ diffusion. Les photons sont disperse´s plus fortement par les
structures dont la taille est comparable a` la longueur d’onde et avec un indice de re´fraction
diffe´rent du milieu environnant. La diffusion Mie mode´lise l’effet de dispersion dans le cas ou`
les structures dispersantes sont sphe´riques (Kerker, 1969). La diffusion Rayleigh, qui est un
cas limite de la pre´ce´dente, mode´lise le cas ou` les structures sont beaucoup plus petites que
la longueur d’onde. La distribution des tailles de particules d’un milieu biologique n’e´tant
pas uniforme, la meilleure mode´lisation requie`re une combinaison de Mie et Rayleigh (Niemz,
2007). La lumie`re incidente sur certaines surfaces est quelquefois diffuse´e avec une longueur
d’onde diffe´rente de celle de la lumie`re incidente. Cette diffusion Raman est une collision
ine´lastique qui est le fruit d’une transition de la mole´cule diffusante a` un e´tat virtuel, puis
le retour a` un e´tat vibrationnel diffe´rent, et donc l’e´mission d’un photon d’e´nergie diffe´rente
(Wang et Wu, 2007). Le rendement de cette diffusion est faible, typiquement de 1 sur 105
photons, mais les signaux Raman sont tre`s riches spectralement et la plupart des mole´cules
biologiques ont une empreinte Raman spe´cifique (Romer et al., 2000).
Absorption
L’excitation, par un photon, d’une mole´cule ou d’un atome dans un e´tat e´nerge´tique supe´-
rieur est appele´e absorption. Si les niveaux d’e´nergie permettent une transition, toute l’e´nergie
du photon incident sera alors transfe´re´e a` un e´lectron de valence. Dans les tissus biologiques,
les absorbants principaux sont l’oxyhe´moglobine, la de´soxyhe´moglobine, la me´lanine, l’eau et
les lipides (Cope, 1991). Ces chromophores ont un spectre d’absorption caracte´ristique qui
aide a` les discriminer et a` quantifier leurs concentrations in vivo. La profondeur de pe´ne´tra-
tion de la lumie`re dans les tissus biologiques, limite´e par l’absorption, de´pend fortement de la
1. La norme ANSI Z136.1 limite l’exposition a` 200 mW/cm2 alors que l’intensite´ moyenne a` la surface de
la Terre due au soleil est de 140 mW/cm2.
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longueur d’onde. La feneˆtre spectrale la plus favorable, appele´e feneˆtre the´rapeutique, se situe
dans la re´gion proche-infrarouge (600-1000 nm), tel que montre´ a` la figure 3.1. En dehors
de cette re´gion, l’absorption forte de l’he´moglobine et de l’eau, pour les longueurs d’onde
infe´rieures et supe´rieures, respectivement, restreint l’examen optique a` une interrogation peu
profonde.
Relaxation radiative et non radiative
A` la suite d’une absorption photonique, l’e´lectron excite´ peut transiter a` son e´tat de base
par le processus radiatif de fluorescence, qui est d’un inte´reˆt particulier en imagerie. La re-
laxation s’accompagne alors de l’e´mission d’un photon de plus basse e´nergie, la diffe´rence
e´nerge´tique e´tant attribuable a` l’e´nergie injecte´e dans les modes vibrationnels et rotationnels
(Wang et Wu, 2007). Une mole´cule fluorescente est caracte´rise´e par son spectre d’e´mission,
son rendement quantique 2 et la dure´e de vie de l’e´tat excite´. Le contraste intrinse`que (au-
tofluorescence) des tissus biologiques peut eˆtre utilise´, ainsi que la fluorescence de compose´s
injectables ayant un haut rendement quantique et un comportement spectral favorable. Enfin,
un e´lectron excite´ peut e´galement perdre son e´nergie avec la seule redistribution intramole´-
culaire dans les modes vibratoires et rotationnels, puis par collision avec d’autres mole´cules
pour un transfert d’e´nergie translationnelle. On parle alors de relaxation photothermique ; cet
effet se traduit par un e´chauffement local du milieu (Moros, 2012).
3.2.2 Proprie´te´s optiques des tissus biologiques
Les effets de´crits pre´ce´demment peuvent eˆtre quantifie´s pour chaque tissu biologique. Le
coefficient d’absorption µa(r, λ) est de´fini comme la probabilite´ d’absorption d’un photon
dans un milieu par unite´ de distance parcourue. Sa re´ciproque est appele´e le parcours libre
moyen. Dans la feneˆtre proche infrarouge, la valeur de µa se situe a` 0,1-1 cm
−1 pour la plupart
des tissus (Wang et Wu, 2007). Le coefficient d’extinction m(λ) du chromophore m repre´sente
son absorption a` une concentration normalise´e. La figure 3.1 pre´sente les coefficients d’ab-
sorption line´ique des principaux chromophores endoge`nes dans la feneˆtre proche infrarouge.
Dans le cas le plus simple, le coefficient d’absorption d’un me´lange de M chromophores est





ou` Cm(r) est la concentration du chromophore m.
2. De´fini comme le taux de photons e´mis par photon absorbe´.
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Figure 3.1 Coefficients d’absorption line´ique des principaux chromophores endoge`nes dans la
feneˆtre proche infrarouge. Adapte´ de Weissleder (2001).
Le coefficient de dispersion µs(r, λ) est de´fini comme la probabilite´ de dispersion d’un
photon dans un milieu par unite´ de distance parcourue. Sa re´ciproque est appele´e le parcours
de dispersion moyen. Aussi, le coefficient de transport est de´fini comme la probabiblite´ par
unite´ de distance parcourue qu’un photon soit absorbe´ ou disperse´ :
µt
de´f
= µa + µs. (3.2)
Un e´ve´nement de dispersion entraˆıne une de´flection d’un photon par un angle θ par rapport
a` sa trajectoire initiale. La fonction de phase normalise´e Θ(sˆ′, sˆ) = Θ(θ) ou` θ de´f= sˆ′ · sˆ
repre´sente la probabilite´ de dispersion d’un photon dans la direction sˆ a` partir de la direction
sˆ′. L’approximation de la fonction de phase par la fonction de Henyey-Greenstein a montre´
une bonne concordance avec les observations expe´rimentales (Niemz, 2007) :
Θ(θ) =
1− g2
(1 + g2 − 2g cos(θ))3/2
, (3.3)
ou` g est l’anisotropie. Cette dernie`re est de´finie comme l’espe´rance du cosinus de l’angle :
g
de´f
= 〈cos(θ)〉. Si g = 0, alors la diffusion est isotropique, alors que si g = 1, la diffusion se fait
entie`rement vers l’avant. Pour la plupart des tissus biologiques, g prend une valeur entre 0,7
et 0,99 (Cheong et al., 1990).
A` cause de l’inhomoge´ne´ite´ des tissus, l’indice de re´fraction est le mieux repre´sente´ par
une valeur effective ge´ne´ralement conside´re´e comme interme´diaire entre celle de l’eau et celle
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des lipides (n ≈ 1, 4) (Ding et al., 2006). L’indice de re´fraction de la peau peut aussi eˆtre
utilise´ pour estimer les pertes par re´flexion spe´culaire en surface. Toutefois, il faut conside´rer
que la plupart des tissus biologiques ont une surface rugueuse, ce qui affecte la distribution
lumineuse a` l’inte´rieur des tissus en raison des pertes surfaciques dues a` une re´flection accrue
aux plus grands angles d’incidence (Splinter et Hooper, 2007). A` cause de l’inhomoge´ne´ite´
des tissus, l’indice de re´fraction est le mieux repre´sente´ par une valeur effective ge´ne´ralement
conside´re´e comme interme´diaire entre celle de l’eau et celle des lipides (n ≈ 1, 4) (Ding
et al., 2006). L’indice de re´fraction de la peau peut aussi eˆtre utilise´ pour estimer les pertes
par re´flexion spe´culaire en surface. Toutefois, il faut conside´rer que la plupart des tissus
biologiques ont une surface rugueuse, ce qui affecte la distribution lumineuse a` l’inte´rieur des
tissus en raison des pertes surfaciques dues a` une re´flection accrue aux plus grands angles
d’incidence (Splinter et Hooper, 2007).
Enfin, il faut souligner que la mesure des proprie´te´s optiques des tissus est difficile, parti-
culie`rement in vivo. La pre´sence ou l’absence de sang dans un tissu est le premier facteur de
discrimination entre les observations in vivo, in vitro ou ex vivo. Bien que certaines valeurs
soient disponibles dans la litte´rature, il subsiste une grande variabilite´ due a` la pre´paration
expe´rimentale et a` la me´thode de mesure, particulie`rement a` cause du degre´ d’exsanguina-
tion et de de´ge´ne´rescence des tissus pre´leve´s. La variabilite´ intersujet et la tempe´rature ont
e´galement une influence sur les caracte´ristiques mesure´es (Tsai et al., 2001).
3.2.3 Mode`le direct
Les e´ve´nements d’absorption ou de dispersion surviennent au fur et a` mesure que les
photons se propagent dans les tissus. Si on utilise une illumination laser, la cohe´rence de la
lumie`re incidente sera de´grade´e par les e´ve´nements de dispersion, jusqu’a` eˆtre comple`tement
perdue. Les re´gimes de propagation lumineuse sont ge´ne´ralement divise´s en trois : la lumie`re
non disperse´e, le re´gime quasi-ballistique ou` l’information sur la cohe´rence peut eˆtre utilise´e,
et le re´gime de diffusion.
De´finitions
La radiance (ou rayonnement lumineux ) ϕ(r, s, t) peut eˆtre de´finie comme la moyenne









ou` E est le champ e´lectrique, B est le champ magne´tique, µ est la perme´abilite´ du milieu,
r = (x, y, z) est la position, sˆ = (θ, φ) est la direction du flux et t est le temps. La radiance cor-
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respond au flux d’e´nergie d’un e´le´ment de surface par unite´ d’aire de la projection orthogonale
de cet e´le´ment sur le plan perpendiculaire a` la direction du flux (voir figure 3.2). Son unite´ est
W/(cm2sr). La radiance doit eˆtre interpre´te´e comme un flux quasi-monochromatique obtenue
par l’inte´gration de la radiance spectrale ϕν sur une bande fre´quentielle e´troite [ν, ν + ∆ν] :
ϕ(r, sˆ, t) = ϕν(r, sˆ, t)∆ν. (3.5)
L’intensite´ lumineuse 3 Φ(r, t) est de´finie comme e´tant le flux d’e´nergie par unite´ d’aire par
Figure 3.2 Flux e´nerge´tique passant a` travers un e´le´ment de surface dA sous-tendu par un
angle solide dΩ.
unite´ de temps sans e´gard a` la direction du flux (unite´ W/m2) ; elle est exprime´e comme la






ϕ(r, sˆ, t)dΩ. (3.6)







Son unite´ est J/m2.
3. Aussi appele´e taux de fluence ou densite´ photonique.
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E´quation du transport radiatif
L’e´quation du transport radiatif (RTE) 4 est une e´quation inte´gro-diffe´rentielle qui de´crit le
de´placement du flux d’e´nergie dans le temps (Glasstone, 1952; Davison, 1957; Case et Zweifel,
1967). La radiance est la variable de´pendante de la RTE. Les fondations de la the´orie du
transport reposent sur l’hypothe`se de particules migrantes qui n’interagissent pas entre elles.
On peut de´river heuristiquement la RTE du principe de conservation de l’e´nergie ou` on ne´glige
les effets des interfe´rences (cohe´rence et polarisation) ainsi que les effets non line´aires (p. ex.






+ sˆ · ∇+ µt(r)
)
ϕ(r, sˆ, t) = µs(r)
∫
Sn−1
Θ(sˆ′ · sˆ)ϕ(r, sˆ′, t)dsˆ′ + q(r, sˆ′, t) (3.8)
ou` q(r, sˆ′, t) est la distribution spatiale et angulaire de la source lumineuse, et c est la vitesse
de la lumie`re dans le milieu. Les proprie´te´s optiques (incluant µt, µs et les quantite´s relie´es)
sont conside´re´es invariantes dans le temps mais pas dans l’espace. La RTE stipule qu’un
faisceau lumineux perd de l’e´nergie a` travers la divergence et l’extinction (incluant l’absorp-
tion et la diffusion sortant du faisceau) et prend de l’e´nergie des sources lumineuses et de la
diffusion vers le faisceau (voir figure 3.3). Les solutions analytiques de la RTE sont difficiles
a` trouver pour une majorite´ de conditions frontie`res notamment parce qu’elle comprend 6
variables inde´pendantes (x, y, z, θ, φ, t) et par la complexite´ du terme de collision (Rouse et
Simons, 1978), soit le premier terme du membre de droite de l’e´quation 3.8. Il existe des
solutions pour des ge´ome´tries planes (Chandrasekhar, 1960), sphe´riques (Aronson, 1984) et
d’autres cas spe´ciaux (Alexandrov et al., 1993).
Puisqu’en photoacoustique la propagation acoustique s’effectue sur une e´chelle temporelle
beaucoup plus longue que le de´poˆt d’e´nergie (voir section 3.4.1), seule la RTE inde´pendante
du temps est ne´cessaire (Cox et al., 2012) :
(sˆ · ∇+ µt(r))ϕ(r, sˆ) = µs(r)
∫
Sn−1
Θ(sˆ′ · sˆ)ϕ(r, sˆ′)dsˆ′ + q(r, sˆ′). (3.9)
ou` ϕ(r, sˆ′) est maintenant utilise´ pour repre´senter la radiance inte´gre´e dans le temps.
E´quation de diffusion
Dans le re´gime ou` la diffusion pre´vaut, la propagation lumineuse peut eˆtre mode´lise´e
correctement par une approximation de la RTE, l’e´quation de diffusion, donne´e par (Patterson
4. Appele´e e´quation de Boltzmann dans le contexte de la the´orie cine´tique des gaz.
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Figure 3.3 Dispersion photonique dans un e´le´ment diffe´rentiel de volume.





+ µa(r)−∇ · (D(r)∇)
)
Φ(r, t) = S(r, t) (3.10)









ou` µ′s est le coefficient de dispersion re´duit de´fini par
µ′s
de´f
= µs(1− g). (3.12)
De fac¸on similaire, le coefficient de transport re´duit est de´fini par
µ′t
de´f
= µa + µ
′
s. (3.13)
La variable Φ(r, t) agit maintenant comme variable de´pendante. Cette e´quation est ob-
tenue de la RTE en ne´gligeant les termes d’ordre supe´rieur dans le de´veloppement en har-
moniques sphe´riques de la radiance (Arridge, 1999). Cette dernie`re devient alors presque
isotropique, ce qui re´duit a` quatre le nombre de degre´s de liberte´. La seconde approximation
faite pour justifier ce nouveau mode`le est que la variation relative de l’intensite´ lumineuse est
bien infe´rieure a` l’unite´ a` l’inte´rieur d’un parcours libre moyen. Ces deux conditions peuvent
eˆtre re´unies en une seule qui stipule que µ′s  µa, ce qui implique qu’en moyenne, un pho-
ton est disperse´ plusieurs fois avant d’eˆtre absorbe´ (Furutsu et Yamada, 1994). Jacques et
Pogue (2008) sugge`rent que µ′s/µa > 20 est une bonne limite pour utiliser l’approximation
de diffusion. Aussi, si des sources collime´es sont utilise´es, le point d’observation doit eˆtre
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suffisamment loin de celles-ci car la description de la radiance pre`s de la surface peut y eˆtre
errone´e. Cette dernie`re condition peut eˆtre relaxe´e si les sources sont isotropiques ou si l’ap-
proximation de delta-Eddington pour la fonction de phase normalise´e est utilise´e (Joseph
et al., 1976; Cong et al., 2007). Cette approche permet de tenir compte de l’anisotropie en
approximant la fonction de phase comme la somme d’une fonction delta et d’une fonction
lisse.
L’e´quation de diffusion peut eˆtre re´solue analytiquement pour des ge´ome´tries spe´cifiques.
Bien que moins pre´cise que la RTE ou la simulation Monte-Carlo, l’approximation de diffusion
demeure le mode`le le plus utilise´ en tomographie optique. L’e´quation est alors ge´ne´ralement
re´solue nume´riquement avec la me´thode des e´le´ments finis (FEM) ou des diffe´rences finies
(FDM), ce qui permet l’application a` des ge´ome´tries complexes. Si le coefficient d’absorption
est nul, l’e´quation se re´duit a` l’e´quation de diffusion de la chaleur.
Dans le re´gime diffusif pour un milieu infini et homoge`ne (µa(r) = µ
0
a, D(r) = D0) et une






ou` d est la distance de la source, F0 est la fluence initiale et µeff =
√
3µaµ′t est le coefficient
d’atte´nuation effectif pour la lumie`re diffuse, soit le facteur dominant pour de´terminer l’atte´-
nuation lumineuse lorsque d  1/µ′s. Aussi, la distance de pe´ne´tration δ de la lumie`re dans
un tissu est de´finie comme la distance suivant laquelle le taux de fluence atteint e−1 fois sa
valeur initiale. On a alors δ = 1/µeff .
Simulation Monte-Carlo
La me´thode Monte-Carlo consiste a` simuler la marche ale´atoire d’un grand nombre de
photons subissant tous les types d’e´ve´nements mode´lise´s par la RTE (Wang et al., 1995;
Banerjee et Sharma, 2010). Il s’agit donc de re´aliser une expe´rience pseudo-ale´atoire pour
chaque photon ou` les proprie´te´s optiques des tissus sont utilise´es pour mode´liser l’occurence
des e´ve´nements de dispersion et d’absorption ainsi que les angles de dispersion et la longueur
des pas. La fluence est ensuite calcule´e sur toute la population photonique pour de´terminer
la propagation lumineuse moyenne. La simulation Monte-Carlo est conside´re´e comme la me´-
thode donnant la meilleure estimation de la distribution lumineuse dans les tissus, pourvu
que le temps de simulation soit suffisant. Toutefois, elle ne´cessite l’allocation de ressources de
calcul conside´rables, particulie`rement si le nombre de photons simule´s est tre`s grand. L’utili-
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sation de processeurs graphiques pour paralle´liser les ope´rations permet de diminuer le temps
de calcul par un facteur de l’ordre de 102 (Fang et Boas, 2009).
3.3 Ultrasons
Introduction
Les ondes ultrasonores (US) sont des ondes de pression similaires aux ondes acoustiques
mais de´finies pour les bandes fre´quentielles au-dela` de la feneˆtre audible. Les particules du
milieu traverse´ par une onde effectuent alors un mouvement d’aller-retour autour de leur po-
sition d’origine, caracte´rise´ par un de´placement u = u(r, t) et a` une vitesse v = v(r, t), pour
induire une perturbation de la pression locale p = p(r, t). Les tissus biologiques contenant
e´norme´ment d’eau, on fait l’hypothe`se que les ondes US se propagent seulement longitudi-
nalement. En re´alite´, les tissus sont des solides e´lastiques qui peuvent e´galement subir des
contraintes de cisaillement, mais dans une moindre mesure (Sarvazyan et al., 1998). On consi-
de`re un milieu homoge`ne et isotropique ou` la masse volumique et la pression a` l’e´quilibre sont




Puisque l’onde longitudinale est irrotationnelle, on peut, pour simplifier la mode´lisation,
introduire le potentiel de ve´locite´ (φ) de´fini tel que
v = ∇φ. (3.16)










φ = 0 (3.18)
ou` ∇2 est le Laplacien en coordonne´es carte´siennes et cL est la vitesse longitudinale du son







ou` K est le module d’e´lasticite´ isostatique. Bien que la vitesse du son varie beaucoup en
fonction de la tempe´rature, sa variation en fonction de la fre´quence demeure faible entre
1 et 15 MHz (Szabo, 2004). En effet, la vitesse du son dans les tissus mous est d’environ
cL ≈ 1, 5 mm/µs, avec une variabilite´ d’environ 5 % (Duck, 1990).
La longueur d’onde λL est de´finie comme la distance entre deux points de phase constante
dans l’espace a` un instant donne´. La fre´quence ultrasonore f est relie´e a` cette quantite´ par
fλL = cL. L’onde est aussi caracte´rise´e par le nombre d’onde kL = ω/cL avec la fre´quence
angulaire ω = 2pif . Une solution spe´cifique importante a` l’e´quation d’onde est le phaseur
φ(r, t) = φ0(e
i(ωt−k·r) + ei(ωt+k·r)) (3.20)
ou` le vecteur d’onde k regroupe les composantes de la direction de propagation (k1, k2, k3)
selon les axes x, y et z. r est la position et φ0 est l’amplitude. En pratique, on mesurera, par
exemple, la pression de l’onde se dirigeant dans la direction positive :




= p0cos(ωt− k · r). (3.21)








ou` p(r, ω) est le phaseur de pression et v(r, ω) est le phaseur de ve´locite´ d’une particule.
L’impe´dance acoustique est un parame`tre tre`s important en imagerie ultrasonore parce qu’elle
de´termine l’amplitude des e´chos refle´te´s ou disperse´s par les tissus. L’unite´ de Z est le Rayleigh
(Rayl), ou` 1 Rayl = 1 Pa·s/m. Les valeurs typiques sont de l’ordre de 106 Rayl. Pour une
onde plane dans un milieu non visqueux, on aura une expression de la forme
Z = Z0 = ρ0cL. (3.23)
Enfin, l’intensite´ d’une onde ultrasonore est l’e´nergie moyenne transporte´e par unite´ d’aire











L’intensite´ instantane´e i(t) est de´finie comme la puissance instantane´e par unite´ d’aire :
i(t)
de´f
= dP/dA = v(t)dF/dA = p(t)v(t). (3.25)
5. Aussi appele´e impe´dance caracte´ristique.
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ou` pP et vP sont l’amplitude de la pression et de la ve´locite´ du milieu, respectivement.
Re´flection et re´fraction
Lorsqu’une onde ultrasonore plane rencontre l’interface entre deux milieux d’impe´dances
acoustiques diffe´rentes Z1 (milieu de l’onde incidente) et Z2, elle sera refle´te´e et re´fracte´e, a`
l’instar des rayons lumineux a` une interface optique soumise a` la loi de Snell-Descartes. Les







Z2 cos θi − Z1 cos θt









Z2 cos θi + Z1 cos θt
, (3.28)
ou` θi et θt sont respectivement les angles d’incidence et de transmission de´finis par rapport a`
la normale a` l’interface, et pr, pi et pt sont les pressions de re´flexion, d’incidence et de trans-
mission (Cobbold, 2007). Ce mode`le explique la formation de l’image des syste`mes d’imagerie
e´chographiques, qui sont base´s sur les re´flections d’ondes dues aux inhomoge´ne´ite´s pre´sentes
dans le milieu de propagation. Il explique e´galement l’extreˆme ne´cessite´ d’utiliser un milieu
de couplage ade´quat entre le transducteur et le spe´cimen d’imagerie pour e´viter les re´flexions
aux interfaces et les pertes subse´quentes de contraste. Aussi, si la normale d’une interface
pre´sente un grand angle par rapport a` la direction de l’onde incidente, comme c’est le cas
des surfaces courbes, la me´thode a` e´cho d’impulsion peut s’ave´rer inade´quate pour de´crire la
courbure.
Atte´nuation, absorption et diffusion
Une onde ultrasonore qui se propage dans un milieu he´te´roge`ne voit son intensite´ atte´nue´e
en fonction de la distance. En effet, la pression d’une onde plane unidimensionnelle paralle`le
a` l’axe des x, par exemple, de´croˆıt exponentiellement en fonction de la distance :
p(x) = p(0)e−αx (3.29)
ou` p(0) est la pression a` l’origine et α est le coefficient d’atte´nuation acoustique (Cobbold,
2007). L’atte´nuation peut eˆtre ne´glige´e sans complication pour les basses fre´quences ou de
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courtes distances, mais devient proble´matique lorsque la fre´quence augmente. En effet, pour
la plupart des tissus mous, une bonne approximation est donne´e par
α(f) = α0 |f |y (3.30)
ou` y se situe entre 1 et 2 (Duck, 1990), tandis que l’absorption classique peut seulement expli-
quer une de´pendance quadratique (y = 2) a` la fre´quence. Une atte´nuation α = 0, 6 dB/(cm ·
MHz) est souvent utilise´e comme valeur repre´sentative (Wells, 1999). L’absorption est le me´-
canisme dominant a` l’origine de l’atte´nuation et se traduit par une conversion de l’e´nergie de
l’onde en chaleur. Deux me´canismes principaux sont envisage´s pour l’expliquer : la viscosite´
du milieu, et un phe´nome`ne de relaxation lie´ au temps de retour des particules a` leur position
d’e´quilibre (Shung, 2006). Les pertes d’intensite´ sont aussi attribuables a` la diffusion due aux
inhomoge´ne´ite´s dont les dimensions sont infe´rieures ou comparables a` la longueur d’onde. Les
e´chos diffuse´s apparaissent dans les images ultrasonores sous une forme granulaire (speckle)
caracte´ristique de chaque type de tissu, ce qui aide a` les diffe´rentier.
Formation d’image
Si l’on ne´glige l’atte´nuation et la diffraction, l’e´cho rec¸u par le transducteur peut donc
eˆtre approxime´ par (Macovski, 1983)
p(t) = A
{







ou` A est une constante d’amplitude, pax(t) est l’impulsion se dirigeant dans la direction
axiale, l(r) est la largeur du faisceau dans les axes transverse et e´levationnel et R(r) est la
distribution tridimensionnelle des re´flecteurs ou diffuseurs. Le produit de convolution 3D est
repre´sente´ par le symbole ∗ ∗ ∗.
Si la distribution des diffuseurs est dense, les interactions diffuseur-diffuseur doivent aussi
eˆtre conside´re´es dans le mode`le de formation d’image (Cobbold, 2007). Le coefficent de re´tro-
diffusion acoustique peut eˆtre utilise´ pour quantifier le niveau de diffusion ; il est de´fini comme
la puissance re´trodiffuse´e par unite´ de volume par ste´radian par unite´ d’intensite´ incidente
(unite´ cm−1sr−1).
3.4 Photoacoustique
L’effet photoacoustique (PA) a d’abord e´te´ de´crit par Bell (1880). Lors d’une expe´rience
sur la transmission de signaux sonores sans caˆble, il soumit des mate´riaux a` une source de
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lumie`re solaire module´e par un disque troue´, produisant ainsi des sons audibles. La de´couverte
cre´a l’enthousiasme mais tomba dans l’oubli jusqu’a` ce que M.L. Viengerov la revisite en 1938
(Rosencwaig, 1980). Le regain d’inte´reˆt actuel semble avoir e´te´ provoque´ par les travaux de
Kreuzer et Patel (1971) sur la de´tection d’ultra-traces de gaz par l’effet PA induit par laser.
Rosencwaig et Gersho (1976) ont pose´ les bases the´oriques de l’effet photoacoustique dans
les solides. De nombreux autres mode`les ont e´te´ de´veloppe´s pour expliquer l’effet PA dans
la matie`re gazeuse et non gazeuse (Patel et Tam, 1981; Sigrist, 1986; Tam, 1986; Gusev et
Karabutov, 1991).
3.4.1 Ge´ne´ration par expansion thermique
Les ondes photoacoustiques sont ge´ne´ralement provoque´es par des effets photothermiques,
notamment l’e´lectrostriction, l’expansion thermique, l’ablation, la formation de plasma ou la
cavitation. L’effet photoacoustique par expansion thermique 6 est un me´canisme inte´ressant
pour l’imagerie me´dicale car il est non destructif et non invasif. Il peut eˆtre observe´ lorsque
l’absorption lumineuse ge´ne`re une hausse locale de tempe´rature ; la loi de Boyle-Gay-Lussac
pre´dit alors une augmentation nette du volume local. Dans certaines conditions, cette hausse
de tempe´rature produit une onde de pression dans le milieu. La ge´ne´ration PA peut eˆtre clas-
sifie´e en deux modes d’excitation : le mode de modulation continue, ou` le faisceau d’excitation
a un facteur de marche d’environ 50%, et le mode pulse´, ou` le faisceau posse`de un facteur
de marche tre`s faible mais une forte pointe de puissance. Dans le mode pulse´, l’excitation est
typiquement tre`s courte et la distance de propagation acoustique est ge´ne´ralement beaucoup
plus faible que la taille de l’e´chantillon. La forme d’onde PA est donc inde´pendante des re´-
flections aux frontie`res et l’e´chantillon est souvent conside´re´ d’e´tendue infinie, contrairement
au type continu ou` les interfe´rences entre les modes d’excitation de la source et les modes
vibrationnels de l’e´chantillon doivent eˆtre pris en compte. Conse´quemment, dans le domaine
de l’imagerie seuls les appareils de type pulse´ sont habituellement utilise´s.
Les e´quations line´arise´es de la dynamique des fluides pour la conservation de la masse,
du moment et de l’e´nergie sont, respectivement,
∂ρ
∂t








= ∇ · (κ∇T ) +H (3.34)
6. Aussi appele´ effet thermoe´lastique.
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ou` s est l’entropie associe´e a` la fluctuation de masse due a` l’onde acoustique, T est la tem-
pe´rature, κ est la conductivite´ thermique, H est l’e´nergie de´pose´e par le faisceau optique
incident par unite´ de volume et de temps et l’indice 0 indique une quantite´ de l’e´quilibre
initial (Morse et Ingard, 1968). Les pressions ge´ne´re´es en imagerie photoacoustique sont tre`s
faibles (de l’ordre du kPa), c’est pourquoi les effets non line´aires (p. ex. ge´ne´ration d’harmo-
niques) peuvent eˆtre ne´glige´s. La convection par le flux sanguin ou la perfusion sont e´galement
ne´glige´es, et la ve´locite´ initiale est conside´re´e nulle. L’apport d’e´nergie thermique re´sulte en
une hausse locale de tempe´rature typiquement infe´rieure a` 0,1 K, qui en ge´ne´ral s’accom-
pagne de variations dans la masse volumique ρ et la pression p, et qui satisfont la relation
thermodynamique
ρ = ρ0KTp− ρ0βT, (3.35)
ou` KT est la compressibilite´ isotherme (unite´ Pa
−1) et β est le coefficient d’expansion ther-
mique isobare (unite´ K−1), β de´f= (1/V )(∂V/∂T )p. Les e´quations 3.32 et 3.33 peuvent eˆtre
combine´es en e´liminant la ve´locite´ de la particule v. La divergence applique´e a` l’e´quation
3.33 nous me`ne a`
∇ · (∇p/ρ0) = −∇ · ∂v
∂t
(3.36)
tandis que la de´rive´e de l’e´quation 3.32 nous donne
∂2ρ
∂t2
= −ρ0∇ · ∂v
∂t
(3.37)
= ρ0∇ · (∇p/ρ0) (3.38)
et on peut e´crire
∂2
∂t2
(KTp− βT ) = ∇ · (∇p/ρ0) (3.39)
Pour un processus adiabatique re´versible, nous pouvons e´crire (Zemansky, 1996, p. 265)
ρ0T0s = ρ0CPT − T0βp, (3.40)




(ρ0CPT − T0βp) = ∇ · (κ∇T ) +H. (3.41)
La paire d’e´quations 3.39 et 3.41 de´crivant les perturbations dans la tempe´rature et la pression
doivent eˆtre re´solues simultane´ment. L’e´quation 3.41 peut eˆtre vue comme l’e´quation de
diffusion de la chaleur avec l’ajout d’un terme avec une de´pendance a` la pression pour tenir
compte du re´chauffement adiabatique ou` il y a une compression. L’e´quation 3.39 est une
e´quation pour la pression acoustique avec une vitesse du son isotherme et un terme de source
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qui de´pend du taux de variation de la tempe´rature. L’e´quation 3.41 peut eˆtre e´crite en fonction
du coefficient de Laplace γ = CP/CV , ou` CV est la capacite´ thermique a` volume constant, et















Lorsque γ ≈ 1, ce qui est une bonne approximation pour plusieurs fluides communs (γ =
1, 0152 pour l’eau a` 30 ◦C), le terme correspondant peut eˆtre ne´glige´. Aussi, dans certaines
conditions on peut ne´gliger le terme de conductivite´ thermique en posant κ ≈ 0. Soit
τp = d/cL la dure´e caracte´ristique de propagation acoustique, et τth = d
2/4αth le temps
de relaxation thermique 7, ou` d est la longueur caracte´ristique de la zone e´chauffe´e 8 et αth
est la diffusivite´ thermique du mate´riau. L’hypothe`se du confinement thermique est satisfaite
lorsque τp  τth, c’est-a`-dire lorsque la diffusion thermique prend beaucoup plus de temps


















qui se re´duit a` l’e´quation photoacoustique usuelle lorsque la masse volumique ρ0(r) et la









ou` Γ = c2Lβ/CP = β/(κρCV ) est un coefficient sans dimension appele´ parame`tre de Gru¨neisen,
qui repre´sente la fraction d’e´nergie thermique qui est convertie en pression. Lorsque la source
est stationnaire, elle est se´parable en composantes spatiales et temporelles,
H(r, t) = hr(r)ht(t) (3.45)
ou`
∫
ht(t)dt = 1 par commodite´. Si la fonction d’e´chauffement est temporellement gaussienne,





ou` τ est la constante de temps qui caracte´rise la dure´e de l’e´chauffement. Lorsque celle-ci
est beaucoup plus courte que le temps de voyage acoustique typique, τ  τp, alors la partie
temporelle de la source peut eˆtre approxime´e comme une impulsion de Dirac, ht(t) → δ(t)
7. Pour la plupart des tissus mous, αth ≈ 103 cm2 · s−1 Duck (1990). Avec d ≈ 1 mm, on a τth ≈ 10 µs.
8. Soit la taille de la cible absorbante ou la constante de de´croissance de la fonction d’illumination, s’il y
a lieu.
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quand T → 0. Cette condition, appele´e confinement de contrainte, est e´quivalente a` supposer
que toute l’e´nergie thermique est de´pose´e avant le changement de masse volumique. Mettre
ρ = 0 dans la relation ρ = ρ0KTp− ρ0βT donne la distribution initiale de pression
p0(r) = p|t=0(r) = (β/KT )T = Γ(r)hr(r). (3.47)
C’est cette pression que les syste`mes de tomographie photoacoustique essaient de retrou-






p = 0, (3.48)
avec les conditions initiales
p|t=0 = Γ(r)hr(r) et ∂p/∂t|t=0 = 0. (3.49)
Cette dernie`re condition signifie que le syste`me est a` l’e´quilibre au de´but d’une impul-
sion lumineuse. Donc, les caracte´ristiques temporelles et spatiales peuvent eˆtre de´duites de
la distribution d’e´nergie de´pose´e sans l’e´valuation d’inte´grales ou de re´soudre l’e´quation dif-
fe´rentielle. En ge´ne´ral, le de´poˆt spatial d’e´nergie est de´termine´ par l’absorption et la fluence :
hr(r) = η(r)µa(r)F (r) (3.50)
ou` η(r) est le rendement de conversion de l’e´nergie optique absorbe´e en chaleur. On a alors
p0(r) = Γ(r)η(r)µa(r)F (r). (3.51)
Dans l’hypothe`se d’un milieu inhomoge`ne au niveau de ρ0, l’e´quation doit eˆtre re´solue telle
quelle avec ou sans l’hypothe`se d’une illumination courte et re´sulte en des formes d’onde
complexes pour des ge´ome´tries simples et syme´triques (Diebold et al., 1991). Pour les tis-
sus mous, le facteur de conversion et le parame`tre de Gru¨neisen sont souvent approxime´s
par η ≈ 1 et Γ ≈ 0, 2 (Yao et Wang, 2013), et ils sont souvent conside´re´s invariants dans
l’espace. Dans le cas des nanotiges d’or et d’argent, plus de 99,9 % de l’e´nergie absorbe´e
est transforme´e rapidement en chaleur (Link et El-Sayed, 2000). Si des tissus caracte´rise´s
par µa = 0, 1 cm
−1 sont excite´s par une source homoge`ne de fluence F = 20 mJ/cm2, qui
correspond a` la norme d’exposition a` une lumie`re laser pour les applications photoacous-
tiques, alors hr = 2 mJ/cm
3 = 2 kPa. De plus, nous aurons T = hr/(ρCV ) = 0, 5 mK
et p0 = Γhr = 400 Pa. Les pressions ge´ne´re´es par l’effet photoacoustique sont donc tre`s
faibles en comparaison avec celles produites par des transducteurs ultrasonores en mode e´cho
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d’impulsion.
Notons que la capacite´ thermique massique et la vitesse du son de l’eau augmentent toutes
deux avec la tempe´rature (Duck, 1990), alors que l’effet inverse se produit pour les corps gras
(Bamber et Hill, 1979). Dans les deux cas, le coefficient de Gru¨neisen, et donc le signal
photoacoustique de´pend directement de la tempe´rature (Sigrist, 1986). Nume´riquement, une
hausse de tempe´rature de 10◦C dans un milieu homoge`ne ayant les meˆmes proprie´te´s que
l’eau peut causer une augmentation de 51 % du signal PA (Shah et al., 2008). Les mesures
photoacoustiques sont donc tre`s sensibles a` la tempe´rature du spe´cimen.
3.4.2 Solution du proble`me direct
L’e´quation photoacoustique (3.44) peut eˆtre re´solue par l’approche par la fonction de
Green. La fonction de Green est de´finie implicitement comme la re´ponse a` une source impul-






G(r, t; r′, t′) = −δ(r − r′)δ(t− t′) (3.52)
ou` r′ et t′ de´signent la localisation et le temps de survenue de la source. Dans l’espace infini,
et plus loin encore, la fonction de Green correspondant a` l’ope´rateur diffe´rentiel de l’e´quation
d’onde 3.52 est donne´e par
G(r, t; r′, t′) =
δ(t− t′ − |r − r′|/cL)
4pi|r − r′| (3.53)
qui repre´sente une onde sphe´rique impulsionnelle divergente partant de r′. En inte´grant la












qui repre´sente la solution ge´ne´rale de l’e´quation photoacoustique pour une source arbitraire.








G(r, t; r′, t′)hr(r′)δ′(t′)dr′dt′ (3.55)
ou` δ′ repre´sente la de´rive´e de la fonction de Dirac. En utilisant la proprie´te´ de cette dernie`re∫










(r, t; r′)dr′ (3.56)
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(r, t; r′)dr′. (3.57)
La solution de Poisson a` l’e´quation d’onde (Landau et Lifshitz, 1987) peut eˆtre de´rive´e des
deux e´quations pre´ce´dentes pour calculer une solution par l’inte´gration sur des surfaces sphe´-










|r − r′|dS. (3.58)
Dans le cas ou` les hypothe`ses de confinement ne seraient pas satisfaites, la fonction d’e´chauf-
fement doit eˆtre e´crite comme une convolution du profil temporel de l’illumination et de la
de´croissance exponentielle de la relaxation thermique. Le signal ge´ne´re´ par une source sphe´-
rique a une importance particulie`re en imagerie car une source e´tendue peut eˆtre subdivise´e
en petits volumes de sources qui contribuent tous au signal au point d’observation par la
superposition des signaux individuels. Les calculs nume´riques base´s sur les ondes photoa-
coustiques cylindriques sont difficiles d’application puisque la ge´ome´trie et les dimensions des
sources peuvent eˆtre varie´es. On conside`re, par exemple, une sphe`re de rayon RS suffisamment
mince pour eˆtre e´chauffe´e de manie`re homoge`ne par une impulsion temporelle. Le faisceau
laser, tre`s large compare´ aux dimensions de la sphe`re, est uniforme et a` incidence normale
sur celle-ci. Soit la fonction de Heaviside de´finie par
U(r) =
{
1 pour r ≥ 0,
0 pour r < 0,
(3.59)
ou` r est la coordonne´e radiale originant du centre de la sphe`re. La pression initiale peut
s’e´crire analytiquement par
p0(r) = p0U(r)U(Rs − r) pour 0 ≤ r < Rs. (3.60)




p0(r − cLt) + r + cLt
2r
p0(r + cLt) +
r − cLt
2r
p0(−r + cLt). (3.61)
Le premier terme de droite repre´sente une onde sphe´rique divergente, le second, une onde
sphe´rique convergente et le dernier terme repre´sente une onde sphe´rique divergente qui pro-
vient de l’onde initialement convergente vers le centre de la sphe`re. La pression initiale se
propage comme une onde de compression sphe´rique divergente, ce qui provoque la premie`re
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pointe de pression positive (voir figure 3.4). La perturbation de pression (augmentation lo-
cale) de´croˆıt de manie`re inversement proportionnelle au rayon a` cause de la conservation
de l’e´nergie. Une onde de rare´faction converge e´galement vers le centre de la sphe`re, l’am-
plitude de la rare´faction augmentant avec la meˆme de´pendance en 1/r. Apre`s un temps de
propagation t = RS/cL, le centre de la sphe`re connaˆıt une rare´faction comple`te, apre`s quoi
la pression retourne a` son e´tat d’e´quilibre. La rare´faction se traduit a` l’exte´rieur de la sphe`re
par le demi-cycle de pression ne´gative. La figure 3.5 montre les signaux the´oriques et ex-
pe´rimentaux ge´ne´re´s par des sources sphe´riques ou cylindriques homoge`nes, ainsi que par
une source sphe´rique inhomoge`ne. L’effet de filtrage produit par l’atte´nuation acoustique ou
l’instrument de mesure se traduit par la difficulte´ a` distinguer les signaux mesure´s, contrai-
rement aux formes d’ondes the´oriques. L’ondelette canonique re´sultante est tre`s similaire
en forme aux ondes bipolaires utilise´es en e´chographie, et aux splines quadratiques utilise´es
pour caracte´riser la re´gularite´ Lipschitz d’un signal (Mallat et Zhong, 1992; Mallat et Hwang,
1992).
Figure 3.4 Pression acoustique the´orique ge´ne´re´e par une source photoacoustique sphe´rique
homoge`ne. (a) De´veloppement de la pression sphe´rique transitoire. Adapte´e de Hoelen et Mul
(1999). (b) Profils de pression en fonction du temps a` diverse positions radiales [Ligne pleine :
2RS, ligne pointille´e : 6RS] du centre de la sphe`re.
3.4.3 Solution du proble`me inverse
Le proble`me inverse mentionne´ ici est le proble`me acoustique et non le proble`me optique
(voir section 8.3.3), qui est hors du champ d’application de cette the`se. Les signaux de pression
mesure´s en surface peuvent eˆtre utilise´s pour calculer la distribution acoustique initiale, qui est
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Figure 3.5 Formes d’onde photoacoustiques pour des impulsions lumineuses courtes. Colonne
de gauche : Pression photoacoustique the´orique P (unite´ arbitraire) en fonction du temps
adimensionnel pour (a) un cylindre, (b) une sphe`re homoge`ne et (c) une sphe`re avec une
absorption exponentiellement de´croissante. Colonne de droite : formes d’ondes expe´rimentales
obtenues en illuminant (a) un cylindre de 150 µm de rayon et (b) une gouttelette de 500 µm
de rayon. Les e´chelles temporelles et de tension sur l’oscilloscope sont respectivement de (a)
200 ns/div et 20 mV/div, (b) 500 ns/div et 50 mV/div. Les fluences laser e´taient de 60 et 20
J/m2, et les absorbances des fantoˆmes e´taient de 0, 5 cm−1 et 1, 4 cm−1. Adapte´ de Diebold
et al. (1991).
relie´e aux proprie´te´s du tissu. Diffe´rentes me´thodes de reconstruction tomographique ont e´te´
envisage´es, notamment la transforme´e de Radon dans le champ lointain (Kruger et al., 1999),
la sommation ponde´re´e ou` les poids sont de´termine´s expe´rimentalement (Hoelen et de Mul,
2000) et des re´troprojections temporelles sur des surfaces de de´tection sphe´rique, cylindrique
et planaire (Xu et Wang, 2005). La formule de reconstruction applicable de´pend largement
du montage utilise´ et des conside´rations pratiques de l’imagerie telles que les caracte´ristiques
du transducteur ultrasonore et l’accessibilite´ des surfaces pour l’enregistrement des de´cours
temporels. La ge´ome´trie planaire, telle que montre´e a` la figure 3.6, est souvent rencontre´e
a` cause de la ge´ome´trie typique des transducteurs d’utilisation clinique. Soit n et nm les
vecteurs unitaires pointants le long de l’axe des z et le long de la ligne joignant r et rm,
respectivement. On peut montrer que la distribution initiale de pression peut eˆtre calcule´e
comme (Xu et al., 2003)













ou` l’inte´gration se fait sur tout le plan de mesure et pour les signaux provenants de tous les
angles solides de 0 a` 2pi. En pratique, ces conditions ne sont jamais rencontre´es. Toutefois, le
facteur de ponde´ration [n · nm] favorise les signaux de provenance axiale.
Figure 3.6 Ge´ome´trie du proble`me inverse. Adapte´ de Xu et al. (2003).
Il faut noter que certaines configurations de de´tection, par exemple les transducteurs
focalise´s, ne ne´cessitent pas d’algorithme d’inversion e´tant donne´ qu’ils sont conside´re´s comme
un e´chantillonnage de la distribution initiale de pression (voir section 5.1.1). En the´orie, pour
la plus grande qualite´ d’image, les points de de´tection devraient entourer l’objet a` imager.
En pratique, de bonnes images peuvent eˆtre obtenues meˆme quand ce n’est pas le cas, par
exemple pour une surface de de´tection plane (Cox et al., 2012).
Enfin, quand on re´sout le proble`me inverse pour l’imagerie PA, on fait ge´ne´ralement
l’hypothe`se que le tissu est acoustiquement homoge`ne, a` la fois au niveau de la vitesse du
son et de la masse volumique. Cette approximation peut bien fonctionner en pratique mais
les he´te´roge´ne´ite´s introduisent des distorsions de phase qui peuvent causer des aberrations
ge´ome´triques (Cox et al., 2012).
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3.4.4 Conclusion
La me´thode Monte-Carlo est le standard de re´fe´rence pour mode´liser la propagation pho-
tonique, aussi elle pourrait eˆtre utilise´e pour estimer l’e´tendue de la distribution lumineuse
dans un fantoˆme nume´rique des tissus. Les signaux PA expe´rimentaux ont une forme tre`s
diffe´rente des re´sultats analytiques suite a` l’atte´nuation acoustique des hautes fre´quences.
Poursuivant l’objectif d’expe´rimenter cette technique, une meilleure compre´hension de l’effet
des parame`tres expe´rimentaux pourrait eˆtre obtenue efficacement par un mode`le prenant en
compte cette atte´nuation, comme la simulation acoustique. Aussi, les syste`mes d’imagerie
PA visent d’abord a` mesurer la distribution initiale de pression dans l’objet image´. Cette
pression est non seulement due a` la fluence et au coefficent d’absorption, mais e´galement aux
coefficients de Gru¨neisen et de conversion thermique.
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CHAPITRE 4
SIMULATION DU PROBLE`ME DIRECT
L’objectif de ce chapitre est d’e´tudier la faisabilite´ et les limites de l’imagerie photoacous-
tique pour des applications en profondeur, et ce, par la simulation du processus de formation
d’image. La simulation de signaux photoacoustiques est aise´ment se´parable en deux parties
distinctes, soit d’une part la simulation des trajectoires photoniques et d’autre part celle du
champ acoustique. Les simulations photoniques visent a` mesurer l’influence des parame`tres
optiques sur les profils de fluence, en particulier la de´pendance spectrale du coefficient d’ab-
sorption pour un volume de tissu re´aliste. Les simulations acoustiques ont pour but d’e´valuer
l’influence de diverses conditions expe´rimentales susceptibles d’affecter les signaux PA, no-
tamment la taille des sources, l’inhomoge´ne´ite´ de la distribution de pression initiale ou de
la vitesse du son ainsi que la bande passante du transducteur. Les signaux obtenus aideront
grandement a` formuler les attentes par rapport aux mesures dans des conditions expe´rimen-
tales re´elles.
4.1 Simulation Monte-Carlo
La me´thode de Monte-Carlo permet de simuler le transport photonique re´solu en temps
dans un milieu diffusant tridimensionnel. Les valeurs des distributions spatiales des proprie´te´s
des tissus, soient µa, µs et g, sont alors fixe´es par l’usager. Des photons sont lance´s dans le
volume et leur « destine´e» est re´e´value´e a` chaque pas temporel de calcul ; la sommation sur
l’ensemble de la dure´e de la simulation donne alors une estimation de la fluence. Le logiciel
Monte-Carlo eXtreme (MCX) a e´te´ employe´ a` cette fin (Fang et Boas, 2009). Lorsqu’utilise´
avec une carte graphique, il permet de paralle´liser le lancement des photons, ce qui dimi-
nue grandement le temps de calcul par rapport a` l’utilisation d’un seul processeur. Dans le
contexte de ce projet, ce type de simulation permet d’abord d’estimer la profondeur de pe´-
ne´tration lumineuse en fonction des parame`tres optiques. L’absorption dans les tissus est ici
conside´re´e comme de´pendant seulement des coefficients d’extinction et des concentrations en
oxyhe´moglobine (CHbO2), en de´soxyhe´moglobine (CHb) et en eau (CW ). Le coefficient d’ab-
sorption spectral µa(λ) est approxime´ par la combinaison line´aire des coefficients d’absorption
de ces trois principaux constituants :
µa(λ) = SB (sO2 · µa,HbO2(λ) + (1− sO2)µa,Hb(λ)) + SWµa,W (λ) (4.1)
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ou` sO2 = CHbO2/(CHbO2 + CHb) est la saturation en oxyge`ne de sang mixte arte´rio-veineux,
et SB et SW sont les fractions volumiques de sang et d’eau, respectivement, pour chaque tissu
(Brown et al., 1997). Ces valeurs peuvent eˆtre choisies de manie`re heuristique pour assurer
la correspondance avec les donne´es d’absorption pre´sentement disponibles dans la litte´rature
(Alexandrakis et al., 2005). Le coefficient de dispersion re´duit µ′s est quant a` lui approxime´
par la fonction empirique
µ′s(λ) = aλ
−b, (4.2)
ou` a et b sont des constantes qui de´terminent les variations spectrales de chaque tissu (Alexan-
drakis et al., 2005).
Une premie`re se´rie de simulations ont e´te´ effectue´es dans le but d’e´tablir la profondeur
de pe´ne´tration pour un cas d’absorption maximal - du sang total -, et un cas de diffusion
typique. Le logiciel MCX a e´te´ utilise´ avec une carte graphique GeForce GTX280 (Nvidia
Corporation, Santa-Clara, Californie) et un processeur double Intel Xeon cadence´ a` 2,83 GHz
pour simuler un domaine de taille 50x50x50 mm3 avec des voxels isotropiques de 1 mm. La
simulation a e´te´ re´pe´te´e 100 fois, et 107 photons ont e´te´ injecte´s a` chaque re´pe´tition, et ce,
pour des contraintes de me´moire de calcul. La fluence a e´te´ approxime´e par la sommation
des intensite´s lumineuses sur la plage [0, 3 ns] avec un pas de temps de 0,2 ns. Deux types
d’illumination ont e´te´ utilise´es, soit une source unique collime´e ayant un diame`tre de 0,8
mm, mais e´galement une combinaison de sources reproduisant les positions et les angles des
fibres optiques du syste`me commercial Vevo LAZR (Visualsonics, Toronto, Ontario). Cet
assemblage comprenait 24 sources collime´es de 0,8 mm de diame`tre dispose´es en range´es, au
pourtour de l’emplacement du transducteur central. La se´paration entre les fibres est de 2
mm a` l’inte´rieur d’une range´e, et de 6 mm entre les range´es. Chaque range´e e´tait dirige´e
vers l’inte´rieur de manie`re a` former un angle d’illumination de 30 ◦ par rapport au plan
central. Les valeurs de µa,HbO2(λ) et µa,Hb(λ) ont e´te´ obtenues a` partir des donne´es tabule´es
pour l’absorbance a` une saturation en oxyge`ne de 99 % et une concentration en he´moglobine
correspondant a` 150 g/L avec un poids mole´culaire de 64,5 kDa (Prahl, 1999). Les parame`tres
optiques de l’eau sont tire´s de Hale et Querry (1973). La figure 4.1 montre la fluence moyenne´e
telle que simule´e par MCX pour deux se´ries de valeurs des parame`tres optiques et les deux
types d’illumination de´crits pre´ce´demment. Les images du haut ont e´te´ re´alise´es avec les
valeurs typiques d’un milieu diffusant dans la feneˆtre proche-infrarouge (Wang et Wu, 2007),
alors que les figures du bas ont e´te´ produites avec les valeurs associe´es au sang total a` 680
nm. Le volume e´tait conside´re´ comme comple`tement homoge`ne.
L’e´cart entre les voxels les plus riches en photons et les voxels de´favorise´s e´tant de plu-
sieurs ordres de grandeur, une compression logarithmique a e´te´ applique´e sur les densite´s
afin de pouvoir en appre´cier visuellement les formes. Les re´sultats de simulation montrent
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Figure 4.1 Simulation Monte-Carlo pour un volume homoge`ne. Les images correspondent
a` log(F (r)) vues en coupe avec une [(a), (c)] source d’illumination ponctuelle ou une [(b),
(d)] source d’illumination multiple a` 24 faisceaux. La disposition de cette source est indique´e
dans le texte. Les parame`tres optiques ont e´te´ fixe´s a` [(a), (b)] g = 0, 9 µa = 0, 01 mm
−1 et
µs = 10 mm
−1 ; [(c) et (d)] : g = 0, 9 µa = 0, 434 mm−1 et µs = 17, 98 mm−1. Les coupes
montre´es sont (coin supe´rieur gauche) z = 5 mm, (coin supe´rieur droit) y = 25 mm et (coin
infe´rieur) x = 25 mm.
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une pre´dominance e´vidente de l’absorption pour les parame`tres sanguins a` 680 nm, ou` la
fluence maximale se concentre a` 1-2 mm sous la source. Au contraire, les parame`tres op-
tiques «typiques» entraˆınent une diffusion sur une distance conside´rablement plus grande,
et la profondeur de pe´ne´tration y est augmente´e. Dans l’approximation de diffusion, les pho-
tons collime´s lance´s dans le milieu cre´ent un centre de diffusion apparent se trouvant a` 1/µ′s
derrie`re le point de lancement (Jacques et Pogue, 2008), ce qui correspond bien aux re´sul-
tats de la sous-figure du haut, ou` le centre se situe a` 1-2 mm sous la surface. Bien que la
fluence maximale en surface soit susceptible d’y ge´ne´rer un signal photoacoustique fort, un
plus grand nombre de photons sont disponibles en profondeur pour des re´gions d’inte´reˆt ab-
sorbantes. L’individualite´ des fibres de la source d’illumination multiple ressort peu pour les
deux se´ries de parame`tres, bien que les deux range´es de fibres soient beaucoup plus visibles
sur les donne´es sanguines. Au niveau de l’intensite´ de la fluence, elle demeure du meˆme ordre
de grandeur jusqu’a` environ 1 cm de profondeur pour le milieu diffusant, comparativement
a` 1 mm pour le sang. Meˆme si les vaisseaux sanguins demeurent un cas d’absorption maxi-
male dans la feneˆtre conside´re´e, la de´pendance spectrale de µa,HbO2(λ), µa,Hb(λ) et µa,W (λ)
est susceptible d’affecter la fluence dans tous les tissus irrigue´s. Cette influence peut eˆtre
Figure 4.2 Fantoˆme nume´rique avec segment vasculaire pour simulation Monte-Carlo. (a)
Repre´sentation des segments d’air (gris), de peau (rouge) et de sang (vert). Les voxels restants
du volume de 50x50x50 (mm) sont conside´re´s comme du tissu adipeux. (b) Les sources sont
dispose´es en deux segments paralle`les dans le plan xy (jaune).
quantifie´e par la cre´ation d’un fantoˆme nume´rique comprenant l’organe d’inte´reˆt et son mi-
lieu environnant. Ainsi, la figure 4.2 montre un tel fantoˆme constitue´ d’un embranchement
vasculaire situe´ a` 4 mm sous la peau, et dont l’e´paisseur a e´te´ fixe´e a` 1 mm. Outre ces deux
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re´gions, le volume restant a e´te´ conside´re´ comme du tissu adipeux, relativement diffusant. Les
parame`tres assigne´s a` chaque organe ont e´te´ estime´s sur la base de mesures expe´rimentales
collige´es par Alexandrakis et al. (2005) et montre´es au tableau 4.1. Les coefficients re´sultants
µa(λ) et µ
′
s(λ) sont montre´s a` titre indicatif au tableau 4.2 pour les longueurs d’onde mini-
male et maximale de 680 et 970 nm. La simulation Monte-Carlo a e´te´ effectue´e avec MCX
sur la plage 680-970 nm et la fluence re´sultante a e´te´ moyenne´e pour chaque segment. La
figure 4.3-(a) montre les valeurs de la fluence incidente sur le tissu adipeux et le comparti-
ment vasculaire en fonction de la longueur d’onde d’illumination, normalise´es par rapport a`
leurs valeurs a` 680 nm. La figure 4.3-(b) montre quant a` elle les valeurs de la pression initiale
moyenne p(r) = µa(r)F (r) calcule´e pour chaque segment et e´galement normalise´e par rap-
port a` 680 nm. On conside`re alors une conversion totale de l’e´nergie optique en pression. La
figure 4.3-(a) montre que la fluence moyenne incidente sur le vaisseau a` 970 nm est environ
40 % infe´rieure a` celle a` 680 nm, tandis qu’elle est de plus de 75 % infe´rieure pour le tissu
adipeux.
Tableau 4.1 Parame`tres spectraux de simulation des tissus
Tissu a b SB sO2 SW
Peau 2850 1,1 0,06 0,75 0,5
Sang 133 0,66 1,0 0,75 0
Tissu adipeux 38 0,53 0,0033 0,7 0,5
Tableau 4.2 Coefficients optiques des tissus
Tissu λ (nm) µa (1/mm) µs (1/mm) g n
Peau 680 0,0263 21,83 0,90 1,44
970 0,0540 14,77 0,90 1,44
Sang 680 0,434 17,96 0,99 1,35
970 0,524 14,21 0,99 1,35
Tissu adipeux 680 0,018 11,98 0,94 1,35
970 0,0242 0,927 0,94 1,35
Une fois ponde´re´e par µa(λ), la pression initiale moyenne sur le segment vasculaire de-
meure 30 % infe´rieure a` sa valeur a` 680 nm. La figure 4.4 montre la pression initiale calcule´e
sur tout le volume pour ces longueurs d’ondes. Cette dernie`re figure montre bien l’influence
spectrale de la source d’illumination inde´pendamment de la puissance de celle-ci, qui en
pratique varie souvent selon λ.
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Ces re´sultats ont une implication sur les attentes expe´rimentales. En effet, ils sugge`rent
une diminution du contraste de l’aorte par rapport aux tissus diffusants adjacents pour les
longueurs d’onde e´leve´es dans la feneˆtre proche infrarouge. Conse´quemment, si l’interrogation
est limite´e a` une seule longueur d’onde, il est pre´fe´rable de proce´der aux environs de 680 nm,
ce qui maximisera le contraste.
Figure 4.3 Simulation Monte-Carlo pour un fantoˆme nume´rique avec compartiment vasculaire.
(a) Fluence pour deux segments en fonction de λ, normalise´e par les valeurs correspondantes
a` 680 nm. (b) Pression initiale p(r) = µa(r)F (r) pour deux segments, normalise´e par les
valeurs correspondantes a` 680 nm.
4.2 Propagation acoustique
Les simulations acoustiques ont pour but d’e´valuer l’influence de diverses conditions ex-
pe´rimentales susceptibles d’affecter les signaux PA mesure´s, et ainsi de pre´dire l’allure des
signaux expe´rimentaux. Pour ce faire, les fantoˆmes nume´riques offrent un acce`s direct au
champ de pression acoustique simule´ et permettent notamment d’e´tudier l’effet des transduc-
teurs mode´lise´s.
Nous avons utilise´ la boˆıte a` outils k-Wave pour Matlab afin de simuler la propagation
ultrasonore pour le mode`le direct (Treeby et Cox, 2010). L’une des forces de ce logiciel est sa
capacite´ de pouvoir spe´cifier une loi de puissance arbitraire pour l’absorption acoustique. Il
peut e´galement supporter les he´te´roge´ne´ite´s du milieu pour la masse volumique et la vitesse du
son. L’utilisation de la transforme´e de Fourier dans le calcul des de´rive´es spatiales requie`re un
espacement de la grille de calcul d’environ un tiers de la longueur d’onde, ce qui le rend efficace
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Figure 4.4 Simulation Monte-Carlo pour un volume inhomoge`ne avec une source d’illumi-
nation multiple. Les images correspondent a` log(µa(r)F (r)) vues en coupe avec une source
d’illumination multiple a` (a) 680 nm et (b) 970 nm. Les coupes montre´es sont (coin supe´rieur
gauche) z = 5 mm, (coin supe´rieur droit) y = 25 mm et (coin infe´rieur) x = 25 mm.
au niveau du fardeau calculatoire. La vitesse du son cL et l’espacement de la grille dans chaque
direction (∆x, ∆y et ∆x) de´terminent la fre´quence maximale propage´e par le milieu simule´,
soit ici fmax = cL/(2∆x) puisque l’espacement a e´te´ fixe´ e´galement dans chaque direction.
Les simulations acoustiques possibles sont innombrables, mais celles choisies sont destine´es a`
simuler certaines conditions expe´rimentales susceptibles de survenir et a` reconnaˆıtre le profil
des signaux mesure´s. En particulier, on simulera en trois dimensions le proble`me de valeur
initiale repre´sente´ par l’e´quation 3.43 avec un espacement de la grille dans chaque dimension
de ∆x = 50 µm et un pas temporel de 10 ns. Soit une source de pression sphe´rique et trois
points de mesures a` diverses distances de celle-ci, tel que montre´ a` la figure 4.5. La figure
4.6 montre les signaux de pression simule´s pour une source sphe´rique homoge`ne de rayon
RS = 8∆x et d’amplitude unitaire, avec un support fre´quenciel simule´ de 15 MHz et une
atte´nuation acoustique du milieu fixe´e a` une valeur nulle. A` ce stade, le transducteur est
conside´re´ comme ide´al. Le profil de pression simule´ est semblable au profil the´orique (voir
3.4) mis a` part l’atte´nuation des hautes fre´quences. La de´croissance de l’amplitude en fonction
de la distance de mesure re´ve`le e´galement la nature exponentielle de l’atte´nuation due a` la
ge´ome´trie. On fait d’abord varier le volume de la sphe`re en le diminuant a` 4∆x. Les pressions
re´sultantes sont montre´es a` la figure 4.7. Les signaux sont tous normalise´s par rapport au
maximum du point de mesure le plus e´loigne´. La re´duction de moitie´ du diame`tre de la source
se traduit par une augmentation de la fre´quence fondamentale du spectre, d’ou` l’atte´nuation
encore plus prononce´e des hautes fre´quences. L’augmentation du diame`tre a` 12∆x produit
bien l’effet inverse, tel qu’on peut le constater a` la figure 4.8.
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Figure 4.5 Simulation d’une source acoustique sphe´rique.
Figure 4.6 Profils de pression pour une source acoustique sphe´rique de 8∆x de rayon. Gauche :
Profils temporels pour des points d’observation situe´s a` un rayon RS e´gal a` (de gauche a`
droite) 10∆x, 25∆x, 40∆x et 60∆x. Droite : Spectre fre´quentiel pour RS = 25∆x.
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Figure 4.7 Profils de pression pour une source acoustique sphe´rique de 4∆x de rayon. Gauche :
Profils temporels pour les rayons RS du point d’observation (de gauche a` droite) a` 10∆x,
25∆x, 40∆x et 60∆x. Droite : Spectre fre´quentiel pour RS = 25∆x.
Figure 4.8 Profils de pression pour une source acoustique sphe´rique de 12∆x de rayon.
Gauche : Profils temporels pour les rayons RS du point d’observation (de gauche a` droite) a`
10∆x, 25∆x, 40∆x et 60∆x. Droite : Spectre fre´quentiel pour RS = 25∆x.
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L’effet de l’augmentation de l’exposant y pour l’atte´nuation acoustique peut eˆtre visua-
lise´ aux figures 4.9 et 4.10, ou` sont e´galement montre´s les spectres de la simulation sans
atte´nuation a` rayon e´gal. La figure 4.9 montre le cas ou` y = 1, 5 et α0 = 0, 75, soit une
atte´nuation re´aliste des tissus mous (Duck, 1990). Pour les faibles distances conside´re´es dans
la simulation, l’amplitude de chaque signal de pression pre´sente une diffe´rence de l’ordre de
1 % avec le profil simule´ sans atte´nuation. La figure 4.10 montre le cas d’une atte´nuation
α = 2 dB/(cm · MHz1,5). Une diffe´rence d’amplitude est observable sur les profils tempo-
rels par rapport aux pre´ce´dents, et celle-ci peut eˆtre attribue´e a` l’atte´nuation des hautes
fre´quences graˆce a` la comparaison des spectres. Toutefois, cette atte´nuation acoustique de-
meure relativement faible pour la gamme de fre´quences conside´re´es. Les simulations suivantes
ont toutes e´te´ effectue´es avec α = 0, 75 dB/(cm ·MHz1,5).
Figure 4.9 Profils de pression pour une source acoustique sphe´rique de 8∆x de rayon et une
atte´nuation acoustique de 0, 75 dB/(cm ·MHz1,5). Gauche : Profils temporels pour les rayons
RS du point d’observation (de gauche a` droite) a` 10∆x, 25∆x, 40∆x et 60∆x. Droite : Spectre
fre´quentiel pour RS = 25∆x ou` l’atte´nuation est fixe´e a` [Courbe noire] α = 0 dB/(cm·MHz1,5)
et [Courbe rouge] α = 0, 75 dB/(cm ·MHz1,5) .
4.2.1 Limitation de la bande passante
Jusqu’a` pre´sent, le transducteur a e´te´ conside´re´ comme ide´al et sa sortie refle`te exactement
la pression mesure´e. Toutefois, en re´alite´ le signal e´lectrique u(t) en sortie du transducteur
est donne´ par le produit de convolution
u(t) = p(t) ∗ h(t) + n(t) (4.3)
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Figure 4.10 Profils de pression pour une source acoustique sphe´rique de 8∆x de rayon et une
atte´nuation acoustique α = 2 dB/(cm ·MHz1,5. Gauche : Profils temporels pour les rayons RS
du point d’observation (de gauche a` droite) a` 10∆x, 25∆x, 40∆x et 60∆x. Droite : Spectre
fre´quentiel pour RS = 25∆x ou` l’atte´nuation est fixe´e a` [Courbe noire] α = 0 dB/(cm·MHz1,5)
et [Courbe rouge] α = 2, 0 dB/(cm ·MHz1,5) .
ou` p(t) est le signal de pression incident sur le transducteur, h(t) est la re´ponse impulsion-
nelle de celui-ci et n(t) repre´sente l’apport du bruit. En pratique, l’e´troitesse de la bande
passante des transducteurs est un important facteur expe´rimental. La simulation du filtrage
des signaux de pression par la re´ponse fre´quentielle de transducteurs a donc e´te´ effectue´e.
La figure 4.11 montre le re´sultat de la convolution d’une des ondelettes de pression pre´ce´-
dentes, principalement centre´e sur 2,5 MHz, avec deux filtres passe-bande ayant Q = 80 %
centre´s a` 1 et 5 MHz. Les signaux re´sultants sont grandement distortionne´s, particulie`rement
avec le filtre de 1 MHz ou` une plus grande part de l’e´nergie est perdue. Les signaux filtre´s
pre´sentent des oscillations secondaires dans le domaine temporel, conse´quences de l’aplatisse-
ment dans le domaine spectral. L’uniformite´ de la distribution initiale de pression a` l’inte´rieur
de la structure absorbante a e´galement un impact sur la forme des signaux de pression e´mis.
Meˆme si l’on conside`re que les parame`tres optiques sont homoge`nes pour toute une structure,
l’absorption pre´fe´rentielle en superficie due a` une plus grande fluence peut suffire a` produire
des effets mesurables. Par exemple, la figure 4.12 montre les re´sultats de simulation ou` la
pression initiale est un gradient, ce qui peut mode´liser ade´quatement l’absorption progressive
de la lumie`re lors de son passage a` travers un vaisseau ou un tube. La forme ge´ne´rale des
profils observe´s est semblable au profil analytique de la figure 3.5-(c), bien que des diffe´rences
soient tre`s visibles. Dans le cas expe´rimental, il faut donc s’attendre a` ce que des structures
optiquement tre`s absorbantes influencent grandement la distribution initiale de pression a`
l’inte´rieur de la structure via le profil de fluence. La figure 4.14 montre les re´sultats d’autres
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combinaisons entre la taille de la source, le type de source et la fre´quence centrale du filtre
passe-bande. En particulier, s’il e´tait e´tendu dans une dimension le profil du haut re´sulterait
en une image PA bidimensionnelle ou` le contraste serait surtout ge´ne´re´ aux contours de l’ob-
jet. Ces re´sultats te´moignent de la tre`s grande varie´te´ des profils temporels qu’il est possible
d’obtenir suite a` la limitation de la bande passante.
4.2.2 Vitesse du son
Aussi, tous les milieux ont e´te´ conside´re´s comme e´tant homoge`nes par rapport a` la vitesse
du son. Cependant, on sait que la valeur de ce parame`tre varie selon le tissu biologique. Dans
le cas des fantoˆmes d’imagerie mole´culaire, souvent constitue´s de tubes de polyme`res remplis
d’une solution contenant l’agent de contraste, il est raisonnable de conside´rer que le tube
puisse affecter le signal transmis. Ainsi, la figure 4.13 montre les profils de pression d’une
source constitue´e d’une sphe`re et d’une coquille exte´rieure. Par ailleurs, l’absorption est tout
de meˆme conside´re´e homoge`ne pour l’ensemble de la source. Une variation significative de la
vitesse du son (cas (a) : +53 %, et (d) : -33 %) entraˆınent une distortion apparente du profil du
pression, tandis que des variations plus faibles (cas (b) et (c), +7 % et +20 % respectivement)
causent une distortion plus subtile mais tout de meˆme perceptible visuellement.
4.3 Conclusion
Ce chapitre avait pour objectif d’e´tudier diverses conditions susceptibles de survenir ex-
pe´rimentalement afin de les reconnaˆıtre a` partir des mesures. La simulation des profils de
pression a notamment permis de constater que les signaux photoacoustiques peuvent posse´-
der une grande largeur de bande si l’objet image´ contient des structures de tailles variables.
La limitation de la bande passante des transducteurs peut donc cre´er une perte conside´rable
d’e´nergie transmise, et par conse´quent un de´ficit d’information sur la source. Les inhomoge´-
ne´ite´s au niveau de la vitesse du son autour de la source photoacoustique peuvent e´galement
cre´er des distortions apparentes. Enfin, pour un volume simulant une application vasculaire,
la de´pendance spectrale du coefficient d’absorption pour des tissus diffusants entraˆıne une
variation marque´e de la fluence incidente sur les structures plus profondes.
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Figure 4.11 Effets de la re´ponse impulsionnelle du transducteur sur les profils de pression.
La source est sphe´rique et homoge`ne de 4∆x de rayon. (a) et (c) : [Courbe pleine] Profil
temporel de la pression mesure´e a` RS = 25∆x, [Courbe tirete´e] Profil de la pression apre`s
filtrage avec un filtre gaussien avec Q = 80 % et centre´ a` (a) 1 MHz ou (c) 5 MHz. (b) et (d) :
[Courbe noire pleine] Spectre du signal de pression simule´, [Courbe noire tirete´e] Re´ponse
fre´quentielle du filtre, [Courbe rouge pointille´e] Spectre du signal apre`s filtrage.
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Figure 4.12 Profils de pression pour une source sphe´rique avec un gradient de pression. Le
gradient de pression initiale e´tait uniforme pour les valeurs de rayons variant entre 0 et 9∆x,
soit la taille de la source.
Figure 4.13 Profils de pression pour une source sphe´rique avec une coquille. La source est
constitue´e d’une sphe`re inte´rieure (0 ≤ r < 5∆x) ou` cL = 1 500 m/s et d’une coquille
exte´rieure (5∆x ≤ r ≤ 8∆x) avec (a) cL = 2 300 m/s, (b) cL = 1 600 m/s, (c) cL = 1 800 m/s
et (d) cL = 1 000 m/s.
57
Figure 4.14 Profils de pression apre`s filtrage passe-bande. Gauche : Profils temporels de
la pression mesure´e a` RS = 25∆x, apre`s filtrage avec un filtre gaussien avec Q = 80 %. (a)
Source sphe´rique et homoge`ne de 12∆x de rayon, filtre centre´ a` 15 MHz. (b) Source sphe´rique
et homoge`ne de 4∆x de rayon, filtre centre´ a` 15 MHz. (c) Source sphe´rique de 9∆x de rayon
avec un gradient de pression, filtre centre´ a` 8 MHz. Droite [(b) et (d) et (f)] : Spectres associe´s
respectivement a` (a), (c) et (e). [Courbe noire pleine] Spectre du signal de pression simule´,




CONCEPTION ET DE´VELOPPEMENT DE L’INSTRUMENTATION
L’un des principaux objectifs de ce projet est de concevoir un syste`me d’imagerie pho-
toacoustique pour le petit animal. L’appareil conc¸u devra permettre d’obtenir un contraste
endoge`ne pour l’imagerie in vivo d’arte`res chez la souris, par exemple. Par ailleurs, il de-
vra e´galement fournir un contraste e´chographique afin de valider l’emplacement de la re´gion
d’inte´reˆt.
La premie`re section de ce chapitre consiste en une revue des principaux syste`mes d’ima-
gerie photoacoustique existants. Les contraintes lie´es aux dispositifs de de´tection et d’illumi-
nation seront notamment pre´sente´es. L’approche retenue, base´e sur l’utilisation d’un trans-
ducteur monoe´le´ment commercial balaye´ me´caniquement, sera ensuite de´crite par type de
composantes.
5.1 Revue de litte´rature
Les applications de l’effet photoacoustique sont varie´es. L’effet PA est le plus couramment
utilise´ pour l’analyse spectroscopique et calorime´trique de surfaces de solides et de traces ga-
zeuses (Rothberg et al., 1983). Dans le contexte de l’imagerie me´dicale, les premiers montages
sont apparus au de´but des anne´es 1990 et utilisaient des lampes flash au ne´on avec des im-
pulsions lumineuses de l’ordre de la microseconde (Oraevsky et al., 1994; Kruger et al., 1995).
Le remplacement de ces lampes par des lasers a` impulsion de l’ordre de la nanoseconde a
grandement simplifie´ la reconstruction d’image.
Au niveau des applications actuelles de la photoacoustique, les appareils de microscopie
fonctionnelle demeurent les plus re´pandus, avec une re´solution spatiale maximale de l’ordre
de quelques µm (Ku et al., 2010). La microscopie PA a entre autres e´te´ applique´e a` l’imagerie
de la microcirculation (Zhang et al., 2006; Zemp et al., 2007; Hu et al., 2009), de cellules (Tan
et al., 2011) et de me´lanomes (Oh et al., 2006). Dans le contexte des appareils de´die´s aux
e´tudes chez le petit animal, les montages macroscopiques ont quant a` eux e´te´ notamment
utilise´s pour l’imagerie fonctionnelle des vaisseaux abdominaux (Brecht et al., 2009; Buehler
et al., 2010) et pour l’imagerie mole´culaire (voir chapitre 7).
En tomographie photoacoustique, deux e´le´ments principaux sont au coeur de la produc-
tion et de la mesure du signal : le transducteur ultrasonore et le dispositif d’illumination.
Un transducteur est notamment caracte´rise´ par une fre´quence centrale, une bande passante
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et un champ acoustique propres. L’illumination, quant a` elle, de´pend d’un grand nombre de
parame`tres comme la puissance, la longueur d’onde, l’angle de pe´ne´tration, la distribution
spatiale de l’intensite´ du faisceau et la fre´quence de re´pe´tition. Le de´fi de l’imagerie photoa-
coustique consiste a` agencer l’un avec l’autre afin d’optimiser le signal ge´ne´re´ et mesure´, pour
une application donne´e.
5.1.1 De´tection ultrasonore
La mesure des ondes de pression acoustique peut se faire par le biais de transducteurs
e´lectroacoustiques (p. ex. de´tecteur re´sonant pie´zoe´lectrique) ou par interfe´rome´trie. Des
montages PA utilisant un interfe´rome`tre de Fabry-Perot (FP) ont e´te´ rapporte´s par Zhang
et al. (2008) ou Grun et al. (2010), et une application in vivo par Laufer et al. (2012). Le
choix de l’une ou l’autre strate´gie doit eˆtre fait selon la profondeur d’imagerie de´sire´e, le
temps d’acquisition acceptable et la simplicite´ du montage. Pour des profondeurs de l’ordre
du cm, la transparence qu’offre les senseurs FP est une caracte´ristique moins importante que
pour les applications superficielles et le choix du de´tecteur est domine´ par les performances
acoustiques. En effet, il existe une relation critique entre la sensibilite´ du de´tecteur et la
taille de l’e´le´ment de de´tection. Avec un transducteur pie´zoe´lectrique, la sensibilite´ de´croˆıt
avec la taille de l’e´le´ment, tandis que les deux sont largement inde´pendantes pour un capteur
FP. Le seuil au-dessus duquel les capteurs pie´zoe´lectriques ont une plus grande sensibilite´
est d’environ 1 mm (Zhang et al., 2008). Par ailleurs, la bande passante des de´tecteurs FP
peut s’e´tendre au-dela` de 20 MHz (Laufer et al., 2012). Cependant, ils ne permettent pas
l’e´chographie et ne´cessitent la microfabrication sur mesure de l’e´le´ment de de´tection.
L’utilisation d’un transducteur pie´zoe´lectrique est actuellement la me´thode la plus com-
mune en PA, car elle permet l’utilisation de transducteurs commerciaux ainsi que l’e´cho-
graphie. Il existe deux formes majeures d’imple´mentation, soit par un transducteur mono-
e´le´ment focalise´ et balaye´ me´caniquement, ou alors une matrice d’e´le´ments non focalise´s en
combinaison avec un algorithme de reconstruction (Shung, 2006). Dans le cas de l’utilisation
d’un transducteur monoe´le´ment focalise´ avec une petite ouverture nume´rique, les de´cours
temporels peuvent eˆtre conside´re´s comme des signaux de profondeur 1D (balayage A) des
sources PA, ou` chaque ligne est alors conside´re´e comme inde´pendante acoustiquement des
autres (Briggs et Kolosov, 2009). La reconstruction de l’image consiste donc essentiellement a`
concate´ner les lignes (voir figure 5.1). La re´gion d’inte´reˆt pour l’imagerie doit eˆtre positionne´e
le plus pre`s possible de la zone focale du transducteur, qui est spe´cifie´e par son fabricant.
Les syste`mes les plus simples effectuent l’enregistrement du signal provenant d’un trans-
ducteur sur un oscilloscope nume´rique, en inse´rant possiblement un amplificateur commercial
dans le chaˆıne d’acquisition (Wu et al., 2012). Si cette strate´gie permet d’obtenir rapidement
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Figure 5.1 Reconstruction de l’image par concate´nation des mesures du champ acoustique.
(z0 : Distance focale, PTF : Point cible (Point Target Focus), df : longueur de la zone focale).
Adapte´ de Zerouali Boukhal (2011).
des mesures expe´rimentales, elle ne permet pas l’enregistrement simultane´ du mode e´chogra-
phique ou un balayage controˆle´ du transducteur. La plupart des montages de microscopie PA
utilisent une carte d’acquisition faite sur mesure et une plate-forme microme´trique motori-
se´e. Cependant, les balayages point a` point prennent typiquement de 9 a` 30 minutes pour
produire une image rectangulaire de 100 mm2 (Zerda et al., 2008; Laufer et al., 2012). Les
montages macroscopiques base´s sur un transducteur a` simple e´le´ment utilisent un actuateur
pour de´placer rapidement ce dernier (Harrison et al., 2009), a` l’instar d’une ge´ne´ration de
biomicroscopes e´chographiques (Foster et al., 2000). Ces appareils, dits de mode B statique,
ont un champ de vision d’environ 10 mm, avec un espacement de ligne typique de 8-10 µm,
pour atteindre un taux d’acquisition de 5-10 images/s.
Il est e´galement possible d’utiliser certains appareils e´chographiques commerciaux a` trans-
ducteurs matriciels pour la mesure du signal photoacoustique moyennant certaines modifi-
cations dans la se´quence d’acquisition (Yin et al., 2004; Guo et Yang, 2009). La fre´quence
centrale maximale actuelle est de 20 a` 30 MHz (Zemp et al., 2008), et ce, a` cause de la faible
sensibilite´ des e´le´ments de de´tection de plus faible taille. De toute manie`re, en raison de
l’atte´nuation des hautes fre´quences acoustiques par les tissus, un compromis doit eˆtre trouve´
entre la profondeur du champ de vue de l’image et la re´solution spatiale du syste`me. Ainsi,
la profondeur de pe´ne´tration atteignable est de 1-2,5 cm a` 15 MHz, mais est infe´rieure a` 8
mm a` 40 MHz (Foster et al., 2000), et limite´e a` 4-5 mm a` 50 MHz.
La conception des transducteurs se fait surtout de manie`re empirique par essais et erreurs
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(Shung et al., 1992). Les manufacturiers conside`rent leur expertise en conception et fabrication
de transducteurs comme un secret de commerce. Outre les e´le´ments pie´zoe´lectriques comme
tels, le bloc amortisseur des transducteurs influence le niveau de suroscillation pour des
applications en mode e´cho d’impulsion, ce qui allonge la dure´e des impulsions et de´te´riore la
re´solution spatiale. Le principal de´savantage des de´tecteurs re´sonants est la restriction de la
bande passante qui produit un effet de filtrage. On caracte´rise notamment un transducteur
par sa fre´quence centrale f0 et sa bande passante ∆f . Ainsi, chaque de´tecteur posse`de un
facteur de qualite´ Q = f0/∆f . Le transducteur ide´al pour des applications en imagerie
photoacoustique aurait une large plage dynamique et une large re´ponse fre´quentielle (p.
ex. une bande plate de 0 a` 25 MHz). Cependant, les transducteurs a` la fine pointe de la
technologie atteignent une largeur de bande d’environ 70-80 % (Shung et al., 1992) tout en
gardant une bonne sensibilite´ par une adaptation d’impe´dance a` l’avant et un amortissement
ade´quat a` l’arrie`re. La performance d’un imageur ultrasonore est intimement lie´e a` celle
de son transducteur, aussi ces derniers ont souvent e´te´ le goulot d’e´tranglement limitant la
re´solution des syste`mes.
5.1.2 Illumination
La strate´gie d’illumination est cruciale et de´coule ge´ne´ralement du choix du transducteur
a` cause des contraintes ge´ome´triques du montage. Harrison et al. (2009) ont utilise´ un trans-
ducteur focalise´ central avec une illumination annulaire pour une application microscopique,
tandis que Kolkman et al. (2003) ont plutoˆt opte´ pour un transducteur annulaire. Brecht et al.
(2009) et Buehler et al. (2010) ont re´alise´ l’illumination avec un ensemble de fibres optiques
couvrant un diame`tre complet de l’animal, et en mesurant le signal PA avec un transduc-
teur he´misphe´rique, alors que Agarwal et al. (2007) ont utilise´ une fibre optique individuelle.
Niederhauser et al. (2005) ont dirige´ le faisceau du laser directement sur la cible via un sys-
te`me de miroirs, une approche qui a e´galement e´te´ retenue par Laufer et al. (2012), lesquels
utilisent un interfe´rome`tre FP. Dans ce dernier cas, la feneˆtre de de´tection est transparente
pour le laser destine´ a` l’effet PA, ce qui permet une illumination large et directe.
Selon la zone d’inte´reˆt, le signal PA peut ou non eˆtre de´tectable de n’importe quel coˆte´
de l’animal. Lorsque le transducteur est situe´ du meˆme coˆte´ que la source, on parle du
mode de re´flexion, alors que la de´tection du coˆte´ oppose´ est appele´ le mode de transmission.
Par exemple, la pre´sence des poumons limite l’imagerie de l’arche aortique au mode re´flexif
(Taruttis et al., 2010). Aussi, la dure´e d’une impulsion lumineuse doit e´videmment respecter
les contraintes de´finies a` la section 3.4.1. La bande spectrale doit eˆtre choisie judicieusement,
sachant que l’absorption pre´fe´rentielle aux longueurs d’onde infe´rieures de la feneˆtre proche
infrarouge peut limiter la profondeur du champ de l’imagerie.
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Enfin, mais non le moindre, l’obtention d’ondes PA de grande amplitude ne´cessite une
grande fluence sur l’aire cible. La norme ANSI stipule que, chez l’humain, une impulsion
lumineuse dans le partie visible du spectre doit eˆtre limite´e a` une fluence de 20 mJ/cm2 sur
la surface de la peau (American National Standards Institute, 1993). De plus, si un point sur
la peau est expose´ pour une dure´e supe´rieure a` 10 s, l’intensite´ lumineuse doit eˆtre limite´e
a` 200 mW/cm2. Ces valeurs se situent au moins un ordre de grandeur sous les seuils de
dommage et sont ge´ne´ralement respecte´es pour les expe´riences animales non invasives.
E´tant donne´ ces contraintes, le choix pour le design de´veloppe´ dans cette the`se s’est
tourne´ vers l’utilisation d’un transducteur monoe´le´ment focalise´ sphe´riquement ainsi que
d’une fibre optique individuelle. Les avantages de cette approche incluent la disponibilite´
de transducteurs commerciaux dans une large plage de fre´quences et la possibilite´ d’ajuster
pre´cise´ment l’angle d’illumination.
5.2 Syste`me d’acquisition de´veloppe´
Cette section de´crit le syste`me photoacoustique conc¸u pour ce projet, soit un appareil
utilisant un transducteur monoe´le´ment focalise´ sphe´riquement avec une illumination laser
ponctuelle. La figure 5.2 montre une repre´sentation sche´matique du flux d’information a`
travers les composantes du syste`me. L’ordre de ce flux sera suivi pour la pre´sentation des
composantes du syste`me, soit le montage comme tel, le logiciel d’acquisition et le logiciel de
reconstruction.
Figure 5.2 Sche´ma du flux d’information du syste`me PAT.
5.2.1 Description ge´ne´rale du montage
La figure 5.3 pre´sente l’architecture ge´ne´rale du syste`me d’image photoacoustique re´a-
lise´. Sommairement, le montage peut eˆtre divise´ en quatre principaux sous-blocs : optique,
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me´canique, e´lectronique et logiciel, qui constituent les sections suivantes. Le principe de fonc-
tionnement est le suivant. Le faisceau laser pulse´ quasi-monochromatique est d’abord focalise´
puis couple´ dans une fibre optique. Celle-ci de´livre alors la puissance lumineuse dans la re´-
gion d’inte´reˆt situe´e sous le transducteur ultrasonore. Le transducteur se meut le long de
cette re´gion par l’entremise d’une bobine mobile controˆle´e par un automate programmable.
Le signal e´lectrique analogique provenant du transducteur est envoye´ vers une carte e´lec-
tronique d’acquisition faite sur mesure, ainsi que le signal de synchronisation du laser et la
position du transducteur envoye´e par l’automate. Le signal RF est alors amplifie´, converti
en signal nume´rique et envoye´ vers un poste de travail via un port de communication USB
pour traitement, affichage imme´diat et enregistrement. Une se´quence d’acquisition en mode
e´cho d’impulsion est interlace´e entre chaque impulsion laser afin de produire un contraste
e´chographique. La position du spe´cimen peut alors eˆtre corrige´e avant d’entreprendre tout
protocole d’imagerie subse´quent.
Figure 5.3 Sche´ma du syste`me d’acquisition photoacoustique
5.2.2 Optique
La source d’illumination utilise´e est un laser pulse´ de classe IV Nd:YAG Quanta Ray
INDI Series (Spectra Physics, Santa Clara, CA). Celui-ci fournit jusqu’a` 2,4 W de puissance
a` un tripleur de fre´quence pour obtenir 355 nm en sortie, avec un taux de re´pe´tition de 20
Hz. Le faisceau passe alors a` travers le cristal bi-re´fringent d’un oscillateur parame´trique
optique (OPO) basiScan (GWU-Lasertechnik, Erftstadt, Allemagne) qui permet d’ajuster
manuellement la longueur d’onde d’illumination. La lumie`re ultraviolette est convertie en
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ou` λp, λs et λi sont les longueurs d’onde d’entre´e, et des sorties Signal et Idler respectivement.
La dure´e d’une impulsion est d’environ 7 ns, et la plage des longueurs d’onde utilisables couvre
le spectre visible et proche infrarouge. L’e´nergie disponible a` la sortie de l’OPO et partage´e
par les deux signaux est d’environ 25-35 mJ par impulsion, et varie selon la longueur d’onde.
Le de´clenchement du commutateur-Q du laser s’accompagne de l’envoi d’un front montant
sur un canal e´lectrique de sortie, ce qui permet la synchronisation de l’enregistrement sur la
carte d’acquisition.
A` la sortie de l’OPO, une partie des rayons peut eˆtre envoye´e vers un puissanceme`tre
a` l’aide d’un diviseur de faisceau. L’e´nergie de chaque impulsion peut donc eˆtre mesure´e et
envoye´e a` l’ordinateur pour enregistrement, moyennant une perte de puissance. Le faisceau
principal est dirige´ sur une lentille convergente puis dans un collimateur standard (Thorlabs,
NJ). La lumie`re collime´e passe ensuite dans une fibre optique multimode de 1035 µm de
coeur (BHF37-1000, Thorlabs, NJ) pour eˆtre dirige´e au-dessus de la re´gion d’inte´reˆt sur le
spe´cimen. Le transducteur et le connecteur de la fibre sont solidairement attache´s, tel que
montre´ a` la figure 5.4, de manie`re a` fournir une puissance uniforme pour tout le volume
image´, autant que possible. Aussi, l’angle du faisceau incident doit eˆtre ajuste´ de manie`re a`
ce que le centre du faisceau diffusant dans le tissu intersecte la zone focale du transducteur.
5.2.3 Acoustique
Les transducteurs retenus sont deux transducteurs monoe´le´ments a` immersion focalise´s
sphe´riquement ayant des fre´quences centrales de 10 MHz (V312, Panametrics inc., Angleterre)
et 15 MHz (V319, Panametrics inc.). Les distances d’e´cho maximal d’un point cible (PTF)
sont respectivement de 12 mm et 19 mm, ce qui a priori permet un espacement suffisant
pour le passage du faisceau lumineux, en conside´rant une cible situe´e a` quelques millime`tres
sous la surface du milieu a` imager. La re´solution d’une image ultrasonore est de´termine´e par
la distribution du faisceau (direction late´rale) et la bande passante (direction axiale). Des
expressions simples pour la re´solution late´rale δlat et la re´solution axiale δax sont donne´es
pour une source sphe´rique au foyer d’un transducteur (Passmann et Ermert, 1996) :









ou` fc est la fre´quence centrale, D est le diame`tre, z0 est la distance focale, cL est la vitesse du
son et ∆f est la bande passante du transducteur. Les valeurs spe´cifiques aux transducteurs
utilise´s sont rapporte´es a` la section 6.1.2.
Figure 5.4 (a) Sche´ma d’illumination du syste`me PAT. (b) Montage en action.
5.2.4 Me´canique
Dans l’axe d’imagerie « rapide», ou du mode B, le transducteur et la fibre sont de´place´es
sur une distance de 10 mm par un moteur oscillant VCS05 (H2W Technologies Inc., CA). La
bobine mobile est controˆle´e par un automate programmable Elmo HAR-5/60 (Elmo Motion
Control Ltd., IL) et la lecture de position est effectue´e par un encodeur magne´tique line´ique
LM10 (RLS d.o.o., SI) de 1 µm de re´solution. Le logiciel pre´programme´ sur l’automate dans
un langage proprie´taire a` celui-ci a pu eˆtre modifie´ pour inclure des se´quences de´sire´es pour
l’imagerie. Ainsi, un mode d’oscillation e´chographique a` 1 Hz a e´te´ cre´e´, ainsi qu’un mode
d’oscillation plus lent pour re´aliser les acquisitions PA. Un mode point par point permettant
de demeurer a` une position fixe pendant une dure´e pre´de´termine´e a e´galement e´te´ programme´.
La figure 5.5 montre les profils de de´placement du transducteur releve´s pour les deux types
d’acquisition principaux. Deux signaux nume´riques en quadrature de phase sont envoye´s par
l’encodeur magne´tique pour indiquer l’incre´ment du mouvement et sa direction. En paralle`le,
ces signaux sont envoye´s a` la carte e´lectronique d’acquisition afin de connaˆıtre la position des
mesures. Aussi, un moteur line´aire (Zaber inc., Vancouver) permet le de´placement du dis-
positif pre´ce´dent dans un axe supple´mentaire afin de permettre l’imagerie tridimensionnelle.
66
Le pas du moteur peut eˆtre re´duit jusqu’a` 100 µm, de´pendamment de l’espacement late´ral
de´sire´.
Bien que le transducteur soit constamment en mouvement, la dure´e typique du trajet
aller-retour d’une onde ultrasonore est de loin infe´rieure au temps de de´placement late´ral du
transducteur, c’est pourquoi tout effet Doppler est ne´glige´.
Figure 5.5 Profil de de´placement du transducteur dans une tranche en mode (a) photoacous-
tique et (b) e´chographique.
5.2.5 Carte e´lectronique d’acquisition
La figure 5.6 montre un sche´ma fonctionnel des principales composantes du module d’ac-
quisition que nous avons conc¸u et de´veloppe´ pour cette the`se. Physiquement, celui-ci est en
fait constitue´ de deux cartes de circuit imprime´ (PCB), soit une carte de transfert USB ge´-
ne´rique conc¸ue au laboratoire et une carte re´alise´e spe´cifiquement pour ce projet (voir figure
5.7). Le PCB d’acquisition est compose´ de quatre couches comportant signaux ou plans d’ali-
mentation et de masse. Il comprend entre autres des re´gulateurs de tension, les composantes
d’amplification, de conversion analogique-nume´rique et un ge´ne´rateur d’impulsion bipolaire.
Au coeur du circuit, une puce a` matrice pre´diffuse´e programmable par l’utilisateur (FPGA)
supporte la machine a` e´tat qui ge`re les entre´es/sorties et synchronise les composantes du
syste`me. Les donne´es brutes de l’acquisition transitent e´galement par le FPGA. Un micro-
controˆleur (µC) de la famille FX2 (CY7C68013A, Cypress Semiconductor Corp., CA) est
en charge de l’interface de communication USB 2.0. Le µC posse`de une me´moire vive (Ran-
dom Access Memory ou RAM) de 8 ko pour stocker un microprogramme ou des donne´es. Il
comprend e´galement une me´moire de type premier entre´ premier sorti (First In First Out
ou FIFO) de 4 ko utilise´e pour transfe´rer les donne´es vers l’interface USB. Pour ce faire,
le µC est connecte´ au FPGA via un bus FIFO bidirectionnel a` 16 bits ope´rant a` 48 MHz.
Le code en langage C du µC reprend essentiellement le code du projet FPGA4U (EPFL,
67
2007), qui comprend les fonctions ne´cessaires aux transferts USB ainsi que la configuration
des points de terminaison (Endpoints) USB. Le microcontroˆleur permet aussi a` l’ordinateur
de reprogrammer la me´moire flash du FPGA en mode JTAG (Joint Test Action Group) en
utilisant la meˆme connection USB.
Lors de la mise sous tension du module, le code du µC est te´le´charge´ se´riellement dans la
RAM a` partir d’une me´moire morte (Read-Only Memory ou ROM) I2C. Apre`s avoir effec-
tue´ sa routine d’initialisation, le µC se met en mode de transfert et devient essentiellement
une passerelle FIFO, laissant le controˆle au micrologiciel du FPGA. Dans un premier temps,
le FPGA se met d’abord en e´coute des signaux de position de l’automate programmable.
Lorsque l’usager de´marre une acquisition, les parame`tres de celle-ci sont envoye´s par l’ordi-
nateur et stocke´s par le FPGA, et les e´tats d’acquisition peuvent alors s’enchaˆıner. Le gain de
l’amplificateur principal est notamment fixe´ a` l’aide d’un convertisseur nume´rique-analogique
(TLV5619, Texas Instruments, TX). Suite a` une impulsion laser, le signal de synchronisation
du laser est d’abord convertit en tension avec un opto-isolateur (H11L1, Motorola, IL) puis
envoye´ au FPGA, qui se place aussitoˆt en mode d’enregistrement. Le signal du transducteur
traverse d’abord un limiteur puis un multiplexeur (ADG658, Analog Devices, MA) avant
d’eˆtre amplifie´. Le nombre de canaux d’entre´e a e´te´ fixe´ a` 8 pour des fins de prototypage
et de flexibilite´, bien qu’un seul canal soit utilise´ dans le cadre de ce projet. Un amplifica-
teur semi-diffe´rentiel a` trois e´tages (AD8332, Texas Instruments) est utilise´ pour fournir un
gain total de total de 48 dB sur une largeur de bande de 100 MHz a` -3 dB. Un amplifica-
teur comple`tement diffe´rentiel a` faible bruit (THS4509, Texas Instruments) permet un gain
additionnel de 19 dB. Le couplage entre ces composantes a e´te´ re´alise´ avec les techniques
de conception diffe´rentielle de manie`re a` maintenir l’inte´grite´ du signal (Karki, 2002). Un
convertisseur analogique-nume´rique de 14 bits (ADS6145, Texas Instruments) cadence´ a` 125
MHz envoit alors le signal en paralle`le au FPGA. Il est commun de fixer le taux d’e´chan-
tillonnage quatre fois ou plus que la fre´quence centrale du transducteur, ce qui permet de
respecter le taux de Nyquist 1 tout en ayant une largeur de bande respectable. Une fois le
temps d’acquisition photoacoustique e´coule´, une pe´riode de latence de´bute, bien que sa dure´e
soit nulle par de´faut. Le gain de l’amplificateur est ensuite ajuste´ pour correspondre a` celui
du mode e´chographique. Deux impulsions se´pare´es par un seul cycle d’horloge sont envoye´es
au ge´ne´rateur d’impulsions forme´ d’un e´tage d’attaque (MD1211, Supertex, CA) et d’une
paire de transistors MOSFET (TC6320, Supertex) afin de produire l’impulsion ultrasonore
bipolaire. Des diodes place´es en extenseur permettent de laisser passer ce signal de haute
tension tout en bloquant le signal e´cho de faible amplitude ; le limiteur joue le roˆle inverse.
1. Le taux de Nyquist, associe´ au the´ore`me de Nyquist-Shannon, correspond a` une fre´quence d’e´chan-
tillonnage e´gale au double de la fre´quence maximale contenue dans le signal.
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L’isolation e´lectrique est comple´te´e par un transformateur RF de rapport 1:1 (TMO-1-1+,
Mini-Circuits, NY).
La carte d’acquisition est alimente´e par un bloc de transformation externe fournissant une
tension continue de 12V et contient des re´gulateurs pour fournir des tensions de +5V (78M05,
Fairchild semiconductor, CA), -5V (LT1054, Linear Technology, CA) et +3.3V (LF33CDT,
STMicroelectronics, CH). Le bloc d’alimentation de +/-50V servant au pulseur bipolaire a e´te´
cre´e´ sur mesure et place´ dans un boˆıtier distinct pour limiter l’interfe´rence e´lectromagne´tique
sur le signal d’entre´e analogique. Ce circuit est base´ sur un re´gulateur a` de´coupage (LTC1624,
Linear Technology) utilise´ en mode de conversion a` transfert indirect (flyback). Enfin, un
e´metteur-re´cepteur RS-232 (MAX3237, Maxim, CA) permet e´galement de communiquer avec
la platine motorise´e Zaber afin d’automatiser l’acquisition dans un axe supple´mentaire, le cas
e´che´ant.
Figure 5.6 Sche´ma-bloc du module d’acquisition. (Gauche du pointille´) Carte d’amplification,
de ge´ne´ration d’impulsion et de nume´risation. (Droite du pointille´) Carte de controˆle et de
transfert USB.
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Figure 5.7 Cartes de circuit imprime´ du module d’acquisition.
5.2.6 FPGA
La machine a` e´tats est a e´te´ imple´mente´e a` l’aide d’un FPGA Cyclone III EP3C16Q240C8
(Altera Corporation, San Jose, CA). L’architecture du FPGA a e´te´ re´alise´e avec le logiciel
Quartus II en mode sche´matique. La configuration re´sultante a e´te´ stocke´e dans la me´moire
flash du FPGA. La figure 5.8 pre´sente un sche´ma-bloc de l’architecture modulaire du FPGA.
Les principales fonctions des modules ainsi que leurs interconnections sont de´crites ci-dessous.
• encodeur. De`s la mise en marche de la machine a` e´tats, ce module lit les signaux en
quadrature de phase provenant du controˆleur du moteur oscillant. Il incre´mente ou
de´cre´mente un vecteur de position qui de´crit le mouvement du transducteur.
• conversion_position. Ce module permet de cre´er un vecteur de position absolue
apre`s quelques cycles d’oscillations du moteur. Il effectue e´galement une conversion de
type avant d’envoyer ce vecteur au bloc acquisition. La position est aussi envoye´e
directement sur des ports de sortie du FPGA pour un affichage a` palier sur cinq diodes
e´lectroluminescentes (DEL). Ainsi, l’utilisateur peut confirmer imme´diatement le bon
fonctionnement de l’encodeur de position.
• FIFO_Interface. Ce bloc lit les drapeaux indicateurs de la FIFO, qui lui indiquent si
les points d’extre´mite´s USB sont vides ou non. Il traite ainsi les requeˆtes de de´marrage
et d’arreˆt d’acquisition. La requeˆte de de´marrage est suivie des diffe´rents parame`tres
d’une acquisition, tels que le mode d’acquisition, soit photoacoustique et e´chographique
(PAUS) ou seulement e´chographique (US), le nombre d’e´chantillons par de´cours tem-
porel, les de´lais e´ventuels entre les se´quences de pulsation, le canal a` multiplexer, les
gains US et PA, etc. La configuration de l’acquisition est ainsi stocke´e dans le bloc
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parametres.
• acquisition. Ce module contient la machine a` e´tats principale de l’acquisition. Suite
a` une requeˆte de de´marrage, il ve´rifie le type d’acquisition (PAUS ou US) et exe´cute
la se´quence approprie´e. Il fixe d’abord la valeur du gain d’amplification avec le bloc
Controˆle CNA. Dans le cas d’une se´quence PAUS, le bloc attend le signal de synchroni-
sation du laser, puis effectue une lecture du CAN. L’e´chantillon est envoye´e a` la RAM,
sur 16 bits, et l’adresse de celle-ci est incre´mente´e. Cette ope´ration est re´pe´te´e en boucle
pour une dure´e (profondeur d’acquisition) fixe´e par l’utilisateur. Le bloc active ensuite
les sorties menant au pulseur ultrasonore et proce`de a` la se´quence d’acquisition US.
Pour chaque impulsion laser, plusieurs e´chos d’impulsion peuvent eˆtre enregistre´s, le
nombre de ces impulsions e´tant de´termine´ par l’usager. Finalement, le syste`me signale
au bloc selection_transfert que la me´moire RAM doit eˆtre vide´e vers la FIFO.
• selection_transfert Cette structure a e´te´ imple´mente´e afin de permettre l’utilisation
e´ventuelle de plusieurs blocs de me´moire RAM (Random Access Memory). Ainsi, la
me´moire active pourrait eˆtre permute´e pour s’assurer qu’il n’y ait aucun temps d’attente
duˆ aux transferts USB. Cependant, la vitesse de transfert est suffisante pour les besoins
actuels.
5.2.7 Logiciel d’acquisition
Le logiciel de controˆle utilise´ pour ge´rer le montage photoacoustique et effectuer les ac-
quisitions a e´te´ programme´ en langage C++ sous l’environnement Qt (Qt Development Fra-
meworks, NO). Le logiciel de´veloppe´ permet d’afficher des images e´chographiques ou photoa-
coustiques en mode B au rythme du moteur oscillant (voir figure 5.9). La librairie libre Qwt
a e´galement e´te´ employe´e.
La figure 5.10 pre´sente la se´quence d’exe´cution des principales fonctions et boucles du
logiciel. Tout d’abord, le constructeur de la classe de la feneˆtre principale effectue les appels
aux routines d’initialisation, notamment la configuration de l’interface usager, l’allocation de
la me´moire tampon pour l’affichage et la cre´ation des liens de communication entre classes
distantes. En effet, sous Qt, le me´canisme principal de communication entre ces classes est un
mode`le de type Signal/Slot. Un grand nombre de parame`tres de l’acquisition ont e´te´ place´s
dans l’interface utilisateur, pour fins de prototypage et de flexibilite´. Ces parame`tres peuvent
eˆtre sauvegarde´s dans un fichier de configuration pour chargement lors d’une acquisition
ulte´rieure. L’interface du logiciel permet e´galement de de´terminer le trajet du moteur line´aire
de l’axe supple´mentaire.
La librairie LibUSB est utilise´e pour cre´er une connection USB et envoyer ou recevoir
les paquets de donne´es. Suite au de´marrage d’une acquisition, les donne´es de l’interface
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usager sont lues et envoye´es au FPGA. Les boucles d’exe´cution sont e´galement mises en
route, jusqu’a` ce que l’usager de´cide d’interrompre l’acquisition. Un patron de conception de
type producteur-consommateur a e´te´ imple´mente´ pour re´aliser le processus de re´ception des
donne´es. Une boucle productrice remplie donc la queue de transfert, tandis qu’une boucle
inde´pendante la vide. Ainsi, des acquisitions longues peuvent eˆtre effectue´es sans interruption
pour effectuer un transfert depuis la me´moire vive. Les paquets bruts sont ensuite enregistre´s
imme´diatement sous format binaire, et des marqueurs temporels sont inse´re´s avec le flux
de donne´es. Un nouveau fichier est ouvert automatiquement lorsque la taille d’un fichier
de´passe un seuil de´fini par l’usager. E´galement, les parame`tres de l’acquisition sont enregistre´s
avec les donne´es sous format XML (Extensible Markup Language (XML). Les paquets sont
e´galement assemble´s dans un tableau d’affichage selon leur position dans l’image. Ils sont
ensuite moyenne´s directement dans ce tableau au fur et a` mesure de leur arrive´e. Lorsque le
transducteur a termine´ un demi-cycle de son parcours, la fonction d’affichage US et/ou PA
est appele´e, selon le cas. Les tableaux de donne´es subissent alors un traitement effectue´ par
des fonctions programme´es en Matlab mais compile´es en language C++. Les ope´rations de
traitement d’image seront de´crites a` la section suivante.
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Figure 5.8 Sche´ma-bloc du microprogramme d’acquisition du FPGA.
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Figure 5.9 Capture d’e´cran du logiciel d’acquisition. Le fantoˆme d’imagerie utilise´ est un tube
de sang en coupe axiale. L’image en niveaux de gris correspond a` l’e´chographie, tandis que
l’image en couleur est l’image PA pre´sente´e sans de´tection d’enveloppe.
Figure 5.10 Sche´ma des principales fonctions du logiciel d’acquision.
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5.3 Reconstruction d’images
Les traitements de signaux en imagerie de mode B (photoacoustique ou e´chographique),
peuvent eˆtre divise´s en deux classes. L’e´tage d’entre´e, destine´ a` la re´ception et la nume´risation
du signal, est re´alise´ sur le carte d’acquisition et a e´te´ de´crit a` la section pre´ce´dente. Les
traitements interme´diaires pre´sente´s ici constituent l’essentiel de la reconstruction usuelle
des images PA et US avec un transducteur monoe´le´ment focalise´.
Le de´veloppement et le prototypage de nouveaux outils d’imagerie me´dicale ultrasonore
est essentiellement base´ sur le traitement des donne´es radio-fre´quences (RF) (Mari et Ca-
chard, 2007), qui sont les donne´es brutes ge´ne´re´es par le transducteur, qu’elles soient discre´-
tise´es ou non. Dans le contexte de l’imagerie mole´culaire, les traitements utilise´s pour afficher
les images en temps re´el peuvent diffe´rer des traitements re´alise´s ulte´rieurement sur les don-
ne´es brutes enregistre´es. En effet, dans le premier cas, l’information de´sire´e est avant tout
qualitative et sert a` corriger rapidement la position du de´tecteur de l’appareil par rapport au
sujet.
La figure 5.11 montre la cascade des ope´rations effectue´es pour convertir les signaux
RF en images e´chographiques en niveaux de gris. Ces traitement ont e´te´ imple´mente´s dans
le logiciel de reconstruction de´crit pre´ce´demment, autant pour la partie e´chographique que
photoacoustique. En premier lieu, chaque ligne est filtre´e pour atte´nuer la de´rive de basse
fre´quence induite par le bloc de re´ception et de nume´risation. Le filtre utilise´ est un filtre
Butterworth passe-haut de premier ordre de fre´quence de coupure fc = 1 MHz. Par la suite,
l’enveloppe du signal filtre´ est de´tecte´e 2 de manie`re a` ce que les oscillations dues a` la re´so-
nance du transducteur apparaissent comme une seule et meˆme impulsion. En pratique, ce
calcul a e´te´ effectue´ par la repre´sentation analytique du signal via le module de la transforme´e
de Hilbert. Une compression logarithmique est ensuite applique´e pour re´duire la plage dyna-
mique des signaux rec¸us afin de visualiser simultane´ment les e´chos forts et faibles, notamment
parce que l’affichage est effectue´ sur 8 bits. Les donne´es sont aussi tronque´es aux extre´mite´s
pour e´viter d’afficher les arte´facts dus aux effets de bord. Enfin, un de´calage temporel est
effectue´ sur les e´chantillons photoacoustiques pour corriger le de´lai entre l’impulsion laser
et le signal e´lectrique de synchronisation qui lance le processus d’acquisition. Ce de´lai a e´te´
estime´ expe´rimentalement a` 0,73 µs, ce qui est suffisant pour rompre l’alignement entre les
images photoacoustiques et e´chographiques.
Un logiciel de reconstruction programme´ sous l’environnement Matlab permet aussi d’ef-
fectuer la reconstruction d’image une fois l’acquisition termine´e. Ce logiciel permet de charger
les fichiers binaires contenant les donne´es brutes produites par le logiciel d’acquisition. Les
2. Aussi appele´e rectification.
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Figure 5.11 E´tapes de traitement des signaux RF pour la formation d’une image en mode B.
traitements de base imple´mente´s par ce logiciel sont les meˆmes que ceux du logiciel d’ac-
quisition. Cependant, une flexibilite´ accrue permet d’entrer les parame`tres de filtrage du
signal dans une interface graphique et de visualiser rapidement l’effet des traitements sur
les signaux RF ou 2D (voir figure 5.12). Cette fonctionnalite´ a e´te´ tre`s utilise´e pour les fins
de prototypage et de validation du syste`me. Le logiciel permet aussi de ge´ne´rer les fichier
.mat contenant les volumes de donne´es traite´es. Il permet e´galement d’extraire les courbes
temporelles moyenne´es sur une re´gion d’inte´reˆt de forme polynomiale de´finie par l’utilisateur.
Figure 5.12 Capture d’e´cran du logiciel de reconstruction. Le logiciel permet de montrer le
signal (haut et gauche) photoacoustique brut, (haut et droite) e´chographique brut, ainsi que
les signaux filtre´s correspondants (bas).
76
5.4 Conclusion
Un syste`me d’imagerie photoacoustique macroscopique a e´te´ entie`rement conc¸u et de´ve-
loppe´. L’appareil comprend e´galement un e´chographe de type mode B statique. Le dispositif
a` faible couˆt est base´ sur l’utilisation d’un transducteur pie´zoe´lectrique monoe´le´ment focalise´
et d’un laser pulse´ Nd :YAG. La machine a` e´tats d’acquisition a e´te´ imple´mente´e sur un
FPGA et les donne´es sont transfe´re´es via un lien USB. Un logiciel d’acquisition permettant
une reconstruction rapide des images a e´te´ programme´, ainsi qu’un logiciel de reconstruction
post-acquisition. L’architecture retenue permet le remplacement rapide du transducteur et




Ce chapitre pre´sente la me´thodologie et les re´sultats du processus de validation du dis-
positif conc¸u et re´alise´ pour ce projet. L’objectif de la validation est d’e´valuer les limitations
du syste`me, mais e´galement de fournir un entraˆınement a` l’utilisateur du syste`me pour la
reconnaissance du contraste, et ce, sur des spe´cimens de ge´ome´trie et de composition connues
(fantoˆmes). Le dispositif d’imagerie sera notamment e´value´ au niveau de la profondeur de
champ envisageable, de la re´solution spatiale, de la sensibilite´ et de la stabilite´.
6.1 Caracte´risation des performances
La premie`re e´tape du processus de validation fut la conception d’un fantoˆme d’imagerie
photoacoustique reproduisant le plus fide`lement possible les proprie´te´s optiques et acoustiques
des tissus biome´dicaux. Une revue de litte´rature correspondante peut eˆtre trouve´e a` l’annexe
B. E´tant donne´ le besoin de produire un grand nombre de fantoˆmes ad hoc re´alistes mais dont
la dure´e de vie importait peu, le choix s’est porte´ sur un substrat de ge´latine (8 % mass.,
VeeGee Seeclear 275 Bloom, Vyse Gelatin Company, IL) contenant de la poudre de TiO2
(1,33 mg/mL, T1080, Spectrum, Gardena, CA) et de l’encre de Chine (0,0044 % vol., Parker,
France), pour donner µs = 1, 0 mm
−1, µa = 0, 01 mm−1 et une vitesse du son estime´e a`
cL = 1510 m/s (Cook et al., 2011). Les blocs de ge´latine ont e´te´ coule´s dans des contenants
de plastique permettant une fixation rigide des tubes ou fils les traversant (voir figure 5.4). Le
couplage acoustique a e´te´ assure´ par de l’eau de´mine´ralise´e, a` la tempe´rature de la pie`ce. Sauf
indication contraire, toutes les images ont e´te´ re´alise´es avec un moyennage correspondant a` un
aller-retour du transducteur, soit une dure´e approximative de 200 s pour environ 4 000 lignes.
Le pas de reconstruction choisi e´tait de 20 µm, pour un total de 500 colonnes a` l’affichage.
La plupart des acquisitions ont e´te´ re´alise´es avec le transducteur de 15 MHz e´tant donne´ sa
meilleure re´solution et sa plus grande distance focale, qui laisse plus d’espace de manoeuvre
pour le faisceau d’illumination. Sauf mention contraire, du sang entier he´parine´ de lapin a
e´te´ employe´ pour remplir les tubes lors des expe´riences. Pour des acquisitions longues, une
dilution d’encre de chine (10 % vol.), plus stable, a plutoˆt e´te´ utilise´e.
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Figure 6.1 Fantoˆmes d’imagerie utilise´s pour la validation du syste`me. Les fantoˆmes e´taient
compose´s d’un subtrat de ge´latine (enleve´ pour la photographie), de TiO2, d’encre de Chine
et (pour (A),(B) et (D)) de tubes de polyte´trafluoroe´thyle`ne (PTFE) de 1,33 mm de diame`tre
externe (Extruded Sub-Lite-Wall, Zeus inc., Orangeburg, SC). (A) Tubes paralle`les, (B) Tube
en noeud, (C) Fantoˆme de re´solution spatiale comprenant un cheveux et un fil de carbone
(diame`tre de 10 µm). (D) Tubes situe´s a` diffe´rentes profondeurs : 0 mm ; 4 mm ; 8 mm ;
12 mm. (E) Tubes de diffe´rents diame`tres externes : 0,60 mm ; 0,95 mm ; 1,33 mm ; 2,0 mm.
6.1.1 Contraste
Une premie`re se´rie d’expe´riences ont e´te´ effectue´es afin d’e´valuer la qualite´ des images
produites sur une ge´ome´trie simple. Le fantoˆme utilise´ pour ces mesures est un tube droit
place´ a` 4 mm sous la surface du fantoˆme (voir figure 6.1-(A)), rempli de sang et image´ en
coupe transversale. Nous de´finissons le tube ayant un diame`tre externe de 1,33 mm comme
le tube « standard» pour ces acquisitions car il s’agit de la taille la plus similaire a` celle de
l’aorte chez la souris, soit 1,2 a` 1,5 mm (voir section 7.2).
En premier lieu, la figure 6.2 montre la juxtaposition des images PA et US suite a` l’ajus-
tement du de´lai pour la correction du signal de synchronisation du laser. Le signal PA a
e´te´ l’objet d’un seuillage afin de permettre la visualisation simultane´e des deux types de
contraste. Le re´sultat confirme l’alignement des signaux.
Les mesures suivantes visaient a` e´valuer la position de la fibre d’illumination par rapport
au transducteur. L’hypothe`se de travail avance´e est que la position radiale de la fibre autour de
celui-ci influence peu la qualite´ des images produites e´tant donne´ la profondeur de l’absorbant
principal dans ce milieu diffusant. La figure 6.3 montre les images obtenues avec la fibre place´e
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Figure 6.2 Alignement des images PA et US. L’image PA (couleur) est interimpose´e a` l’image
US (niveaux de gris). Le fantoˆme utilise´ pour ces mesures est un tube droit rempli de sang
place´ a` 4 mm sous la surface du fantoˆme. L’acquisition est re´alise´e en coupe axiale. S : Surface
du fantoˆme. T : Tube.
en position axiale, c’est-a`-dire dans l’axe de balayage rapide du transducteur, et en position
perpendiculaire. Le signal obtenu en surface du fantoˆme est le´ge`rement plus large pour la
position perpendiculaire, tandis que le signal du tube est peu affecte´. La position choisie pour
la suite des mesures est la position perpendiculaire, car elle offre plus d’espace de manoeuvre
pour des mesures in vivo. L’image e´chographique obtenue pour des tubes droits correspond
bien aux re´sultats attendus pour un transducteur monoe´le´ment, c’est-a`-dire un signal fort
obtenu dans la direction axiale du transducteur (dessus et dessous du tube) et peu ou pas
d’e´chos sur les coˆte´s. Un signal de grande amplitude est produit par la surface du fantoˆme
e´tant donne´ que la fluence y est maximale. La figure 6.4 montre les re´sultats obtenus avec un
tube droit place´ dans l’axe de mouvement rapide du transducteur, soit en vue longitudinale.
Le tube ge´ne`re un grand contraste, autant en PA qu’en e´chographie.
Le rapport signal a` bruit (RSB) a e´te´ estime´ pour cette dernie`re image afin de quantifier
la sensibilite´ du syste`me. Le RSB a e´te´ de´fini comme le rapport entre l’amplitude maximale
du signal de la cible et le niveau de bruit e´lectronique, qui comprend le bruit thermique et le
bruit de quantification :






ou` s(x, y) est l’image et σˆbruit est l’e´cart type du bruit (Ustuner et Holley, 2003). Une image de
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Figure 6.3 Tranche PAUS d’un fantoˆme pour deux angles d’illumination. L’axe de la fibre
optique est (gauche) paralle`le a` l’axe de mouvement du transducteur, ou (centre) perpendi-
culaire a` l’axe du transducteur. Droite : Image US correspondante.
Figure 6.4 Tranche late´rale d’un tube droit. (a) Contraste PA. (b) Contraste US. Le rapport
signal a` bruit (RSB) mesure´ en PA est de 34,54 dB.
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bruit a e´te´ produite en effectuant une acquisition photoacoustique sans impulsion lumineuse.
Le signal PA pre´sente´ a` la figure 6.4 correspond a` un rapport signal a` bruit de 34,54 dB.
Le dispositif de mesure a ensuite e´te´ teste´ sur un fantoˆme ou` quatre tubes ont e´te´ place´s
a` diffe´rentes profondeurs (voir figure 6.1-(A)). Cette expe´rience visait a` e´valuer l’impact
de l’absorption du milieu sur l’intensite´ du signal dans la re´gion d’inte´reˆt. E´tant donne´ la
haute fre´quence du transducteur, l’atte´nuation acoustique par le milieu de propagation n’est
pas ne´gligeable. Une forte absorption optique est e´galement attendue. La distance entre le
transducteur et la surface du fantoˆme a e´te´ ajuste´e pour chaque tube afin qu’il soit bien
situe´ dans la zone focale. Les re´sultats sont pre´sente´s a` la figure 6.5. L’objectif e´tant de
comparer l’intensite´ de chaque tube par rapport au signal de surface, les sous-figures ne sont
pas normalise´es sur le maximum du groupe. Le tube le plus haut e´tait expose´ a` l’eau de
couplage acoustique, tel que montre´ a` la figure 5.4. Le signal produit par ce tube e´tait plus
fort que le signal de surface et couvrait toute la section du tube. Le tube adjacent, situe´
a` 4 mm sous la surface, produisait e´galement un signal de forte intensite´, notamment sur
la surface supe´rieure du tube, ou` la lumie`re e´tait incidente. Le signal produit par les deux
tubes plus profonds est conside´rablement plus faible par rapport a` la surface du bloc. En
effet, l’absorption par la surface est pre´dominante pour le tube situe´ a` 8 mm sous la surface,
tandis que le tube situe´ a` 12 mm est a` peine discernable en PA. Le contraste e´chographique
demeure tre`s fort pour toutes les profondeurs e´tudie´es. Une distortion de la section du tube
est discernable pour le tube le plus profond. En effet, celui-ci e´tait situe´ au-dela` de la zone
focale du transducteur, causant un e´largissement de la re´ponse impulsionnelle spatiale (PSF)
qui se re´percute sur l’image du fantoˆme.
Le contraste a e´te´ quantifie´ a` l’aide du rapport contraste a` bruit (RCB) (Ustuner et
Holley, 2003), de´fini par






ou` µˆtube est la moyenne du signal du tube, µˆfond est la moyenne du signal dans une re´gion
autour du tube et σˆfond est son e´cart type. La figure 6.6 montre le RCB et le RSB corres-
pondant aux quatre tubes du fantoˆme de profondeur. Le RCB et RSB maximal est atteint
pour le tube situe´ a` 4 mm, et non au tube de surface, qui n’est pas dans une re´gion diffusive
conside´rant sa profondeur nulle. Le RCB est syste´matiquement plus faible que le RSB, e´tant
donne´ qu’une grande partie du signal de fond est du signal photoacoustique et non du bruit
e´lectronique. La profondeur vise´e pour l’application a` la re´gion aortique chez la souris est
d’environ 4-5 mm, ce qui nous permet d’envisager un contraste d’environ 26 dB sur la base
des mesures faites sur fantoˆmes. Il faut noter que le contraste varie selon la de´finition du
fond de l’image. En pratique, la visibilite´ des structures peut eˆtre affecte´e par la taille de la
82
re´gion de normalisation du contraste. Ainsi, la figure 6.7 montre les quatre tubes pre´ce´dents
mais avec une feneˆtre de visualisation re´duite ou` la surface du fantoˆme a e´te´ exclue autant
que possible de la re´gion d’inte´reˆt. Les tubes les plus profonds apparaissent plus clairement
que pour la feneˆtre plus large de la figure 6.5. Dans le cas de l’expe´rimentation in vivo, le
choix de la feneˆtre devra eˆtre fait selon le contexte mais en conside´rant que la visualisation de
la surface est ge´ne´ralement ne´cessaire pour reconnaˆıtre les arte´facts d’imagerie (voir section
6.1.5).
Figure 6.5 Influence de la profondeur des fantoˆmes sur le contraste PAUS. Les tubes e´taient
situe´s a` (a) 0 mm, (b) 4 mm, (c) 8 mm et (d) 12 mm sous la surface du fantoˆme.
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Figure 6.6 Rapport signal a` bruit (RSB) et rapport contraste a` bruit (RCB) en fonction de
la profondeur du fantoˆme. (Ligne pleine : RCB. Ligne tirete´e : RSB).
Figure 6.7 Influence de la profondeur des fantoˆmes sur le contraste PAUS avec une feneˆtre de
visualisation re´duite. Les tubes e´taient situe´s a` (a) 0 mm, (b) 4 mm, (c) 8 mm et (d) 12 mm
sous la surface du fantoˆme.
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Sachant que l’appareil de´veloppe´ est destine´ a` des applications sur des vaisseaux sanguins
a` l’e´chelle macroscopique, il est crucial d’e´valuer l’influence de la taille des absorbants sur le
contraste produit. L’inte´reˆt pour ces mesures est avant tout de nature qualitative. En effet,
dans le contexte in vivo, il s’agira de reconnaˆıtre le contraste vasculaire de l’aorte avant de
proce´der a` l’imagerie mole´culaire. Quatre tubes de diffe´rentes tailles contenant du sang ont
donc e´te´ image´s en coupe transversale. Les contrastes obtenus sont pre´sente´s a` la figure 6.8.
D’abord, le tube de plus grand diame`tre produit un fort contraste du coˆte´ ou` la lumie`re est
incidente, et un faible contraste du coˆte´ oppose´. Le tube de dimension standard produit un
contraste des deux coˆte´s, mais pre´fe´rentiellement du coˆte´ incident. En dec¸a de ce diame`tre,
les re´gions sont unifie´es et le contraste PA couvre toute la section des tubes. Le contraste
produit par le tube de plus faible dimension est relativement semblable a` celui obtenu avec un
cheveux fonce´ de 50 µm de diame`tre, tel que montre´ a` la figure 6.9. Le contraste US permet
alors clairement de les distinguer. La dimension estime´e de l’aorte e´tant de 1,2-1,5 mm, le
contraste attendu in vivo correspond a` deux « lobes» de part et d’autre de la structure,
pre´sents pour les tubes de 1,33 mm et 2 mm. L’explication me´canistique de ces observations
est discute´e spe´cifiquement a` la section 6.2.
Enfin, le de´placement du transducteur dans l’axe late´ral a e´te´ teste´ avec un fantoˆme
constitue´ d’un noeud de tube rempli d’une solution d’encre (voir 6.1-(D)). Le pas du moteur
line´aire a e´te´ fixe´ a` 500 µm afin de limiter le temps d’acquisition. Les tranches ont e´te´ seuille´es,
puis recadre´es dans la re´gion d’inte´reˆt. Les images ont ensuite e´te´ segmente´es de manie`re
semi-automatise´e avec le logiciel 3D-Doctor (Able Software Corp., MA) afin de produire une
repre´sentation tridimensionnelle (voir figure 6.10). Les courbures les plus prononce´es n’ont pas
e´te´ capte´es par le de´tecteur, causant l’apparition d’un trou dans le segmentation. E´galement,
les deux tubes apparaissent comme un seul dans les portions ou` ils sont colle´s.
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Figure 6.8 Influence de la taille des tubes sur le contraste PAUS. Colonne de gauche : contraste
PA. Colonne de droite : contraste US. Diame`tre externe des tubes : (A) 2,0 mm, (B) 1,33 mm,
(C) 0,95 mm et (D) 0,60 mm.
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Figure 6.9 Tranche PAUS d’un cheveux.
Figure 6.10 Volume PA segmente´ d’un noeud absorbant.
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6.1.2 Re´solution spatiale
Suite a` la validation qualitative, un fantoˆme de re´solution a e´te´ utilise´ afin de mesurer
la re´solution spatiale du syste`me, et ainsi e´valuer la se´parabilite´ des contrastes pour des
absorbants de petite taille. La plupart des syste`mes d’imagerie agissent comme des filtres
passe-bas, re´sultant en une diminution de la nettete´ des images des structures fines. En
pratique, on peut mesurer, par exemple, la re´solution FWHM (Full Width at Half Maximum),
de´finie comme la mi-hauteur du profil e´quivalent a` une re´ponse impulsionnelle spatiale (ici la
LSF, ou Line Spread Function) obtenue dans les directions axiale et late´rale (Xu et Wang,
2003). La re´solution peut eˆtre limite´e par le pas du balayage, c’est pourquoi celui-ci a e´te´ fixe´
a` 10 µm, soit un ordre de grandeur infe´rieur a` la re´solution estime´e. La figure 6.11 montre
les images PA et US d’une coupe transversale d’un fil de carbone suspendu dans un fantoˆme
diffusant (correspondant a` la figure 6.1-(C).) Le diame`tre du fil a e´te´ estime´ a` 10 µm a` l’aide
d’un microscope optique conventionnel (Edmund Optics, Barrington, NJ). Meˆme si un point
cible ge´ome´trique ide´al ne peut pas eˆtre construit ou de´tecte´ en re´alite´, un point cible a
seulement besoin d’eˆtre beaucoup plus petit que la re´solution spatiale. Les profils mesure´s
sont pre´sente´s a` la figure 6.12. Pour le transducteur de 15 MHz, la re´solution FWHM mesure´e
est de 91 µm dans la direction axiale, et de 277 µm dans la direction late´rale. Similairement,
pour le transducteur de 10 MHz, la re´solution axiale a e´te´ estime´e a` 135 µm et la re´solution
late´rale a` 484 µm.
Figure 6.11 Tranches PA (gauche) et US (droite) d’un fil de carbone de 10 µm de diame`tre
utilise´ pour estimer la re´solution spatiale du syste`me.
Tableau 6.1 Re´solution spatiale du syste`me selon le transducteur utilise´.
No de mode`le fc (MHz) δˆax (µm) δˆlat (µm) z0 (mm)
V312 10 135 484 12,5
V319 15 91 277 19,1
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Figure 6.12 Re´ponse impulsionnelle spatiale du syste`me. (a) Profil dans la direction axiale.
(b) Profil dans la direction late´rale. Pointille´s : mi-hauteur des profils.
6.1.3 Stabilite´ et de´rive
Ge´ne´ralement, la de´rive d’un syste`me d’instrumentation est l’effet sur les mesures des
changements de gain provoque´s par le re´chauffement des composantes. Puisque l’appareil
d’instrumentation photoacoustique comprend e´galement une source laser, le re´chauffement
des composantes de cette source peut e´galement avoir un impact important.
Une expe´rience a e´te´ effectue´e afin d’estimer cette de´rive. Pour ce faire, un fantoˆme
contenant un tube droit rempli d’une solution dilue´e d’encre de Chine a e´te´ utilise´e. Une
acquisition a e´te´ de´marre´e 20 minutes apre`s l’initialisation de la pompe a` eau du laser,
mais sans pre´chauffage de la lampe. L’acquisition a e´te´ interrompue apre`s de 58 minutes
de fonctionnement normal et d’enregistrement des donne´es. La figure 6.13 montre la valeur
moyenne de deux re´gions d’inte´reˆt, soient le tube et la surface du fantoˆme, en fonction du
temps. La valeur calcule´e est normalise´e par rapport a` la premie`re pe´riode de mesure. Le
syste`me prend environ 20 minutes pour se stabiliser, puis le signal mesure´ en surface du
fantoˆme devient relativement constant. Apre`s 30 minutes, le signal du tube, qui amplifie
les variations de fluence, reste dans une plage de moins de 5 % de variabilite´. Ces re´sultats
sugge`rent donc de proce´der une pe´riode de pre´chauffage d’au moins 30 minutes avant de
proce´der a` des acquisitions de longue dure´e. L’e´cart entre le signal de surface et celui du tube
pourrait eˆtre explique´ par le re´chauffement du fantoˆme, en conside´rant que la tempe´rature
initiale du fantoˆme n’a pas e´te´ controˆle´e pour eˆtre a` la tempe´rature de la pie`ce. Tel que revu
a` la section 3.4.1, le signal PA est sensible a` la tempe´rature de nombreux spe´cimens.
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Figure 6.13 E´valuation de la de´rive au de´marrage du syste`me. Courbe pleine : Signal PA
moyenne´ sur la ROI d’un tube fixe rempli d’une dilution d’encre. Courbe tirete´e : Signal PA
moyenne´ de la surface.
6.1.4 Sensibilite´
La sensibilite´ du dispositif se traduit par sa capacite´ a` discriminer un e´cart plus ou moins
grand entre deux concentrations d’e´metteurs photoacoustiques. Cette caracte´ristique a e´te´
mesure´e a` l’aide d’un tube droit. L’agent de contraste choisi pour cette expe´rience est une
sonde mole´culaire cible´e a` base de nanoparticules d’or, dont il sera question au chapitre 7.
Le tube a e´te´ rempli successivement avec diffe´rentes dilutions de nanoparticules, en ordre
croissant de concentration. Le tube a aussi e´te´ lave´ avec de l’eau de´mine´ralise´e entre chaque
acquisition, mais n’a pas e´te´ bouge´ par rapport au syste`me d’imagerie, de manie`re a` e´viter
les biais de quantification. La premie`re acquisition a e´te´ faite avec de l’eau, tandis que la
dernie`re a e´te´ effectue´e avec une solution ayant une densite´ optique (OD) estime´e a` 50.
L’intensite´ maximale du signal PA dans la re´gion d’inte´reˆt en fonction de la densite´ optique
est rapporte´e a` la figure 6.14. E´tant donne´ la pre´sence d’un bruit de mesure non nul, la plage
des concentrations a e´te´ divise´e en deux groupes. Une re´gression line´aire avec un coefficient de
de´termination R2 = 0, 987 indique une bonne line´arite´ entre les concentrations les plus e´leve´es
et l’intensite´ des signaux mesure´s. Cependant, on peut se demander si un tel estimateur est
robuste pour des concentrations plus faibles e´tant donne´ le bruit de mesure. La figure 6.15
pre´sente la courbe e´quivalente a` la pre´ce´dente pour les valeurs OD variant entre 0 et 0,5 ;
on remarque que l’estimation par l’intensite´ maximale, de´note´e «M1», est aberrante sous
OD = 0,5. L’estimation par la moyenne des ns plus grandes valeurs dans la re´gion d’inte´reˆt
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a donc e´te´ tente´e ; les re´sultats sont de´note´s M100, M1000 et M10000, indiquant ns. Ces
deux derniers estimateurs permettent notamment de distinguer le tube rempli d’eau et la
solution a` OD = 0,05. Par ailleurs, ces moyennes ont aussi e´te´ applique´es aux solutions plus
concentre´es, tel que montre´ a` la figure 6.16. Les barres d’erreur indiquent l’e´cart type sur
les pixels du calcul ; elles n’ont pas e´te´ montre´es pour la figure 6.15 car les e´carts types sont
tre`s grands e´tant donne´ le niveau de bruit. La line´arite´ ne semble pas affecte´e par M100,
bien que la pente diminue. Un plus grand nombre de moyennages conduit a` une perte de la
line´arite´. La figure 6.17 pre´sente les images PAUS a` partir desquelles les courbes pre´ce´dentes
ont e´te´ tire´es. Les images montrent clairement que le contraste obtenu n’est pas spatialement
uniforme entre les concentrations et de´pend de l’absorbance dans la re´gion d’inte´reˆt. Cet effet
sera discute´ en de´tails a` la section 6.2.
Une seconde expe´rience d’e´valuation de la sensibilite´ a consiste´ a` imager un me´lange de
sang et de nanoparticules. L’objectif de ces acquisitions e´tait d’e´valuer la quantite´ minimale
de nanoparticules ne´cessaire pour distinguer le me´lange du sang pur, sur la seule base de
l’amplitude du signal. Les re´sultats, pre´sente´s a` la figure 6.18, montrent une augmentation
line´aire du signal PA en fonction de la fraction volumique en nanoparticules. Toutefois, la
fraction volumique minimale disponible e´tait de 0,05 % V/V, et non du sang pur ; l’objectif de
l’expe´rience n’a donc pas pu eˆtre atteint. Ne´anmoins, une expe´rience semblable a e´te´ re´pe´te´e
ulte´rieurement avec un autre syste`me et les re´sultats seront pre´sente´s au chapitre suivant.
Figure 6.14 Intensite´ maximale du signal PA en fonction de la concentration de nanoparticules
d’or. La courbe pleine est une re´gression line´aire sur les donne´es.
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Figure 6.15 Intensite´ du signal PA en fonction de la concentration de nanoparticules d’or
pour pour OD < 1. La courbe M1 correspond a` l’intensite´ maximale de la ROI. Les courbes
M100, M1000 et M10000 correspondent aux moyennes des ns pixels les plus forts ; les barres
d’erreur refle`tent l’e´cart type.
6.1.5 Arte´fact d’imagerie
L’arte´fact le plus important apparaissant dans les images prend la forme de la surface du
fantoˆme et apparaˆıt syste´matiquement au double de la profondeur de celui-ci. E´tant donne´ le
de´lai, il s’agit probablement d’une re´flexion spe´culaire de l’illumination en surface du fantoˆme.
Le faisceau se dirige alors directement sur le transducteur, et la paroi externe de l’e´le´ment
actif subit l’effet photoacoustique. L’onde ultrasonore ainsi e´mise est re´fle´chie a` la surface du
fantoˆme, ce qui provoque l’apparition d’un arte´fact ayant la meˆme forme. Cet effet est visible
sur la figure 6.7-(c) a` environ 22 mm de profondeur. A` certaines occasions, l’arte´fact apparaˆıt
dans la re´gion d’inte´reˆt ; il faut donc ajuster la profondeur du transducteur, dans la mesure
du possible. Il n’est pas exclus que, si l’impulsion photoacoustique e´mise par le transducteur
est tre`s forte, d’autres impulsions d’e´cho puissent survenir.
6.2 Discussion
Une des particularite´s de ce projet est que les vaisseaux cible´s sont relativement larges.
La bande fre´quentielle des ondes de pression ge´ne´re´es est donc assez basse et susceptible
d’eˆtre filtre´e par les transducteurs re´sonants. Or, cette situation est mal caracte´rise´e dans
la litte´rature photoacoustique. En effet, jusqu’a` pre´sent la plupart des applications ont e´te´
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Figure 6.16 Intensite´ du signal PA en fonction de la concentration de nanoparticules d’or
pour OD ≥ 1. La courbe M1 correspond a` l’intensite´ maximale de la ROI. Les courbes
M100, M1000 et M10000 correspondent aux moyennes des ns pixels les plus forts.
effectue´es sur des arte´rioles de faible diame`tre ou des capillaires, ou` l’effet de convolution
est grandement diminue´. Par exemple, la figure 6.19 montre une ligne d’acquisition centrale
extraite de l’image PA d’un cheveux. La seconde ondelette, produite par le cheveux, est
relativement fine et l’image reconstruite du cheveux (voir figure 6.9) apparaˆıt comme une
seule re´gion relativement bien de´finie et de taille comparable a` celui-ci.
Or, nous avons observe´ a` la figure 6.17 que la forme des sous-re´gions d’inte´reˆt pouvait
varier grandement selon le coefficient d’absorption de l’objet image´. Nous pouvons aise´ment
faire l’hypothe`se qu’un absorbant fort limitera la propagation subse´quente du faisceau lu-
mineux dans le reste du tube et ge´ne`rera une amplitude beaucoup forte du coˆte´ incident de
l’illumination, a` l’instar de l’image 6.17-(A). Pour confirmer cette hypothe`se, la ligne RF cen-
trale de l’image PA dans la ROI du tube a e´te´ extraite et compare´e a` la forme d’onde simule´e
pour une illumination en gradient, de´ja` pre´sente´e a` la section 4.2. Les formes d’ondes sont
tre`s similaires, tel qu’on peut le constater aux figures 6.20-(a) et 6.20-(b). Les parame`tres de
simulation utilise´s demeurent une approximation de la ge´ome´trie du spe´cimen, de la distribu-
tion de pression initiale et de la bande passante du transducteur, c’est pourquoi ces signaux
ne sont pas identiques. Nous avons effectue´ la meˆme comparaison (voir figures 6.20-(c) et
6.20-(d)) pour les signaux correspondants a` un absorbant moyen (tube de sang montre´ en
6.17-(J)) et le re´sultat de la simulation acoustique pour une pression initiale uniforme avec un
filtrage passe-bande. Dans ce cas, les re´sultats de simulation suffisent e´galement a` expliquer
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Figure 6.17 Tranches PAUS de tubes avec diffe´rentes concentrations de nanoparticules d’or :
(A) OD=50, (B) OD=25, (C) OD=12,5, (D) OD=5, (E) OD=0,5, (F) OD=0,25, (G)
OD=0,1 ; (H) OD=0,05 ; (I) Eau et (J) Sang. Les images ne sont pas normalise´es au ni-
veau du groupe.
les formes d’onde mesure´es.
6.3 Conclusion
Le contraste a d’abord e´te´ appre´cie´ de manie`re qualitative, car il ne constitue pas une
limitation fondamentale de la visualisation e´tant donne´ qu’il peut eˆtre augmente´ par des
techniques de traitement d’images. Qui plus est, l’ajustement du contraste est une e´tape
essentielle de la visualisation des images e´chographiques. Dans une majorite´ des expe´riences
effectue´es, le contraste PA, pre´sente´ sur une e´chelle de couleur line´aire, a permis de de´celer les
contours des spe´cimens image´s, la juxtaposition des images US permettant cette validation.
Aussi, le syste`me conc¸u un permis d’obtenir un tre`s bon contraste sur des tubes situe´s a` 4-5
mm sous la surface d’un milieu optiquement diffusant et absorbant, soit la profondeur et les
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Figure 6.18 Intensite´ maximale du signal PA en fonction de la fraction volumique en nano-
particules d’or d’un me´lange AuNS/sang.
conditions estime´es pour l’application finale du syste`me. Le syste`me a e´galement permis de
de´tecter et de diffe´rencier des solutions de nanoparticules pour une large plage de concen-
trations. Au niveau des limitations, les monte´es ou descentes abruptes du tube n’ont pas e´te´
releve´es par le syste`me lors du balayage tridimensionnel. Cependant, le pas de balayage dans
l’axe late´ral, tre`s grossier par rapport a` la taille de la structure image´e, pourrait contribuer a`
expliquer partiellement cette observation. Aussi, les re´gions ou` deux sections de tubes e´taient
pratiquement colle´es ont e´te´ perc¸ues comme une seule section large. Ne´anmoins, la capacite´
du syste`me a` effectuer des acquisitions sur des volumes 3D a e´te´ valide´e. Enfin, les re´sultats
expe´rimentaux ont e´te´ revus a` la lumie`re des re´sultats de simulation obtenus pre´ce´demment.
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Figure 6.19 Signal photoacoustique RF mesure´ au centre d’un cheveux lors d’une acquisition
en coupe transversale. L’ondelette la plus a` gauche (z ≈ 8 mm) correspond a` la surface du
fantoˆme, tandis que l’ondelette situe´e a` environ 12 mm correspond au cheveux.
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Figure 6.20 Comparaison des signaux PA RF simule´s et expe´rimentaux. (a) Signal de pression
simule´ pour une pression initiale uniforme avec filtrage passe-bande. (b) Signal PA expe´ri-
mental pour une solution concentre´e de nanoparticules d’or. (c) Signal de pression simule´
pour une pression initiale en gradient avec filtrage passe-bande. (d) Signal PA expe´rimental




Ce chapitre pre´sente les expe´riences animales effectue´es dans le cadre de ce projet au
Centre de recherche de l’Institut de Cardiologie de Montre´al. La premie`re section pre´sente
une bre`ve revue de litte´rature des sondes mole´culaires photoacoustiques, ainsi que la sonde
utilise´e pour ce projet. La section suivante expose les caracte´ristiques du syste`me vasculaire
de la souris et de la feneˆtre d’imagerie envisage´e. Le protocole suivi pour les acquisitions
animales et les re´sultats obtenus avec le syste`me d’imagerie de´veloppe´ seront de´crits dans la
troisie`me section. Enfin, la quatrie`me section pre´sente la me´thodologie et les re´sultats d’une
e´tude de groupe effectue´e avec un syste`me d’imagerie photoacoustique commercial.
7.1 Sondes mole´culaires photoacoustiques
7.1.1 Revue de litte´rature
Parmi les caracte´ristiques les plus de´sirables d’une sonde mole´culaire, citons un fort
contraste, une haute stabilite´ et une toxicite´ nulle (Weissleder et al., 2010). Bien que l’image-
rie du petit animal ait des contraintes diffe´rentes du milieu clinique, la stabilite´ est l’une des
caracte´ristiques les plus appre´cie´es car le relaˆchement de traces de me´taux potentiellement
toxiques a` certains niveaux d’acidite´ peut compromettre des e´tudes longitudinales. En effet,
certains me´taux sont biologiquement compatibles mais peuvent eˆtre potentiellement toxiques
en fonction du microenvironnement biochimique et de l’e´tat d’oxydation. Dans le cas ide´al, les
particules devraient eˆtre biode´gradables ou avoir des routes d’e´limination (Weissleder et al.,
2010).
Nanoparticules d’or
Les avance´es en nanotechnologies ont beaucoup contribue´ au de´veloppement d’agents de
contraste, fournissant des nanoparticules de diame`tre variant entre quelques nanome`tres a`
quelques centaines de nanome`tres (Jana et al., 2001). Les nanoparticules dont le me´canisme
d’absorption est base´ sur la re´sonance des plasmons de surface (SPR) sont en popularite´
croissante dans le domaine de l’imagerie optique mole´culaire, incluant les nanocages, les
nanotiges et les nanocoquilles d’or (Jennings et Strouse, 2007). Ce phe´nome`ne leur confe`re
de nouvelles proprie´te´s (Murphy et al., 2008), notamment la possibilite´ d’absorber la lumie`re
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avec beaucoup plus d’avidite´ que les mate´riaux de plus grande taille. Leur pointe d’absorption
peut eˆtre de´place´e dans les re´gions visible et proche infrarouge par le controˆle des dimensions
physiques de leur couche me´tallique ; elles sont e´galement tre`s stables. Les nanocoquilles d’or
(AuNS) sont ge´ne´ralement robustes et offrent une re´sistance a` la de´naturation chimique ou
thermique et au photoblanchissage. Pour l’usage in vivo, elles sont ge´ne´ralement recouvertes
de polye´thyle`ne glycol (PEG) avant injection. L’application initiale des nanocoquilles comme
agent de contraste photoacoustique visait a` augmenter le contraste proche infrarouge de
vaisseaux corticaux dans le cerveau du rat in vivo (Wang et al., 2004b). Des nanoparticules
d’or (AuNP) ont e´te´ utilise´es en photoacoustique intravasculaire ex vivo (Wang et al., 2009) et
sur des cellules de me´lanomes cible´es par un anti-EGFR (re´cepteur du facteur de croissance
de l’e´piderme) (Li et al., 2008; Mallidi et al., 2009). La de´tection de AuNP injecte´es par
voie sous-cutane´e dans la re´gion abdominale est rapporte´e dans Eghtedari et al. (2007).
Le ciblage in vitro de cellules du cancer de la prostate humain a e´galement e´te´ effectue´
(Agarwal et al., 2007). La mesure de re´ponses inflammatoires par des AuNP conjugue´es a
e´te´ montre´e ex vivo (Kim et al., 2007b). Des nanotiges d’or ont alors e´te´ conjugue´es a` l’anti-
ICAM1 (intercellular adhesion molecule-1 ), et des cellules stimule´es cible´es par la sonde ont
e´te´ balaye´es avec un transducteur a` haute fre´quence. Les re´sultats montrent que l’imagerie
PA peut diffe´rentier les cellules inflamme´es des cellules de controˆle. Des nanocages d’argent
similaires a` celles en or ont aussi e´te´ de´veloppe´es et teste´es ex vivo (Homan et al., 2010).
Une tentative de multiplexage de AuNP a e´te´ effectue´e par Bayer et al. (2011). Bien qu’en
ge´ne´ral les AuNP ne soient pas conside´re´es comme toxiques (Connor et al., 2005; Shukla et al.,
2005), elles peuvent s’accumuler inde´finiment dans le foie et des observations de toxicite´ ont
e´te´ rapporte´es (Chithrani et Chan, 2007; Pan et al., 2007; Cho et al., 2009). La taille des
AuNP, leur fonctionnalisation et leur forme influencent notamment la toxicite´.
Nanoparticules porteuses de fluorophores
Des nanoparticules encapsulant des fluorophores usuels sont e´galement fre´quemment uti-
lise´es en photoacoustique. La classe des cyanines (p. ex. ICG, Cy5 et Cy5.5) est peut-eˆtre la
classe de fluorophores la plus polyvalente pour l’imagerie in vivo, car elles sont disponibles
a` pratiquement toutes les longueurs d’ondes du visible au proche infrarouge, et donc pour
l’imagerie superficielle et de profondeur. L’ICG a e´te´ approuve´ dans les anne´es 1960 pour
e´valuer la fonction he´patique et rede´couvert dans les anne´es 1990 comme agent d’imagerie.
Il posse`de une forte absorption optique dans la re´gion proche infrarouge, et un contraste
photoacoustique par l’ICG sous forme libre a e´te´ observe´ (Wang et al., 2004a). Toutefois,
l’ICG a une demi-vie de seulement quelques minutes dans le flot sanguin (Landsman et al.,
1976) et son encapsulation en nanoparticules peut stabiliser les mole´cules du colorant contre
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les effets du milieu aqueux. De plus, elle augmente significativement le temps de circulation
dans le sang, augmentant la probabilite´ de liaison des ligands, s’il y a lieu. Kim et al. (2007a)
ont utilise´ des nanoparticules comptant environ 23 000 mole´cules d’ICG par paquet pour
parvenir a` un meilleur contraste. En comparaison, l’absorption de nanoparticules d’or est ty-
piquement de 4 a` 5 ordres de grandeur plus forte que celle de l’ICG libre (Yang et al., 2009).
E´galement, des nanotubes de carbone porteurs d’ICG ont e´te´ conjugue´s avec des peptides
Arg-Gly-Asp (RGD) ciblant l’inte´grine αvβ3 pour l’imagerie de souris portant des tumeurs
xe´nogreffe´es (Zerda et al., 2010). Des sondes photoacoustiques activables commencent aussi
a` faire leur apparition. Levi et al. (2010) ont conc¸u une sonde photoacoustique a` base de
deux extincteurs de luminescence (BHQ3 et QXL680) activables par MMP-2 et l’ont teste´e
sur des cultures cellulaires. Inde´pendamment, Green et al. (2010) ont conc¸u et teste´ in vitro
une sonde « de´sactivable» par MMP-2, e´tant donne´ que le signal de la sonde comple`te est
conside´rablement plus faible que celui de la sonde rompue.
Enfin, il faut noter que le spectre d’absorption et d’e´mission de tous les chromophores or-
ganiques tend a` de´caler dans chaque solvant ; il faut donc le mesurer dans toutes les conditions
expe´rimentales envisage´es. Outre la stabilite´, un proble`me commun et majeur est l’agre´gation
et la perte des proprie´te´s collo¨ıdales (Weissleder et al., 2010).
7.1.2 Sonde utilise´e
La sonde mole´culaire utilise´e pour ce projet est base´e sur des nanocoquilles d’or (AuNS)
ciblant VCAM-1 chez la souris. L’implication pre´coce de VCAM-1 ainsi que sa localisation
spatiale en surface des vaisseaux ont motive´ ce choix (Ley et Reutershan, 2006). La synthe`se,
caracte´risation et validation de la sonde sont rapporte´es dans Rouleau et al. (2013). La sonde
est constitue´e de nanocoquilles ayant un diame`tre d’environ 40 nm, d’un anticorps anti-
VCAM-1 et de PEG pour augmenter la biocompatibilite´. La pointe spectrale d’absorption
se situait entre 710 et 735 nm, selon la se´rie produite. La figure 7.1 pre´sente les re´sultats
d’une expe´rience que nous avons re´alise´ pour e´valuer la sensibilite´ d’un syste`me d’imagerie
PA aux sondes AuNS dans un environnement sanguin. Les fantoˆmes contenaient diffe´rentes
solutions compose´es de sang de lapin entier et de AuNS a` diffe´rentes concentrations. Le
syste`me d’acquisition utilise´ est un syste`me commercial (Vevo Lazr, Visualsonics, Toronto),
tel que justifie´ a` la section 7.4. Le signal de sang entier a` OD = 7 (tube 1) e´tait comparable
en amplitude a` des nanocoquilles a` OD=1 (tube 3). Le tube 2, contenant AuNS a` environ
OD=10, montre un pic a` 710 nm dans les mesures multispectrales, ce qui correspond a` la
pointe de de re´sonance AuNS (figure 7.1-B).
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Figure 7.1 Validation in vitro de la sonde dans un milieu sanguin. (A,C) Gauche : E´cho-
gramme. Droite : Photoacoustique, λ = 710 nm. (B) Intensite´ du signal PA multispectral
du tube 2. (D) Intensite´ du signal PA pour une ROI de´finie pour les tubes 5-8. Le signal
de la ROI du tube 8 a e´te´ soustrait de toutes les donne´es. La limite de de´tection du sys-
te`me est estime´e a` environ OD = 0,24. Les tubes contiennent : 1-Sang de lapin entier (sang)
OD=7, 2-AuNS OD=10, 3-AuNS OD=1, 4-Sang+AuNS OD=2,5, 5-Sang+AuNS OD=0,93,
6-Sang+AuNS OD=0,48, 7-Sang+AuNS OD=0,24, 8-Sang seul.
7.2 E´chocardiographie de la souris
L’e´tude post mortem de l’aorte est l’une des premie`res applications de l’effet PA pour la
caracte´risation des tissus (Beard et Mills, 1997). Plus re´cemment, Taruttis et al. (2010) ont
investigue´ la dynamique cardiovasculaire de la souris in vivo, montrant le contraste sanguin
de l’arche aortique en vue transversale avec un transducteur he´misphe´rique centre´ a` 5 MHz.
Une injection de nanotiges d’or non cible´es a e´galement e´te´ re´alise´e lors d’une acquisition sur
la veine jugulaire chez la souris (Taruttis et al., 2010). Chez la souris, le coeur a e´te´ cible´ pour
l’imagerie PA du contraste sanguin en temps re´el (Zemp et al., 2008). Taruttis et al. (2012) ont
imple´mente´ le recalage des mouvements de la systole et de la diastole pour cette application.
Le syste`me cardiovasculaire de la souris est tre`s similaire a` celui de l’humain, hormis la
taille, le rythme cardiaque - dont la valeur typique est de 500-600 battements par minute au
repos - et des petites diffe´rentes anatomiques (Michael et al., 2004). Les diffe´rences se situent
surtout au niveau du syste`me veineux du coeur, dont la surface est couverte par un grand
nombre de veines. Celles-ci sont beaucoup plus faciles a` voir que les arte`res coronariennes,
plus profondes et cache´es (Michael et al., 2004). Les branches principales de l’aorte des souris
sont similaires a` celles des humains (Green, 1966). L’arte`re brachioce´phalique quitte l’arche
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aortique et se divise elle-meˆme en deux embranchements, soient l’arte`re carotide commune
droite et l’arte`re subclavienne droite. A` une distance d’environ 1 mm distalement sur l’arche
se trouve la carotide commune gauche, suivie late´ralement par l’arte`re subclavienne gauche
(voir figure 7.4). Le diame`tre de l’aorte chez la souris est d’environ 1,2-1,5 mm, selon le type
et l’aˆge (Foster et al., 2000).
La figure 7.2 montre l’anatomie d’une souris tel qu’obtenu en imagerie par re´sonance
magne´tique par Zhou et al. (2004b), tandis que la figure 7.3 pre´sente la structure du coeur et
ses principaux embranchements. Dans une section transversale au niveau de l’arche aortique,
le faisceau lumineux ou ultrasonore doit traverser la peau, les muscles pectoraux, les coˆtes
ou les muscles intercostaux ainsi que le thymus pour parvenir a` l’aorte. Dans les conditions
normales, la taille du thymus varie en fonction de l’aˆge de l’animal. Chez la souris jeune, le
thymus est bien de´veloppe´, tandis que chez la souris adulte ou aˆge´e il est atrophie´ et difficile
a` de´tecter macroscopiquement (Covelli, 2006). Des variations de taille sont observables pour
certaines maladies, en particulier les lymphomes localise´s. Dans ces cas, le thymus devient
tre`s large, plus rigide et de couleur blanche. Ces variations sont susceptibles d’affecter la
transmission du signal optique ou acoustique dans cette re´gion.
Il existe environ 15 coupes diffe´rentes pour l’e´chographie transthoracique chez la souris
(Zhou et al., 2004b), dont deux permettent de voir tre`s clairement l’aorte ascendante en vue
longitudinale (« grand-axe») (voir figure 7.4). Les vaisseaux sanguins sont e´choge`nes parce
qu’ils contiennent beaucoup de tissu conjonctif, qui a une haute impe´dance acoustique. La vue
comple`te de l’arche aortique (RL4) permet notamment de distinguer les bifurcations de trois
principales arte`res, lieux susceptibles de la formation pre´coce de la plaque athe´roscle´reuse. La
vue RL3 est plus facile a` obtenir in vivo e´tant donne´ l’angle moins prononce´ du transducteur.
Les de´tails du positionnement sont rapporte´s dans le tableau 7.1. Les axes et plans de re´fe´rence
sont pre´sente´s a` la figure 7.5.
Tableau 7.1 Sommaire des coupes d’e´chocardiographie transthoracique pour une vue de l’aorte
ascendante/arche aortique chez la souris.
Code Position du transducteur Direction axe central Orientation du plan
RL3 Milieu 1/3 du thorax Le´ge`rement vers la gauche et poste´rieur, Paralle`le a` l’axe central
≈ 70◦ avec plan coronal
RL4 Milieu 1/3 du thorax Vers la gauche et poste´rieur, Paralle`le a` l’axe central
≈ 40◦ avec plan coronal
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Figure 7.2 Images en re´sonance magne´tique d’une souris adulte C57BL/6 post mortem. (A)
Section sagittale a` mi-largeur. (B) Section transversale au niveau de l’arche aortique (AAr).
(LSVC : veine cave supe´rieure gauche, RSVC : veine cave supe´rieure droite, St : sternum,
Th : thymus, Tr : trache´e.). Tire´ de Zhou et al. (2004b).
Figure 7.3 Coeur et ses principaux embranchements. Adapte´e de Zoofari (2011).
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Figure 7.4 Coupes e´chographiques pour une vue de l’aorte ascendante. (A) Vue parasternale
longitudinale droite RL4. (B) Vue parasternale longitudinale droite RL3. (AAo : aorte ascen-
dante, AAr : arche aortique, AO : orifice aortique, IA : arte`re brachioce´phalique (innominate
artery), LA : oreillette gauche, LCCA : Arte`re carotide commune gauche, LSCA : arte`re
subclavie`re gauche, LSVC : veine cave supe´rieure gauche, RPA : arte`re pulmonaire droite,
RSVC : veine cave supe´rieure droite, St : sternum, Th : thymus, Tr : trache´e.). Tire´ de Zhou
et al. (2004b).
Figure 7.5 Plans et axes de re´fe´rence pour l’e´chocardiographie. Adapte´ de Zhou et al. (2004b).
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7.3 Acquisitions avec transducteur monoe´le´ment
7.3.1 Me´thodologie
Le protocole d’imagerie a e´te´ approuve´ au pre´alable par le Comite´ d’e´thique du Centre
de recherche de l’Institut de Cardiologie de Montre´al. Toutes les manipulations animales ont
e´te´ effectue´es sous anesthe´sie a` l’isoflurane (induction : 2,5% ; maintien 1,3-1,5%) via un coˆne
respiratoire (induction : 1,0 L/min O2 ; maintien : 0,6 L/min. O2). L’isoflurane permet des
acquisitions d’une dure´e de plusieurs heures (Szczesny et al., 2004) ; il est inotrope ne´gatif
mais produit ge´ne´ralement une de´pression cardiaque minimale chez la souris (Tanaka et al.,
1996). Du gel protecteur a d’abord e´te´ e´tendu sur les yeux de l’animal (Lacri-Lube, Allergan
Inc., CA). A` l’aide d’une cre`me e´pilatoire (Veet, Reckitt Benckiser, UK), l’animal est ensuite
e´pile´ au niveau du thorax pour e´viter les arte´facts dus a` des poches d’air dans les poils,
mais aussi la ge´ne´ration de signal PA par ces derniers. Dans le cas ou` une injection est
ne´cessaire, l’animal est re´veille´ pendant au moins une heure afin de faire remonter la pression
arte´rielle pour faciliter le placement de l’aiguille. L’animal est anesthe´sie´ a` nouveau et place´
en position couche´e, sur le dos ou le ventre selon la configuration choisie. Dans le cas des
acquisitions avec injection de la sonde mole´culaire, une aiguille (30G) relie´e a` la seringue par
un tube flexible est inse´re´e dans une des veines caudales. Du gel ultrasonore est applique´ sur
la re´gion a` imager, puis un bassin d’eau tie`de contenu dans une membrane de polye´thyle`ne
(Saran Premium Wrap, SC Johnson) est abaisse´. De l’eau tie`de doit eˆtre substitue´e dans
le contenant a` intervalle pe´riodique. Dans le cas de la position ventrale, l’eau du bassin est
re´gule´e a` l’aide d’un e´le´ment chauffant et d’une pompe de circulation. L’eau est chauffe´e a`
l’avance pendant plusieurs heures pour enlever le maximum d’oxyge`ne solubilise´e dans l’eau
et e´viter la cavitation ou la formation de bulles sous le transducteur.
7.3.2 Re´sultats
E´tant donne´ que le sang est un absorbant dominant dans la feneˆtre proche intrarouge, il est
la premie`re source de contraste en imagerie photoacoustique in vivo. Le contraste vasculaire
doit donc eˆtre e´tudie´ pre´alablement a` toute imagerie mole´culaire, sachant qu’il dominera
l’amplitude du signal pour les concentrations envisageables pour les expe´riences in vivo, tel
que montre´ lors d’acquisitions sur fantoˆme au chapitre pre´ce´dent.
Une premie`re se´rie d’expe´riences ont d’abord e´te´ mene´es dans le but de valider le contraste
e´chographique ge´ne´re´ aux interfaces des tissus mous. Pour des raisons de simplicite´, la pre-
mie`re coupe choisie est l’axe parasternal court, dans le mode ventral. La figure 7.6 montre un
exemple d’image US obtenue dans la re´gion cardiaque, en comparaison avec celle prise avec
un syste`me e´chographique commercial. Les diffe´rents tissus mous peuvent eˆtre distingue´s,
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ainsi qu’un bruit granulaire (speckle) qui leur est typique.
Figure 7.6 Validation in vivo du contraste e´chographique. (A) Image du coeur prise avec le
syste`me oscillant avec transducteur de 10 MHz. (B) Image du coeur prise avec un syste`me
commercial a` 13 MHz (Vivid 5, GE Healthcare).
Une seconde se´rie d’acquisitions ont e´te´ effectue´es dans cette configuration afin de distin-
guer un contraste sanguin, mais e´galement la pre´sence d’une sonde mole´culaire. Toutefois, la
position des tranches n’a pas pu eˆtre re´pe´te´e de manie`re syste´matique. La figure 7.7-A montre
une image PAUS obtenue dans la re´gion aortique en coupe transversale, ou` l’aorte et la veine
cave supe´rieure gauche ont pu eˆtre identifie´es. Les re´sultats montrent la pre´sence de nanoco-
quilles dans les segments vasculaires imme´diatement apre`s l’injection. Aucune augmentation
de contraste n’a e´te´ observe´e en dehors des vaisseaux. Des comparaisons de groupes n’ont
pas e´te´ possibles suite aux difficulte´s lie´es a` l’alignement du syste`me pour obtenir une vue
cohe´rente pour tous les animaux.
Une se´rie d’expe´riences ont e´te´ entreprises dans l’axe parasternal long, dans le mode ou`
la souris e´tait couche´e sur le dos. Les re´sultats des acquisitions e´chographiques ont permis
de reconnaˆıtre aise´ment l’arche aortique et l’aorte ascendante, tel que montre´ a` la figure 7.8.
Les re´sultats de l’imagerie photoacoustique, dont un exemple est pre´sente´ a` la figure 7.9,
montrent qu’un grand nombre de structures absorbantes difficiles a` reconnaˆıtre ge´ne`rent du
contraste entre la surface et la re´gion d’inte´reˆt. Cette diffe´rence par rapport a` la position
transversale, pre´sente´ pre´ce´demment, pourrait eˆtre explique´e par la combinaison de l’angle
prononce´ du transducteur et de la pre´sence au milieu du thorax de nombreuses structures
dont les poumons, le coeur et de nombreux vaisseaux sanguins arte´riels et veineux.
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Figure 7.7 Image PA a` 710 nm dans la re´gion de l’arche aortique (AAr), en coupe parasternale
court-axe. (A) Pre´-injection. (B) Post-injection (t = 3 min 20 s. p.i.). (S : sternum, LSVC :
veine cave supe´rieure gauche. Barre : 1 mm.).
Les limitations principales du syste`me de´veloppe´ pour l’application envisage´e sont donc
un faible taux d’acquisition compare´ au rythme cardiaque de la souris ainsi que les difficulte´s
lie´es au positionnement du transducteur dans le plan d’imagerie.
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Figure 7.8 E´chographie de la re´gion aortique, en coupe parasternale grand-axe. (A) Coupe
RL4 montrant l’arche aortique, l’arte`re brachioce´phalique et la carotide commune gauche.
(B) Coupe RL3 montrant l’aorte ascendante et l’arte`re brachioce´phalique. Barre : 1 mm.
Figure 7.9 Images PA a` 680 nm de la re´gion aortique dans l’axe parasternal long. (A)
Contraste PA. (B) Contraste e´chographique montrant l’arche aortique (AAr).
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7.4 Acquisitions avec syste`me commercial
Cette section pre´sente une e´tude in vivo re´alise´e sur un groupe de souris a` l’aide d’un
syste`me d’imagerie photoacoustique commercial (Vevo Lazr, VisualSonics, Toronto). Les prin-
cipales ame´liorations par rapport au syste`me pre´ce´dent sont un taux de re´pe´tition e´leve´ duˆ
au transducteur matriciel, le monitorage continuel de la puissance du laser ainsi que l’auto-
matisation de l’OPO. Le transducteur utilise´ (LZ-250) a une largeur de bande de 13-24 MHz.
Les dimensions maximales d’une re´gion d’inte´reˆt en imagerie 2D sont de 23 X 30 mm avec
une re´solution spatiale de ≈ 75 µm (axial) par ≈ 165 µm (late´ral). La figure 7.10 montre le
transducteur de l’appareil. L’e´nergie par impulsion a e´te´ mesure´e a` 25 mJ a` 680 nm.
Le protocole d’expe´rience animale de´crit dans la section suivante est lui-meˆme le fruit
d’un long processus d’expe´rimentation. En effet, nous avons e´te´ les premiers au laboratoire a`
effectuer des acquisitions in vivo sur des souris. Qui plus est, le savoir-faire de re´gulation de
la tempe´rature de l’animal ainsi que du controˆle du niveau d’anesthe´sie sous isoflurane par la
surveillance continue des signaux vitaux est difficile a` acque´rir autrement que par l’expe´rience.
Cela s’applique aussi a` la reconnaissance du contraste e´chographique et photoacoustique
in vivo. E´galement, les acquisitions d’imagerie mole´culaire sont longues comparativement
aux se´ances d’e´chographie servant a` relever les parame`tres anatomiques CV communs, c’est
pourquoi l’ajustement pre´cis de la concentration d’anesthe´siant est d’autant plus critique.
Enfin, il faut noter que chez la souris le placement d’aiguille pour injection caudale est
une proce´dure tre`s de´licate qui est rendue difficile par la chute de pression arte´rielle due a`
l’anesthe´sie.
Figure 7.10 Transducteur matriciel du syste`me Vevo. (A) Vue avec une plate-forme de re´-
gulation de la tempe´rature (Visualsonics, Toronto). (B) Vue de la cavite´ du transducteur.
L’e´le´ment de de´tection est au centre ; les fibres de l’illumination sont dispose´es au pourtour.
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7.4.1 Me´thodologie et re´sultats
Le syste`me a d’abord e´te´ caracte´rise´ sur fantoˆmes pour produire les re´sultats montre´s aux
figures 7.1 et 7.11. Le contraste obtenu pour des tubes est similaire au contraste obtenu avec
le syste`me conc¸u sur mesure. En effet, la bande fre´quentielle du transducteur matriciel est
tre`s haute par rapport a` la taille des structures, ce qui se traduit par un filtrage passe-haut.
L’effet de l’augmentation du gain du syste`me re´ve`le les de´phasages utilise´s par l’algorithme
de reconstruction d’image (figure 7.11-B). La figure 7.12 montre que le syste`me a permis de
localiser l’aorte ascendante et l’arche aortique dans les coupes e´chographiques standards.
Le protocole d’imagerie a e´te´ approuve´ au pre´alable par le Comite´ d’e´thique du Centre
de recherche de l’Institut de Cardiologie de Montre´al. Les manipulations animales ont e´te´
effectue´es sous anesthe´sie a` l’isoflurane (induction : 2,5% ; maintien 1,3-1,5%) a` l’aide d’un
coˆne respiratoire (induction : 1,0 L/min O2 ; maintien : 0,6 L/min. O2) ; les animaux sont aussi
place´s sur un coussin chaud dont la tempe´rature initiale est fixe´e a` 37◦C (SnuggleSafe, Lenric
C21, UK). D’abord, du gel a e´te´ e´tendu sur les yeux des animaux afin de les prote´ger (Lacri-
Lube, Allergan Inc., CA). Les animaux ont ensuite e´te´ e´pile´s (Veet, Reckitt Benckiser, UK)
au niveau du thorax, puis re´veille´s pendant au moins une heure afin de rehausser la pression
arte´rielle pour faciliter le placement de l’aiguille servant a` l’injection. Chaque animal a e´te´
anesthe´sie´ a` nouveau et place´ en position couche´e sur le dos sur le coussin chaud. Comme
celui-ci ne permettait pas la re´gulation e´lectronique de la tempe´rature, une lampe a e´galement
e´te´ utilise´e pour aider au maintien de la tempe´rature de l’animal. Une aiguille (30G) relie´e
a` une seringue de 1 cm3 par un tube flexible a e´te´ inse´re´e dans une des veines caudales.
Du gel ultrasonore a ensuite e´te´ applique´ sur la re´gion a` imager ainsi que dans la cavite´ du
transducteur.
Une premie`re se´rie d’expe´riences non terminales ont e´te´ effectue´es sur des souris C57BL/6
(n=6) afin de re´ve´ler le contraste photoacoustique endoge`ne du syste`me vasculaire dans
la re´gion aortique. Ces acquisitions e´taient destine´es a` e´valuer la capacite´ de de´tection du
syste`me photoacoustique commercial, ainsi qu’a` l’entraˆınement sur ce syste`me. Pour chaque
souris, le transducteur a e´te´ positionne´ dans l’axe longitudinal RL3 et RL4 a` l’aide de la
validation e´chographique. Le contraste PA a e´te´ enregistre´ pour chaque position, en faisant
varier la longueur d’onde d’illumination.
La figure 7.13 montre les re´sultats typiques obtenus pour ces expe´riences. Dans la quasi-
totalite´ des cas, un signal PA est ge´ne´re´ a` l’interface supe´rieure de l’aorte ascendante, ainsi
qu’a` la bifurcation de l’arte`re brachioce´phalique (voir figure 7.14). La surface du coeur est
aussi bien visible, a` gauche et en haut du signal aortique. Dans certains cas, l’arte´fact de de´-
doublement de la surface apparaˆıt dans la re´gion d’inte´reˆt, cre´ant ce qu’on pourrait appeler
un faux positif (voir figure 7.15). Cet arte´fact apparaˆıt souvent comme un signal puissant a`
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une grande profondeur, ce qui est peu probable pour une acquisition dans une re´gion tre`s
perfuse´e. La ve´rification des distances au transducteur permet de les discriminer, sachant
qu’ils apparaissent au double de la distance de la surface. Bien que ces arte´facts semblent in-
e´vitables pour les syste`mes actuels, une correction de la distance du transducteur par rapport
a` l’animal durant l’acquisition permet ge´ne´ralement de les sortir de la re´gion d’inte´reˆt. Le
signal PA observe´ est similaire au « lobe» proximal au vaisseau visualise´ lors des expe´riences
sur fantoˆmes avec un tube de taille comparable a` l’aorte. Une diffe´rence importante observe´e
in vivo est que le lobe distal n’apparaˆıt pas pour l’aorte ascendante, ce qui pourrait traduire
une absorption plus importante que pre´vue ou une fluence plus faible.
Par la suite, une e´tude de groupe a e´te´ re´alise´e sur des souris ApoE−/− (n=6) et des
souris de controˆle C57BL/6 (n=6). Cette se´rie d’expe´riences de type pharmococine´tique ont
e´te´ mene´es en utilisant la sonde mole´culaire a` base d’AuNS. L’objectif de cette e´tude e´tait
de mesurer l’activite´ temporelle de la sonde ciblant VCAM-1 dans la re´gion aortique suite a`
l’injection, et ce, pour chaque groupe de souris. Pour ce faire, chaque animal a e´te´ pre´pare´
suivant le procotole de´crit pre´ce´demment. Le transducteur a e´te´ place´ en position RL4 et une
premie`re acquisition PA a e´te´ effectue´e a` 680 nm pour s’assurer de la pre´sence d’un contraste
vasculaire dans la re´gion aortique. Deux longueurs d’ondes (λ1 = 734 nm et λ2 = 950 nm)
ont e´te´ alterne´es en continu pour les acquisitions subse´quentes, la pointe spectrale de la
sonde ayant e´te´ mesure´e comme e´tant 735 nm. Un enregistrement de re´fe´rence pre´-injection
d’une dure´e de 9 minutes a e´te´ effectue´, suivi de l’injection ; la dure´e de l’injection a varie´
entre 1 et 2 minutes selon l’animal. L’acquisition a e´te´ re´alise´e de manie`re continue durant
l’injection. La dure´e moyenne d’enregistrement post-injection e´tait de 30 minutes, bien qu’une
acquisition ait e´te´ interrompue apre`s 15 minutes. Deux souris de controˆle ont e´galement e´te´
exclues de l’e´tude a` cause du mouvement du transducteur hors de la re´gion d’inte´reˆt durant
les acquisitions. La figure 7.16 montre les re´sultats moyenne´s par groupe de souris. Pour
chaque sujet, le signal PA a e´te´ moyenne´ dans une re´gion d’inte´reˆt polygonale couvrant la
portion identifiable de l’aorte ascendante et l’arte`re brachioce´phalique de´finie pour chaque
de´cours temporel. Pour chaque acquisition, le signal a e´te´ normalise´ par rapport a` la moyenne
du de´cours temporel pre´-injection. La barre d’erreur indique l’e´cart type divise´ par
√
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courbes de certaines acquisitions sur Apoe a` 734 nm ont montre´ une forte haute du signal
apre`s injection, tel que montre´ a` la figure 7.17 pour les sujets Apoe7 et Apoe8. Cette hausse
a contribue´ a` produire la tendance visible sur la moyenne des signaux. Toutefois, cet effet
n’a pas e´te´ observe´ chez toutes les souris, par exemple les sujets Apoe3 et Apoe5 de la
figure 7.17. Cela s’est traduit par un grand e´cart type sur les courbes de groupe. Le signal
a` 950 nm e´tait destine´ a` fournir une base de comparaison loin de la pointe d’absorption
maximale de la sonde. Toutefois, la puissance du laser est re´duite a` cette longueur d’onde.
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Bien que cette disparite´ spectrale soit partiellement compense´e par l’utilisation d’un diviseur
de faisceau/puissanceme`tre, le rapport signal a` bruit demeure e´videmment plus faible. A` la
lumie`re de ces re´sultats, nous ne pouvons donc conclure a` une diffe´rence significative entre
groupe, ou cause´e par l’injection de la sonde.
Plusieurs facteurs pourraient expliquer ces observations. En premier lieu, le transducteur
filtre une grande portion du signal photoacoustique, tel que montre´ en simulation et lors
des expe´riences sur fantoˆmes. Le syste`me posse`de la sensibilite´ ne´cessaire pour visualiser un
contraste purement vasculaire mais le rapport contraste a` bruit pourrait eˆtre insuffisant pour
mesurer l’activite´ d’une sonde dilue´e dans un absorbant aussi fort que le sang. E´galement,
une fluence trop faible dans la re´gion de l’arche aortique pourrait diminuer l’amplitude de
la pression initiale. En effet, la re´gion cardiaque situe´e imme´diatement sous l’arche est tre`s
absorbante et rediffuse peu les photons vers les re´gions adjacentes. La re´gion supe´rieure a`
l’arche contient aussi de nombreux vaisseaux sanguins. La feneˆtre de transmission optique
est donc limite´e au thymus, qui recouvre l’aorte ascendante et l’arche. Cette feneˆtre est
e´troite comparativement a` la surface d’illumination du transducteur, et une majorite´ de la
distribution initiale de pression se trouve hors de la re´gion d’inte´reˆt. Enfin, les vaisseaux
connecte´s au coeur bougent suivant le rythme cardiaque, ce qui est observable autant en
e´chographie qu’en PA avec le contraste sanguin. Ainsi, le contraste varie en fonction du cycle
cardiaque, ce qui pourrait contribuer a` la variabilite´ observe´e sur les de´cours temporels PA.
Les mouvements respiratoires, de forte amplitude, sont e´galement tre`s pre´sents et provoquent
le soule`vement du thorax par rapport au transducteur.
Figure 7.11 Contraste PA d’un fantoˆme avec le syste`me Vevo. (A) Gain moyen. (B) Gain
maximal. L’arte´fact de de´doublement de la surface est visible sur les deux images.
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Figure 7.12 E´chographie de la re´gion aortique avec le syste`me Vevo, en coupe parasternale
grand-axe. (A) Coupe RL4 montrant l’arche aortique, l’arte`re brachioce´phalique et la carotide
commune gauche. (B) Coupe RL3 montrant l’aorte ascendante et l’arte`re brachioce´phalique.
7.5 Conclusion
La pre´sence des poumons limite l’imagerie ultrasonore de l’arche aortique a` certaines fe-
neˆtres, utilise´es entre autres pour l’e´chocardiographie. Le syste`me conc¸u et de´veloppe´ pour ce
projet a permis d’obtenir un contraste e´chographique in vivo pour valider le positionnement
du transducteur. Des expe´riences pre´liminaires ont permis de mesurer une augmentation de
contraste vasculaire a` la suite de l’injection d’une sonde mole´culaire photoacoustique. Un
syste`me d’acquisition photoacoustique commercial a permis d’obtenir des re´sultats supple´-
mentaires avec un taux de re´pe´tition supe´rieur. Un contraste sanguin de l’aorte ascendante et
de l’arte`re brachioce´phalique a alors e´te´ observe´ de manie`re re´pe´table. Une e´tude pharmaco-
cine´tique a e´te´ mene´e sur un groupe de souris ApoE−/− et un groupe de souris controˆle afin de
mesurer l’activite´ temporelle suite a` l’injection d’une sonde mole´culaire ciblant VCAM-1 dans
la re´gion de l’aorte ascendante et de l’arte`re brachioce´phalique. Les re´sultats de cette e´tude
n’ont pas permis de mesurer une augmentation significative du signal PA moyen suivant
l’injection. La bande passante re´duite du transducteur, une fluence limite´e dans la re´gion
aortique ainsi que les mouvements respiratoires et cardiaques sont les principaux facteurs
envisage´s pour expliquer ces re´sultats.
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Figure 7.13 Contraste PA endoge`ne de l’arche aortique a` 734 nm.(A) E´chographie associe´e a`
l’image B. (B)-(F) Images PA obtenues in vivo sur 5 souris distinctes C57BL/6.
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Figure 7.14 De´tail d’une image PA de l’arche aortique d’une souris C57BL/6. (AAo : aorte
ascendante, H : coeur, IA : arte`re brachioce´phalique.).
Figure 7.15 Arte´fact de de´doublement lors d’une expe´rience in vivo. Fle`che : L’arte´fact ap-
paraˆıt dans la re´gion aortique et masque le signal ve´ritable.
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Figure 7.16 Moyenne des signaux PA dans la re´gion aortique avec injection de AuNS. Le
transducteur a e´te´ positionne´ dans l’axe parasternal long et l’acquisition a e´te´ effectue´e en
continu avec deux longueurs d’ondes (λ1 = 734 nm et λ2 = 950 nm). Les de´cours temporels
sont normalise´s par la moyenne du segment pre´ce´dant l’injection. Les courbes montre´es sont
les moyennes sur 6 (Apoe) et 4 (Ctrl) animaux ; les barres d’erreur correspondent a` l’e´cart
type normalise´. Ligne pointille´e : E´ve´nement du de´but d’injection.
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Figure 7.17 Signaux PA se´lectionne´s dans la re´gion aortique avec injection de AuNS. Le
transducteur a e´te´ positionne´ dans l’axe parasternal long et l’acquisition a e´te´ effectue´e en
continu avec deux longueurs d’ondes (Gauche : λ1 = 734 nm, Droite : λ2 = 950 nm). Les
de´cours temporels sont normalise´s par la moyenne du segment pre´ce´dant l’injection. Ligne
pointille´e : E´ve´nement du de´but d’injection. Les donne´es des sujets Apoe7 et Apoe8 montrent




L’objet de ce chapitre est une discussion critique sur la me´thodologie suivie et les re´sultats
obtenus. Dans un premier temps, nous effectuerons un retour sur les objectifs spe´cifiques de´-
finis en de´but de projet et pre´sente´s en introduction. Ces objectifs serviront de fil conducteur
pour la synthe`se des travaux. Les limitations spe´cifiques pour chaque objectif seront e´gale-
ment expose´es dans cette section. La liste des contributions relie´es a` ces travaux peut eˆtre
trouve´e a` l’annexe A. Au moment d’e´crire ces lignes, un article est e´galement en pre´paration.
La section 8.2 pre´sente un retour sur l’objectif global du projet ainsi que les limitations qui s’y
rapportent. Enfin, la section 8.3 pre´sente une discussion des principales conside´rations et ave-
nues de recherche qui contribueraient selon nous a` ame´liorer la technologie photoacoustique
pour des applications mole´culaires.
8.1 Synthe`se des travaux et limitations spe´cifiques
Objectif 1. Effectuer des simulations du proble`me direct en photoacoustique.
Ce premier objectif visait principalement a` effectuer des simulations de la propagation
photonique et acoustique dans les tissus afin de pre´dire l’allure des signaux observables et
ainsi faciliter et acce´le´rer le de´veloppement de l’appareil. Des simulations Monte-Carlo ont
e´te´ effectue´es pour deux configurations de l’illumination, soit une fibre seule ainsi qu’un
ensemble de fibres dispose´es en colonnes. Les photons simule´s ont e´te´ lance´s dans un fantoˆme
nume´rique reproduisant les proprie´te´s des tissus biologiques diffusants, ainsi que purement
sanguins. Les re´sultats qualitatifs ont mis en e´vidence l’influence de l’absorption sanguine sur
la distribution spatiale de la fluence. Pour le fantoˆme diffusant, la fluence demeure du meˆme
ordre de grandeur jusqu’a` environ 1 cm sous la surface, sugge´rant que le rapport signal a`
bruit pourrait demeurer suffisamment e´leve´ pour l’imagerie d’une structure profonde comme
l’aorte chez des mode`les murins.
Du point de vue acoustique, la revue du cadre the´orique de l’effet photoacoustique a per-
mis de pre´senter les formes d’ondes de pression attendues suite a` l’excitation de ge´ome´tries
simples. Les simulations de la propagation acoustique ont notamment permis de montrer
l’influence de la taille des structures sur le spectre fre´quentiel des signaux mesure´s. La si-
mulation de conditions expe´rimentales plus re´alistes, telles que des inhomoge´ne´ite´s dans la
distribution de l’absorption lumineuse et la vitesse du son, ont re´ve´le´ une influence appa-
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rente sur les pressions mesurables. La simulation de la limitation de la bande passante du
transducteur a e´galement permis d’expliquer le contraste obtenu expe´rimentalement sur des
fantoˆmes d’imagerie a` l’e´chelle macroscopique.
Les simulations optiques et acoustiques sont souvent utilise´es pour ame´liorer la quantifi-
cation dans le cadre du proble`me photoacoustique inverse, soit l’estimation des parame`tres
optiques a` partir des pressions mesure´es. Une simulation multispectrale effectue´e a montre´
l’influence de la de´pendance spectrale de l’absorption du milieu sur la pression initiale ge´-
ne´re´e ; les techniques applicables au proble`me photoacoustique inverse devraient donc tenir
compte de cette variabilite´ spectrale. Toutefois, ce domaine complexe me´rite et rec¸oit ge´ne´ra-
lement une attention a` part entie`re (voir section 8.3.3), tandis que les simulations effectue´es
dans le cadre de ce projet visaient davantage a` expliquer le contraste obtenu expe´rimentale-
ment avec un appareil cre´e´ sur mesure. Les simulations ont permis d’e´tablir que le contraste
maximal pouvait eˆtre obtenu aux faibles longueurs d’onde de la feneˆtre permise avec l’appareil
utilise´.
Au niveau des limitations, il faut noter que le temps de simulation peut s’e´lever jusqu’a`
plusieurs jours selon la fre´quence maximale simule´e (pour l’acoustique) et la taille de la grille
de calcul. Aussi, ce facteur pourrait limiter l’utilisation syste´matique des simulations dans
le proble`me inverse, en particulier pour un pas de calcul tre`s fin ne´cessaire pour simuler les
ondes ultrasonores de hautes fre´quences associe´es a` l’imagerie des structures fines du petit
animal. E´galement, la me´moire limite´e des ordinateurs utilise´s pour la simulation Monte-
Carlo optique doit eˆtre conside´re´e dans la re´alisation de ce type de calcul.
Objectif 2. De´velopper un appareil d’imagerie photoacoustique.
Cet objectif visait a` concevoir et fabriquer un syste`me d’imagerie PA visant des ap-
plications macroscopiques chez la souris, en particulier la re´gion aortique. L’architecture du
syste`me a e´te´ conc¸ue en fonction de l’e´le´ment de de´tection, soit un transducteur monoe´le´ment
commercial disponible dans plusieurs mode`les. Le transducteur est balaye´ me´caniquement a`
l’aide d’un moteur oscillant. Les signaux amplifie´s et nume´rise´s sont envoye´s vers un poste
de travail via un lien de communication USB ; la reconstruction des images s’effectue sur
l’ordinateur. Le syste`me comprend e´galement un ge´ne´rateur d’impulsion afin de produire un
contraste e´chographique.
Les re´sultats ont montre´ que le syste`me permettait d’obtenir un tre`s bon contraste avec
des fantoˆmes d’imagerie reproduisant les proprie´te´s des tissus, autant en PA qu’en US. Le
dispositif d’imagerie a e´galement e´te´ en mesure d’acque´rir des volumes a` l’aide d’un moteur
pas a` pas. La surface des fantoˆmes s’est d’abord re´ve´le´e eˆtre une grande source de signal PA,
e´tant donne´ que la fluence incidente y est maximale. L’appareil a permis d’imager des tubes
au-dela` de 8 mm de profondeur, soit bien plus que la profondeur envisage´e pour l’imagerie in
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vivo de la re´gion aortique. Le syste`me a aussi permis de produire un contraste pour des struc-
tures de tailles varie´es allant de 10 µm a` 2 mm. Les re´sultats des simulations effectue´es pour
satisfaire au pre´ce´dent objectif ont permis d’expliquer pre´cise´ment la forme des structures
reconstruites en utilisant un mode`le de filtrage et d’absorption non homoge`ne, et ce, malgre´
l’aspect approximatif de ces simulations. Ces effets sont rendus visibles par le grandissement
des structures absorbantes et ne sont pas apparus pour les expe´riences mene´es sur des che-
veux ou les plus petits tubes, par exemple. Jusqu’a` pre´sent, la plupart des applications en
photoacoustique ont e´te´ re´alise´es en microscopie ou en spectroscopie, ce qui pourrait expli-
quer le peu d’observations rapporte´es dans la litte´rature sur ce phe´nome`ne. Aussi, la line´arite´
de l’amplitude maximale du signal PA en fonction de la concentration de la sonde AuNS a
e´te´ observe´. Le syste`me a permis de distinguer de faibles diffe´rences de concentrations en
AuNS, malgre´ la pre´sence d’un absorbant non ne´gligeable dans la matrice du fantoˆme.
Malheureusement, il n’a pas e´te´ possible de tester le syste`me avec un transducteur mono-
e´le´ment de plus basse fre´quence centrale que 10 MHz. Une telle expe´rience pourrait s’ave´rer
profitable pour la caracte´risation du syste`me et certaines applications macroscopiques. Tou-
tefois, nous estimons qu’une fre´quence centrale de 13-15 MHz repre´sente un strict minimum
pour une application en e´chocardiographie chez la souris, de sorte qu’un transducteur de basse
fre´quence n’aurait pas eu d’utilite´ pour la validation anatomique in vivo. De plus, les amplifi-
cateurs a` hautes fre´quences utilise´s sur la carte d’acquisition sont eux-meˆmes des filtres ayant
une fre´quence de coupure passe-haut d’environ 900 kHz. L’amplification supple´mentaire des
basses fre´quences ne´cessiterait donc potentiellement un sacrifice de la bande supe´rieure.
Le syste`me conc¸u permet la connection a` un puissanceme`tre commercial pour la mesure
de l’e´nergie de chaque impulsion laser. Cependant, la division du faisceau ne´cessaire pour
ce monitorage exige une perte d’e´nergie importante dans le faisceau principal, aussi cette
possibilite´ n’a pas e´te´ retenue. L’utilisation d’un laser plus puissant ou d’un diviseur de fais-
ceau avec un meilleur rendement pourrait reme´dier a` ce proble`me. E´galement, le changement
de la longueur d’onde entraˆıne une translation late´rale du faisceau en sortie du laser. Or,
l’entre´e de la fibre optique est relativement e´troite par rapport a` la largeur du faisceau ; le
faisceau se retrouve donc incident sur le connecteur de la fibre plutoˆt que sur le noyau de
celle-ci. La variation de longueur d’onde dans toute la plage proche infrarouge peut donc
causer de l’ablation sur le connecteur ainsi qu’une perte de puissance en sortie de la fibre.
Cet effet serait possiblement atte´nue´ par l’utilisation d’un ensemble de fibres fusionne´es avec
une entre´e de grand diame`tre plutoˆt qu’une seule fibre. Sachant que la puissance du laser
varie e´norme´ment en fonction de la longueur d’onde, il n’a pas e´te´ possible d’appliquer le
concept d’imagerie multispectrale avec ce syste`me. Ce type d’imagerie est souhaitable afin
d’aider a` augmenter la spe´cificite´ du contraste duˆ aux sondes par rapport au contraste san-
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guin. Le monitorage de la puissance laser pourrait reme´dier a` cet inconve´nient. Nous croyons
e´galement que l’automatisation de l’OPO est essentielle pour les acquisitions in vivo afin de
limiter la perte de temps due a` l’ajustement de la longueur d’onde et a` sa ve´rification.
Au niveau de l’illumination, l’e´nergie collime´e dans la fibre optique ainsi que la puissance
moyenne correspondent a` la norme ANSI chez l’humain. Il serait possible d’augmenter le
volume de tissu illumine´ en augmentant le nombre de fibres et en les re´partissant sur une
plus grande surface (Brecht et al., 2009; Taruttis et al., 2010). Ceci ne´cessiterait e´videmment
un laser plus puissant avec une fibre multiple, ou alors plusieurs lasers. Cependant, seule une
illumination en transmission pourrait permettre cette configuration sans de´passer le seuil
maximal d’exposition par unite´ de surface. L’hypothe`se ne´cessaire serait donc que la section
du corps soit suffisamment mince pour que les autres sources dispose´es sur le diame`tre du
corps contribuent au signal de profondeur.
Objectif 3. Re´aliser des expe´riences in vivo en imagerie photoacoustique.
Le dernier objectif de ce projet consistait a` appliquer les techniques d’imagerie photoa-
coustique au syste`me cardiovasculaire chez la souris. L’imagerie a d’abord e´te´ tente´e avec
l’appareil conc¸u, et ce, en coupe transversale afin de faciliter les manipulations, en particulier
avec l’angle du transducteur. L’aorte ascendante a pu eˆtre identifie´e et une augmentation
de contraste a e´te´ observe´e lors de l’injection d’une sonde AuNS. Toutefois, il a e´te´ difficile
de re´pe´ter cette observation sachant que les vaisseaux sanguins sont beaucoup plus difficiles
a` identifier formellement en coupe transversale qu’en vue longitudinale. L’imagerie e´cho-
graphique en vue parasternale grand-axe a permis d’identifier les vaisseaux beaucoup plus
facilement, bien que les expe´riences pre´liminaires dans cette configuration n’aient pas per-
mis de trouver le contraste PA attendu. L’arrive´e d’un syste`me photoacoustique commercial,
non disponible en de´but de projet, a permis de faciliter l’identification des re´gions d’inte´reˆt
e´tant donne´ le taux de re´pe´tition supe´rieur possible avec les transducteurs matriciels. Pour
les fins de la recherche, il existe cependant des inconve´nients associe´s a` ce type d’appareil,
notamment l’impossibilite´ de faire varier l’angle et la ge´ome´trie de l’illumination ainsi que
sa puissance, et l’impossibilite´ d’effectuer des modifications sur le logiciel d’acquisition. Par
contre, l’automatisation de l’OPO et la compensation des fluctuations de l’e´nergie des im-
pulsions laser ont apporte´ un gain d’efficacite´ et de pre´cision par rapport au syste`me fait sur
mesure.
Les re´sultats des expe´riences effectue´es sur des fantoˆmes contenant un me´lange de sang en-
tier et de nanocoquilles ont montre´ un effet d’amplification, observe´ aupavarant par Lu et al.
(2010). Ceci a de´montre´ la possibilite´ d’obtenir un signal significativement plus puissant pour
AuNS que pour du sang, sans meˆme utiliser le potentiel de techniques avance´es de de´multi-
plexage spectral. Le coefficient de Gru¨neisen Γ, qui de´crit la proportionnalite´ entre l’e´nergie
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thermique et la pression PA ge´ne´re´e, pourrait expliquer une grande partie du comportement
PA des diffe´rentes mole´cules a` la source du contraste. Bien que des e´tudes investiguant les
coefficients de Gru¨neisen de tissus et de certains mate´riaux aient e´te´ publie´es, peu de travaux
se sont inte´resse´s a` des mole´cules comme les chromophores. Pour une majorite´ de ces mole´-
cules, les parame`tres qui de´terminent les proprie´te´s PA sont inconnus ou inaccessibles, et leur
comportement doit eˆtre de´termine´ empiriquement (Levi et al., 2010). Les facteurs sugge´re´s
pour expliquer la dissemblance des valeurs de Γ incluent la cine´tique de la relaxation non
radiative, la contribution de l’e´tat triplet et le photoblanchissage (Boguta et Wrobel, 2001;
Buschmann et al., 2003).
Un contraste PA d’origine sanguine a pu eˆtre observe´ dans une grande majorite´ des
expe´riences re´alise´es in vivo, ouvrant une feneˆtre d’opportunite´ pour l’imagerie mole´culaire
avec une sonde cible´e. Cependant, l’injection d’une sonde AuNS n’a pas e´te´ suivie d’une
augmentation significative concluante de l’amplitude du signal dans la re´gion d’inte´reˆt. Les
hypothe`ses pour expliquer ces re´sultats sont multiples. Bien que le contraste ait e´te´ visible,
il demeure faible en intensite´ en comparaison avec le signal de surface ou celui provenant des
grandes structures vascularise´es comme le coeur, par exemple. Bien que la puissance totale
d’illumination du syste`me Vevo soit supe´rieure a` celle du syste`me fait sur mesure, le faisceau
est distribue´ sur une surface beaucoup plus large, re´duisant la profondeur pour une valeur du
RSB donne´e. Aussi, la limite infe´rieure de la bande fre´quentielle du transducteur matriciel
(13 MHz) est e´leve´e par rapport au contenu fre´quentiel des ondes de pression d’une source de
la taille de l’aorte. Bien que la line´arite´ du signal par rapport a` la concentration de la sonde
soit conserve´e, les fre´quences basses ne sont pas transmises par le transducteur, re´duisant
ainsi le contraste.
Les de´fis associe´s a` l’acquisition in vivo non invasive ont e´te´ tre`s nombreux. D’abord,
l’utilisation de gel ultrasonore en lieu et place d’un bassin d’eau a facilite´ grandement les
manipulations. En effet, l’animal peut eˆtre place´ en position dorsale sur un tapis chauffant a`
tempe´rature re´gule´e. Toutefois, le gel favorise l’emprisonnement des bulles d’air, ce qui ge´ne´re
des arte´facts tre`s visibles e´tant donne´ l’e´chelle d’imagerie. En second lieu, les mouvements
respiratoires sont tre`s visibles chez la souris et apparaissent dans les enregistrements. En
effet, le corps de la souris e´tant naturellement paralle`le au sol, le coeur ne s’appuie par sur le
diaphragme comme chez l’humain et a donc plus de place pour bouger dans la cavite´ pe´ricar-
diaque. La grande re´solution spatiale de l’imagerie PA entraˆıne e´videmment une sensibilite´
a` ces de´placements ainsi qu’aux battements cardiaques. En e´chographie, ces mouvements
permettent en fait de reconnaˆıtre plus aise´ment les arte`res connecte´es a` l’arche aortique.
Cependant, ils doivent eˆtre pris en compte au moment de fixer les limites de la re´gion d’ex-
traction d’information quantitative, par exemple une courbe d’activite´ temporelle. Pour ce
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faire, nous avons se´lectionne´ les pixels de plus grande intensite´ dans une re´gion de´limitant
l’amplitude des de´placements a` travers toutes les images.
8.2 Limitations de la solution propose´e
L’objectif global du projet e´tait d’e´valuer le potentiel de la PAT applique´e a` la de´tection de
la plaque d’athe´roscle´rose chez la souris. En particulier, le projet visait a` mesurer le contraste
PA sanguin endoge`ne au site de la plaque avec localisation anatomique (US) et l’activite´ PA
temporelle au site de la plaque suite a` l’injection d’une sonde mole´culaire. Ces deux objectifs
ont e´te´ atteints mais ont re´ve´le´ les limitations actuelles de l’imagerie PA pour l’imagerie in
vivo des tissus vasculaires profonds. Le syste`me de type mode B statique a permis l’imagerie
anatomique mais celle-ci e´tait peu aise´e a` cause du taux d’acquisition faible comparativement
au mouvement cardiaque ainsi que de l’angle prononce´ de l’ensemble transducteur-moteur.
Un syste`me d’imagerie photoacoustique de type matriciel a permis d’obtenir une validation
anatomique beaucoup plus facilement mais a e´galement re´ve´le´ des limitations au niveau
de la bande passante par rapport a` la bande du signal d’inte´reˆt. Cependant, le choix d’un
transducteur de plus faible fre´quence centrale pourrait favoriser le signal photoacoustique
au de´triment du signal e´chographique produit notamment aux interfaces des tissus. Aussi,
la fluence dans la re´gion aortique a e´te´ re´duite par l’absorption sanguine dans les structures
moins profondes, entraˆınant une diminution du contraste photoacoustique. La source de signal
endoge`ne que constitue le sang lui-meˆme contribue e´galement a` la baisse du contraste duˆ aux
sondes mole´culaires, de meˆme que les mouvements cardiaque et respiratoire ainsi que l’angle
et la courbure des vaisseaux. En somme, l’imagerie mole´culaire de la plaque d’athe´rome chez
la souris demeure actuellement un de´fi pour l’imagerie PA.
8.3 Perspectives
A` l’heure actuelle, aucune technologie n’est en mesure de dominer tous les aspects d’une
acquisition d’imagerie mole´culaire. Le choix d’une modalite´ pour une application particulie`re
doit donc eˆtre e´value´ au cas par cas ; une combinaison de technologies, par l’interme´diaire de
sondes multimodales, est parfois approprie´e. Gambhir (2010) ont de´crit la technologie ide´ale
d’imagerie mole´culaire comme ayant
le pouvoir de de´tecter des concentrations faibles de la cible mole´culaire (pi-
comolaire), l’habilete´ de suivre quelques cellules plutoˆt que des milliers ou des
millions, une haute re´solution spatiale (sous-millime´trique), une haute re´solution
temporelle (milliseconde), avoir un couˆt faible, offrir un grand de´bit de traite-
ment, eˆtre totalement quantitative, permettre un examen a` toutes les couches de
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profondeur, et a` tout emplacement dans le sujet ou dans une cellule, et une dose
faible voire nulle.
Au moment d’e´crire ces lignes, relativement peu de centres d’imagerie posse`dent toutes les
modalite´s disponibles. Le couˆt d’achat, d’installation et de maintenance de plusieurs de ces
e´quipements n’est donc certainement pas ne´gligeable. A` ce titre, la technologie photoacous-
tique est conside´re´e comme e´tant peu couˆteuse. Toutefois, la multiplication du nombre de
canaux de de´tection et d’illumination est susceptible de hausser le prix de revient des sys-
te`mes.
8.3.1 De´tection ultrasonore
L’effet photoacoustique permet de ge´ne´rer un ensemble complet de donne´es volume´triques
du spe´cimen image´ en utilisant une seule impulsion laser. Cette possibilite´ unique ne se
retrouve pas chez les autres modalite´s tomographiques, ou` il est habituellement ne´cessaire
que la source excite se´quentiellement l’objet a` partir de positions multiples. Des limitations
techniques multiples, relie´es aux technologies de de´tection, de traitement et d’illumination,
ont jusqu’a` pre´sent retarde´ l’imple´mentation efficace de la tomographie PA tridimensionnelle.
Le couˆt des lasers d’impulsion nanoseconde, par exemple, limite pour le moment l’illumination
a` un diame`tre du corps de l’animal, alors qu’on peut aise´ment imaginer en couvrir une plus
grande surface. Un argument similaire s’applique a` la chaˆıne de de´tection.
La fre´quence centrale du transducteur utilise´ pour les acquisitions in vivo (LZ-250) est
d’environ 20 MHz. Bien qu’il existe des transducteurs matriciels ayant un support fre´quen-
ciel supe´rieur, ceux-ci peuvent difficilement eˆtre utilise´s en imagerie PA car l’amplitude des
signaux est trop faible. En effet, les e´le´ments de de´tection de plus faible taille ont une sen-
sibilite´ re´duite. Pour les applications macroscopiques, la bande recherche´e est au contraire
vers les basses fre´quences. A` court terme, il est peu probable que la bande passante limite´e
des de´tecteurs pie´zoe´lectriques soit augmente´e dramatiquement, de sorte qu’il faut faire un
compromis entre l’information photoacoustique et la re´solution spatiale de l’e´chographie. La
de´tection par interfe´rome´trie repre´sente une solution alternative a` large bande qui est mainte-
nant applicable in vivo (Laufer et al., 2012). La grande sensibilite´ de cette technique constitue
e´galement l’un de ses principaux avantages. Cependant, elle ne permet pas l’e´chographie et
donc la validation anatomique du spe´cimen. Aussi, elle est base´e sur la reconstruction du
volume entier par inversion temporelle et de type point a` point, ce qui limite les possibilite´s
de visualisation rapide et donc de correction du positionnement de l’animal.
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8.3.2 Acquisitions in vivo
Le positionnement de l’animal est critique, autant dans les e´tudes longitudinales que
transversales. Dans la plupart des cas, le positionnement est seulement partiellement repro-
ductible, a` l’exception du cerveau (Cherry et Fox, 2007), spe´cialement si la feneˆtre d’imagerie
est a` un angle prononce´ comme en e´chocardiographie. L’utilisation d’un support corporel
pourrait favoriser la reproductibilite´ des mesures, bien que ceux-ci ne garantissent pas un
alignement total des surfaces corporelles et des organes internes. Leur emploi n’a pas e´te´ pos-
sible pour les acquisitions (mode dorsal) e´tant donne´ la ne´cessite´ du tapis chauffant. En effet,
un dispositif pre´cis de re´gulation de la tempe´rature de l’animal est crucial pour le bien-eˆtre
animal durant ces longues sessions d’imagerie. A` ce titre, une source d’air chaud pourrait
comple´menter le tapis chauffant ou s’y substituer par l’utilisation d’une chambre thermique
(Laufer et al., 2012).
E´galement, les mouvements physiologiques dus a` la respiration, a` la contraction cardiaque
et l’e´coulement sanguin pulsatile peuvent causer un de´placement de la re´gion d’inte´reˆt d’une
image a` l’autre. On peut toutefois tenter de reme´dier a` cette situation par un recalage ana-
tomique, par exemple la synchronisation cardiaque. L’e´lectrocardiogramme (ECG) et la fre´-
quence respiratoire devraient donc eˆtre monitore´s syste´matiquement.
L’une des difficulte´s majeures de l’imagerie chez des sujets vivants par rapport a` l’imagerie
de cellules ex vivo est la difficulte´ de controˆler le comportement du sujet et de la sonde
mole´culaire une fois introduite dans celui-ci. Si les e´tudes ex vivo permettent d’introduire la
sonde et d’e´vacuer ensuite l’exce`s, il n’y a pas de proce´dure e´quivalente chez le vivant. La
plupart du temps, les nanoparticules sont administre´es par voie intraveineuse, leur permettant
ainsi de trouver le chemin menant a` leur cible ; l’injection doit eˆtre totalement re´ussie. Au
premier ordre, la fonction d’entre´e arte´rielle est souvent approxime´e comme une impulsion de
Dirac, c’est-a`-dire que l’on conside`re que l’injection de la sonde s’est faite instantane´ment. En
re´alite´, elle peut prendre jusqu’a` plusieurs minutes si la viscosite´ de la solution est importante.
Si les ressources le permettent, la mesure de l’activite´ injecte´e dans la queue de chaque animal
avec un calibrateur (spectroscopique et multispectral) PA pourrait certainement ame´liorer la
pre´cision des analyses pharmacocine´tiques avance´es, similairement a` ce qui a e´te´ de´veloppe´
en TEP (Convert et al., 2007).
8.3.3 Imagerie photoacoustique quantitative
L’extraction des concentrations absolues de chromophores a` partir des mesures photoa-
coustiques multispectrales est un aspect non trivial de l’imagerie photoacoustique qui repre´-
sente un de´fi a` part entie`re. Le proble`me inverse de type acoustique, consistant a` obtenir la
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distribution initiale de pression a` partir des mesures, a e´te´ l’objet de nombreux travaux et
re´sultats mathe´matiques (Kostli et al., 2001; Xu et Wang, 2005; Kuchment et Kunyansky,
2008; Treeby et al., 2010). Le proble`me inverse optique demeure un sujet de recherche actif
dont une revue re´cente peut eˆtre trouve´e dans Cox et al. (2012).
Bien que ce domaine demeure hors de la porte´e du pre´sent travail, plusieurs aspects de
celui-ci eﬄeurent le proble`me de la quantification, en particulier les simulations Monte-Carlo
effectue´es au chapitre 4. Les me´thodes de Monte-Carlo pourraient permettre de corriger les
signaux photoacoustiques mesure´s a` l’aide des densite´s photoniques simule´es, qu’il s’agisse
de fantoˆmes simples ou de segmentations complexes de mode`les murins. Kim et al. (2011)
ont notamment produit une segmentation des donne´es US pour corriger la fluence dans
le proble`me photoacoustique inverse. Une telle simulation pourrait aussi se baser sur un
fantoˆme nume´rique 4D tel que MOBY (Segars et al., 2004), cre´e´ a` partir d’une segmentation
des donne´es IRM du projet Visible mouse (Johnson et al., 2002) et de la reconstruction
des mouvements respiratoires et cardiaques. Des simulations de la fluence a` partir de la
segmentation de souris image´es ont par exemple e´te´ re´alise´es par Ntziachristos et al. (2002)
et Chaudhari et al. (2005). Cependant, a` ce jour les proprie´te´s optiques des tissus vivants ne
sont toujours pas bien e´tablies et la litte´rature est conside´re´e comme incomple`te (Suzaki et al.,
2005). E´galement, la grande variabilite´ des proprie´te´s optiques rend difficile la construction
d’un fantoˆme universel. Bien qu’ils ne constituent pas des fantoˆmes stricto sensu, les cadavres
non embaume´s sont les spe´cimens les plus proches des tissus vivants. Dans le contexte de
l’imagerie cardiovasculaire, la plus grande difficulte´ avec les cadavres est l’absence d’anatomie
vasculaire normale car les vaisseaux sont ge´ne´ralement effondre´s. Des techniques d’infusion
de ge´latine peuvent eˆtre utilise´es pour supporter la paroi des arte`res tout en s’assurant de la
pre´sence post-mortem d’un agent de contraste dans la re´gion d’inte´reˆt (Zhou et al., 2004a;
Weyers et al., 2012). Ces techniques pourraient eˆtre employe´es pour faire le pont entre les
fantoˆmes traditionnels et le monde des vivants, donnant ainsi un spe´cimen d’imagerie plus
controˆle´ tout en augmentant le re´alisme.
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CONCLUSION
L’imagerie cardiovasculaire a un futur prometteur, et un large e´ventail de modalite´s d’ima-
gerie auront l’occasion d’y contribuer. Les techniques d’imagerie mole´culaire chez le petit
animal sont notamment susceptibles de contribuer a` la caracte´risation des maladies cardio-
vasculaires ou au de´veloppement d’agents the´rapeutiques. La tomographie photoacoustique
pourrait potentiellement permettre l’extraction d’information quantitative sur l’activite´ d’une
sonde mole´culaire au site de le´sion inflammatoire. Les avantages de cette modalite´ incluent
notamment une grande re´solution spatiale et une forte sensibilite´, tout en demeurant non in-
vasive. Les de´fis amene´s par cette dernie`re contrainte, combine´es a` la profondeur de certains
organes cible´s, sont des enjeux actifs de recherche en imagerie PA.
Les travaux re´alise´s dans le cadre de ce projet ont permis de visualiser un contraste pho-
toacoustique endoge`ne in vivo dans la re´gion de l’arche aortique chez la souris. Ces re´sultats
ont e´te´ observe´s de manie`re re´pe´table et a` l’aide d’une validation e´chographique dans une
position standardise´e. A` notre connaissance, aucune e´tude pre´ce´dente n’a rapporte´ des re´-
sultats similaires. Les simulations acoustiques effectue´es ont e´galement permis de confirmer
les limitations du syste`me au niveau de la bande passante. Un syste`me d’imagerie PA com-
prenant un e´chographe a e´galement e´te´ de´veloppe´. Bien que le taux de re´pe´tition de celui-ci
soit infe´rieur aux syste`mes matriciels commerciaux, il demeure flexible au niveau mate´riel et
logiciel. E´galement, il a permis l’observation in vivo de l’augmentation du contraste lors de
l’injection d’une sonde mole´culaire AuNS. Nous n’avons pas pu conclure a` une augmentation
significative du signal pour une e´tude de groupe suite a` l’injection d’une sonde mole´culaire
visant la paroi inflamme´e de l’aorte chez la souris. Cette observation pourrait traduire une
fluence trop faible a` la profondeur cible´e, ainsi qu’une perte d’information due a` la bande
passante limite´e du transducteur. Cependant, l’ame´lioration des composantes des syste`mes
d’imagerie photoacoustiques se re´percutera sans aucun doute sur la profondeur de champ
envisageable, la fre´quence d’acquisition ainsi que la bande passante. En effet, la tomographie
photoacoustique demeure une technologie e´mergente autant du point de vue mate´riel que lo-
giciel et be´ne´ficierait d’un maximum de flexibilite´ au niveau des composantes des dispositifs
d’imagerie. Aussi, nous croyons qu’elle ne pourra de´voiler son plein potentiel que lorsque de
nombreux de´fis techniques auront e´te´ releve´s. En particulier, l’augmentation de la bande pas-
sante des transducteurs pourrait permettre l’e´tude simultane´e de structures de tailles varie´es.
Une augmentation de la puissance optique totale disponible pourrait e´galement se traduire
par un gain en termes de profondeur d’imagerie ou de champ de vision.
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Outre le re´alisme des proprie´te´s spe´cifiques, les conside´rations supple´mentaires qui guident
le choix des mate´riaux sont la stabilite´ physique (tempe´rature, humidite´, de´gradation bacte´-
rienne ou e´vaporation des solvants), la stabilite´ chimique (photoblanchissage), la simplicite´
de fabrication et de manipulation, la compatibilite´ des composantes ainsi que le couˆt de
fabrication. Les proce´dures de pre´paration influencent fortement les caracte´ristiques des fan-
toˆmes, c’est pourquoi les valeurs trouve´es de la litte´rature s’e´cartent souvent des valeurs
expe´rimentales. Des revues de litte´rature peuvent eˆtre trouve´es pour les fantoˆmes optiques
(Pogue et Patterson, 2006; Tuchin, 2002; Azar et al., 2008), acoustiques (Zell et al., 2007) et
photoacoustiques (Kharine et al., 2003; Cook et al., 2011). Sans surprise, des fruits et le´gumes
varie´s ainsi que certaines coupes de viande offrent souvent les proprie´te´s les plus re´alistes a`
peu de frais Hocking et al. (2011). Les inclusions constitue´es de tubes de plastique remplis
de liquides pour reproduire la circulation des vaisseaux sanguins doivent eˆtre utilise´s avec
prudence car la rigidite´ des polyme`res influence e´norme´ment le coefficient de transmission
acoustique (Lochab et Singh, 2004).
B.1 Substrats
Les substrats ge´ne´ralement utilise´s pour constituer la base des fantoˆmes sont l’eau, les hy-
drogels physiques, obtenus par chauffage et refroidissement, les hydrogels chimiques, obtenus
par des re´actions chimiques telle la polyme´risation, et d’autres polyme`res.
B.1.1 E´mulsion lipidique
Les fantoˆmes aqueux sont rapides et simples de fabrication mais ils sont limite´s a` la
forme du contenant, et donc souvent d’une complexite´ irre´aliste, particulie`rement en imagerie
ultrasonore. Un des fantoˆmes optiques les plus communs est une e´mulsion lipidique connue
sous le nom commercial d’Intralipide (Il 20% Pharmacia Corp.). L’Intralipide est utilise´e
comme diffusant optique, surtout pour les fantoˆmes liquides (van Staveren et al., 1991). Son
homoge´ne´ite´ dure quelques heures et son contenu lipidique est le´ge`rement fluorescent. Le
de´savantage majeur des fantoˆmes liquides est l’agre´gation des collo¨ıdes et leur se´dimentation.
150
B.1.2 Hydrogels
Les hydrogels sont des polyme`res re´ticule´s expanse´s dans l’eau, e´videmment hydrophiles ;
ils ont des proprie´te´s acoustiques similaires a` celles de l’eau. Les hydrogels physiques comme
l’agar et la ge´latine sont utilise´s en IRM et en imagerie ultrasonore depuis des de´cennies,
et en optique depuis le milieu des anne´es 1990. Ils sont e´galement utilise´s en CT et TEP,
et sont donc particulie`rement adapte´s pour l’imagerie multimodale. Ils sont ge´ne´ralement
transparents aux ultrasons et optiquement translucides. Ils doivent donc eˆtre me´lange´s a` des
purs absorbants et diffusants en proportions approprie´es. Un hydrogel physique typique (0-
2% agar, 8% ge´latine) a une vitesse du son et une impe´dance acoustique semblable aux tissus
mous humains. Du formalde´hyde (0,2 %) peut eˆtre ajoute´ pour hausser le point de fusion en
augmentant la re´ticulation tout en pre´servant un faible module de Young. La ge´latine et l’agar
ont un faible couˆt et sont faciles a` fabriquer, mais ils se de´gradent rapidement au bout de
quelques semaines. Ces fantoˆmes tendent a` se´cher, et il faut donc les prote´ger avec de l’huile
ou une pellicule alimentaire. La de´gradation bacte´rienne est rapide mais peut eˆtre ralentie
par l’utilisation d’un agent de conservation (p. ex. EDTA). Leur manipulation est de´licate
mais ils permettent ne´anmoins de re´aliser des inclusions avec un bon couplage acoustique.
Les hydrogels chimiques, comprenant le gel polyacrylamide (PAA) et le gel a` base d’alcool
polyvinylique (PVA), sont beaucoup plus stables que les pre´ce´dents et sont approprie´s, entre
autres, pour la calibration. Les gels de PVA sont aussi appele´s cryogels car leur coefficient
de diffusion (acoustique et optique) et de rigidite´ augmente avec le nombre de cycles de
conge´lation et de de´conge´lation. Cette proprie´te´ peut compliquer l’ajustement inde´pendant
des proprie´te´s acoustiques et optiques. Les gels de PVA posse`dent un coefficient d’atte´nuation
acoustique interme´diaire entre les tissus et l’agar et de meilleures proprie´te´s me´caniques que
la ge´latine, ce qui les rends moins fragiles une fois pre´pare´s. Il faut noter que le PAA est
potentiellement neurotoxique.
B.1.3 Silicone
Le silicone RTV (room temperature vulcanizing, p. ex. Elastosil 604) peut eˆtre stable
pendant des anne´es. Il est robuste aux manipulations inde´licates ce qui lui donne un avantage
net pour les e´tudes de re´pe´tabilite´. Sa pre´paration est cependant plus longue et plus complexe.
Un moulage de forme peut eˆtre re´alise´, mais le couplage acoustique n’est pas e´vident pour
des fantoˆmes multicouches. La vitesse du son dans le silicone est significativement plus basse
que pour les tissus mous humains et avec un plus grand coefficient d’atte´nuation acoustique ;
l’impe´dance acoustique est e´galement plus basse. Il est donc beaucoup moins approprie´ pour
imagerie US que pour l’optique.
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B.2 Agents diffusants et absorbants
B.2.1 Proprie´te´s optiques
Dans le cas de l’imagerie optique en re´gime de diffusion, on s’inte´resse aux valeurs de µa
et µ
′
s dans la feneˆtre proche infrarouge. A` cette fin, divers mate´riaux ou substances peuvent
eˆtre ajoute´s au substrat. Le coefficient µ
′
s varie e´norme´ment dans les tissus mous, passant
de 3,84 cm−1 Cheong et al. (1990) dans le sang a` 4 000 cm−1 dans l’e´piderme (Salomatina
et al., 2006). L’absorption typique varie de 0,09 cm−1 dans le gras a` 6 600 cm−1 dans l’e´pi-
derme Cheong et al. (1990). L’eau et les hydrogels sont souvents compatibles avec l’addition
de mole´cules organiques, ce qui favorise ces bases pour les e´tudes de laboratoire. Toutefois,
la ge´latine tend a` interagir avec les solute´s pour causer un e´largissement des pics d’absorp-
tion et une translation vers le rouge (Akarcay et al., 2012). La stabilite´ des chromophores
dans le silicone varie selon le cas. Le compose´ le plus commun pour augmenter l’absorption
est l’encre de chine. Celle-ci est relativement plate spectralement mais elle a l’inconve´nient
d’eˆtre le´ge`rement diffusante (Madsen et al., 1992). Des agents absorbants plus sophistique´s
permettent un comportement spectral semblable a` celui de l’he´moglobine (p. ex. Epolight,
Epolin Inc., Newark, New Jersey). Trois choix principaux s’offrent pour servir d’agents diffu-
sants : les microparticules lipidiques, les poudres blanches me´tal-oxyde ou les microparticules
polyme´riques. Les microparticules lipidiques (p. ex. Intralipide dilue´e) sont biologiquement
similaires aux membranes lipidiques des organelles, mais doivent eˆtre utilise´es a` court terme
parce qu’elle se de´composent rapidement. Dans le cas ou` l’Intralipide serait ajoute´e a` un
gel, le substrat a une grande influence sur µ
′
s (Beck et al., 1998), soit par les modifications
induites par la tempe´rature durant la pre´paration ou par des changements structurels des
collo¨ıdes interagissant avec la matrice. Les poudres d’oxyde d’aluminium ou de titane (p. ex.
TiO2, SiO2 ou Al2O3) sont les plus utilise´es car elles sont stables dans les milieux hydrophiles
et hydrophobes. Cependant, ces particules pre´cipitent rapidement dans les gels le temps que
ceux-ci soient fixe´s ; il y a donc presque syste´matiquement un gradient de diffusion vertical
dans ces fantoˆmes. L’Intralipide cause, quant a` elle, une remonte´e des collo¨ıdes, mais il y a
aussi pre´sence d’un gradient vertical. Les microsphe`res de polyme`res (p. ex. polystyre`ne) sont
les plus stables, et offrent un excellente reproductibilite´ au niveau de la taille et de l’index
de re´fraction. Elles refle`tent e´galement bien a` la the´orie de Mie. Par contre, elles sont che`res,
surtout lorsque utilise´es avec des fantoˆmes jetables en ge´latine/agar. Les microsphe`res de po-
lystyre`nes peuvent se dissoudre dans les solvants organiques ; elle ne sont donc pas conseille´es
pour les gels chimiques. A` l’instar des autres diffusants, elles peuvent aussi s’agre´ger.
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B.2.2 Proprie´te´s acoustiques
Les proprie´te´s acoustiques de base recherche´es sont la vitesse du son, le coefficient d’atte´-
nuation et le coefficient de re´trodiffusion acoustique. Dans les tissus mous, la vitesse moyenne
du son est de 1 540 m/s (Madsen et al., 1978) et le coefficient d’atte´nuation acoustique est de
0,5-3,3 dB/(cm · MHz) mais il peut eˆtre aussi bas que 0,18 dB/(cm · MHz) pour le sang. Les
particules de graphite, de silice et les microsphe`res de polystyre`ne ou de verre sont ge´ne´ra-
lement utilise´s comme diffusants acoustiques pour les fantoˆmes d’imagerie US. Toutefois, les
diffusants optiques comme les poudres de TiO2 ou l’Intralipide peuvent e´galement produire
une e´choge´nicite´ re´aliste. En particulier, l’Intralipide introduit de la re´trodiffusion de l’ordre
de 10−4 cm−1sr−4 (Cook et al., 2011), valeur assez commune aux tissus. L’utilisation d’alcool
peut moduler la vitesse du son dans le milieu, si de´sire´. Si le substrat est l’Intralipide, les deux
interagissent ce qui entraˆıne une variation des proprie´te´s optiques et acoustiques. La concen-
tration d’Intralipide affecte aussi grandement le coefficient d’atte´nuation. Or, des variations
dans l’atte´nuation et le coefficient de re´trodiffusion affectent l’e´choge´nicite´ de l’image ; si la
re´trodiffusion est trop faible, la visibilite´ des inclusions sera grandement exage´re´e. Si des va-
riations dans la vitesse du son causent des aberrations ge´ome´trique, il faut toutefois noter
que la vitesse du son dans les tissus peut elle-meˆme varier de 1 350 m/s (gras) a` 1 700 m/s
(peau) dans la bande fre´quencielle 1-10 MHz (Cobbold, 2007).
